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Figure 1 – Le système couplé avec la dynamique rapide perturbée par la dynamique lente.
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Résumé
Sur la modélisation et la commande de l’anesthésie en milieu clinique
Par
Saïd ZABI
Cette thèse traite de la modélisation et la commande de l’anesthésie sous un angle
théorique et formel. L’anesthésie générale d’un patient au cours d’une opération consiste
pour le médecin anesthésiste à contrôler l’état d’endormissement et d’analgésie du patient
(éviter un sur ou un sous dosage) en ajustant la perfusion des substances analgésiques
et/ou hypnotiques en fonction d’indicateurs cliniques tels que le BIS pour l’hypnose ou
la variation de la surface pupillaire pour l’analgésie.
Ce manuscrit se compose de trois parties. La première dénit les concepts et mots
clés utilisés dans le domaine de l’anesthésie, présente une introduction à la modélisation
et la commande de l’anesthésie d’un point de vue de l’ingénierie des systèmes, rappelle
les caractéristiques et contraintes de la commande des systèmes d’anesthésie et établit
un état de l’art des travaux de la littérature.
La seconde partie concerne la commande de l’hypnose qui est eectuée en deux
phases : induction puis maintenance. Dans la première phase (induction) une commande
en temps minimal est calculée pour ramener le patient de son état de réveil vers le
voisinage d’un point cible correspondant à un objectif du BIS. Une fois l’état du patient
proche de l’état cible, la deuxième phase (maintenance) consiste à garantir que l’état du
patient reste dans un ensemble où le BIS est garanti entre 40 et 60 et, éventuellement,
suit des références constantes. Dans cette phase, la synthèse des lois de commandes (de
type retour d’état et retour de sortie dynamique) prend en compte la saturation de la
commande, la positivité du système, la variabilité des patients, ...
Dans la troisième partie, on commence par la proposition d’un nouvel indicateur pour
la profondeur de l’analgésie et d’une modélisation de la variation de la surface pupillaire.
Compte tenu de la quantication de la mesure de cet indicateur, on propose la synthèse
d’un retour de sortie dynamique. Ensuite, on fait une analyse de stabilité prenant en
compte l’échantillonnage de la mesure.

Abstract
On the modelling and control of anesthesia in clinical settings
By
Saïd ZABI
This thesis deals with the modelling and control of anesthesia from a theoretical and
formal angle. The general anesthesia of a patient during an operation consists for the
anesthesiologist in checking the hypnotic and analgesic state of the patient (avoid over
or under dosage) by adjusting the perfusion of analgesic and/or hypnotics substances
based on clinical indicators such as BIS for hypnosis or pupillary surface variation for
analgesia.
This manuscript consists of three parts. The rst denes the concepts and key words
used in the eld of anesthesia, presents an introduction to the modelling and control of
anesthesia from the viewpoint of a control systems engineering, recalls the characteristics
and constraints of control of the anesthesia systems and establishes a state of the art of
works of the literature.
The second part concerns the control of hypnosis which is performed in two phases :
induction and maintenance. In the rst phase (induction), a minimal time control is
calculated to bring the patient from his awakening state to the neighbourhood of a target
equilibrium corresponding to an objective of the BIS. Once the patient state is close to
the target state, the second phase (maintenance) consists in ensuring that the patient
state remains in an invariant set where the BIS is guaranteed between 40 and 60 and
possibly follows constant references . In this phase, the synthesis of the control laws
(state feedback and dynamic output feedback) takes into account the saturation of the
control, the positivity of the system, the variability of the patients, ...
In the third part, we begin by proposing a novel indicator for the depth of analgesia and
modelling the variation of the pupillary surface. Taking into account the quantication
of the measures of this indicator, we propose the synthesis of a dynamic output feedback




DOH Profondeur de l’hypnose (Depth Of Hypnosis)
DOA Profondeur de l’analgésie (Depth Of Analgesia)
N Ensemble des entiers positifs
R Ensemble des nombres réels
R+ Ensemble des nombres réels non négatifs
Rn×m Espace des matrices réels d’ordre n ×m
Rn Espace des vecteurs réelles d’ordre n
A(i ) La ième ligne de la matrice A
A′ Transposée de la matrice A
trace(A) Trace de la matrice A
He (A) A +A′
? Représente les blocs symétriques dans une matrice
I La matrice identité de dimensions appropriées
0 La matrice nulle de dimensions appropriées
x (i ) Le ième élément du vecteur x
A > 0 Signie que la matrice A est dénie positive
A ≥ 0 Signie que la matrice A est semi-dénie positive
A > B Signie que la matrice A − B > 0
A ≥ B Signie que la matrice A − B ≥ 0
E (A) Ensemble ellipsoïdal déni par {x ∈ Rn : x′Ax ≤ 1}, avec
A > 0, A ∈ Rn×n
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Introduction générale
Aperçu général et historique
Les techniques de contrôle automatique ont été développées dans un grand nombre
de domaines allant de la régulation de température dans une salle à la planication des
trajectoires des robots ou au contrôle des mouvements des satellites et des avions. À
l’inverse, elles ont eu un impact plus limité dans le domaine de la médecine. La raison
principale de ce retard est due aux obstacles de communication entre les mathématiciens,
les ingénieurs en contrôle et la médecine.
L’idée de commander l’injection des drogues anesthésiantes pour le maintien d’un
état d’endormissement adéquat d’un patient pendant une opération chirurgicale a été
proposée dans les années 1950 [Soltero et al. 1951]. Depuis, plusieurs travaux ont été
réalisés dans ce domaine utilisant diérents algorithmes de commande. Dans le milieu
clinique, pourtant, peu de choses ont changé. La diculté pour adopter un nouveau
système réside dans le fait qu’il doit montrer une garantie pour les patients [Kendall et
Horton 1990] et apporter un avantage considérable par rapport aux méthodes existantes
y compris les méthodes manuelles.
De manière générale, l’anesthésie générale d’un patient consiste à contrôler son état
d’endormissement et d’analgésie en ajustant la perfusion des substances hypnotiques
et/ou analgésiques en fonction d’indicateurs cliniques tels que la fréquence cardiaque, la
pression artérielle, le BIS (Bispectral index, issu de l’analyse spectrale du signal électroen-
céphalogramme (EEG)) ou la pupillométrie.
Le recours aux techniques de contrôle automatique est fait dans l’espoir d’augmenter
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le confort du patient pendant l’opération et le réveil [Struys et al. 2001], réduire les
écarts de dosage entre médecins et diminuer la charge du travail des anesthésistes pour
minimiser les risque d’erreurs humaines [Mackey 2012]. Plus concrètement, on cherche
à optimiser les doses pour maintenir le patient bien endormi et diminuer les risques de
morbidité et de mortalité [Haddad et al. 2013]. Des travaux récents montrent que ces
objectifs peuvent être atteints malgré des défauts de robustesse en terme d’oscillations au
niveau des indicateurs cliniques dans certains cas et de manque de précision [Haddad
et al. 2011], [Absalom et Kenny 2003]. Le sujet reste cependant encore largement ouvert
en raison de nombreux phénomènes à prendre en compte : variabilité des patients,
présence de dynamiques rapides et lentes, saturation des actionneurs, positivité du
système, échantillonnage des mesures, voire quantication des mesures, ...
Contribution et plan de thèse
La contribution de cette thèse se situe essentiellement sur un plan théorique où on
adopte une approche fondamentale pour la synthèse et l’analyse de lois de commande
assurant la convergence et le suivi de références en dépit des contraintes et caractéristiques
du système patient. Le cadre général de l’étude est celui de la commande de systèmes
physiquement contraints, incluant des actionneurs saturés et éventuellement des mesures
quantiées et échantillonnées. Par ailleurs, la présence des dynamiques lentes et rapides
dans la dynamique de l’évolution de la drogue dans le corps humain n’est pas traitée
dans le cadre plus classique des systèmes singulièrement perturbés [Kokotovic et al.
1987], mais en considérant la dynamique rapide que l’on cherche à contrôler perturbée
par la lente. Le problème de contrôle est abordé en se basant sur les modèles existants
pour le système patient [Minto et al. 1997], [Schnider et al. 1998]. Dans cette thèse
nous considérons le BIS comme notre mesure pour la profondeur de l’hypnose et on
construit un nouvel indicateur basé sur la variation de la surface pupillaire pour laquelle
on propose un modèle.
Les travaux de cette thèse portent sur la commande de la profondeur des deux com-
posantes de l’anesthésie, l’hypnose et l’analgésie. Ils sont structurés en trois parties de la
manière suivante :
La première partie expose la problématique de la commande de l’anesthésie en deux
chapitres :
• Le premier chapitre dénit les notions de base et les mots clés utilisés dans le
domaine de l’anesthésie, à savoir, les diérentes composantes d’une anesthésie, les
agents utilisés et leurs interactions. Une introduction à la commande de l’anesthésie
d’un point de vue de l’ingénierie des systèmes y est aussi présentée en décrivant
les diérents régimes d’administration des drogues.
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• Le deuxième chapitre donne un aperçu global sur les modèles mathématiques
décrivant la répartition de la drogue injectée ainsi que son élimination du corps
et détaille les mesures utilisées pour quantier la profondeur de l’hypnose et de
l’analgésie. Un état de l’art sur les principaux travaux, dans la littérature, qui traitent
la commande de l’anesthésie est ensuite présenté permettant de positionner cette
thèse.
La deuxième partie concerne la commande de la composante hypnose de l’anesthésie.
S’inspirant de la pratique médicale, la stratégie de commande proposée consiste en une loi
de commande à commutation qui, à partir d’un état initial d’un patient éveillé, applique
une première commande en boucle ouverte pour ramener le patient dans un voisinage
autour d’un point d’équilibre cible en un minimum de temps (phase d’induction) puis
commute sur une deuxième commande en boucle fermée (phase de maintenance) :
• Dans les chapitres 3 et 4, on fait la synthèse et l’analyse de lois de commande
en boucle fermée (retour d’état, retour de sortie dynamique) pour la phase de
maintenance. Le cadre général adopté est celui des systèmes saturés, contraints
et incertains avec comme outil l’approche quadratique de Lyapunov basée sur les
LMIs (linear matrix inequalities). Les résultats du chapitres 3 sont publiés dans
[Zabi et al. 2015b], [Zabi et al. 2015a] et [Zabi et al. 2016c].
• Le cinquième chapitre s’intéresse à la recherche d’une loi de commande pour la
phase d’induction permettant de ramener en un minimum de temps le patient d’un
état bien éveillé vers un voisinage autour d’un point d’équilibre cible pour pouvoir
ensuite appliquer les lois de commande en boucle fermée établies dans les deux
chapitres précédents. Les travaux de ce chapitre font l’objet d’un article en cours
de rédaction et qui sera publié prochainement.
La troisième partie de la thèse concerne la commande de l’analgésie considérant un
nouvel indicateur à base de la variation de surface pupillaire.
• Le chapitre 6 propose un modèle pour l’estimation de la variation de la surface
pupillaire et identie ses paramètres avec des données expérimentales d’un patient.
Ensuite, on établit l’équation de sortie (non-linéaire) reliant le nouvel indicateur
pour la profondeur de l’analgésie à la concentration de la drogue au site eet.
Finalement, à partir du protocole d’acquisition de cette mesure, on énumère les
caractéristiques (quantication, échantillonnage) qu’on devra prendre en compte
lors de la synthèse de lois de commande.
• Le dernier chapitre concerne la commande de l’analgésie. Le cadre général adopté est
celui des systèmes linéaires sujets à la saturation de la commande, à la quantication
et l’échantillonnage de la sortie. La synthèse de contrôleur par retour de sortie
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dynamique prend en compte la saturation de la commande et la quantication de la
sortie. L’eet de l’échantillonnage apériodique sur la stabilité du système en boucle
fermée est ensuite analysé. Quelques résultats de ce chapitre peuvent être trouvés
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1.1 Introduction
Ce premier chapitre dénit les notions de base et les mots clés utilisés dans le domaine
de l’anesthésie et présente une introduction à la commande de l’anesthésie d’un point
de vue de l’ingénierie des systèmes. On commence par la dénition des notions de
base et des mots clés utilisés dans le domaine de l’anesthésie, à savoir, les diérentes
composantes d’une anesthésie, les agents utilisés et leurs interactions. Ensuite, on présente
les diérents indicateurs cliniques pour l’estimation de la profondeur de l’état d’anesthésie
et on nit par donner les diérentes phases d’une anesthésie et les diérents régimes
pour l’administration des drogues. Pour plus d’informations et de détails sur le domaine
de l’anesthésie clinique, le lecteur peut se référer au livre de [Miller et Stoelting 2007]
ou celui de [Barash et al. 2011]. Une vision historique du sujet est fournie dans [Keys
1978] ou plus récemment dans [Diaz et al. 2001].
1.2 Les types d’anesthésie
L’anesthésie permet une procédure médicale qui autrement peut être très douloureuse.
Elle peut viser un membre, une région ou l’organisme entier. Elle peut donc être de deux
types : générale ou locorégionale.
1.2.1 Anesthésie générale
Il s’agit de plonger le patient dans un état de sommeil profond tout en le privant
des sensations douloureuses par l’injection de médicaments et/ou par l’inhalation des
vapeurs anesthésiques. L’anesthésie générale peut être couplée avec une anesthésie loco-
régionale pour assurer un meilleur contrôle pendant et après l’intervention. Elle nécessite
une surveillance continue via un contrôle articiel (mécanique et/ou pharmacologique)
des fonctions vitales : respiration (fréquence respiratoire, volume courant, oxymétrie),
activité hémodynamique (rythme cardiaque, pression artérielle), tonus musculaire. Le
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déroulement d’une anesthésie générale comporte trois phases (induction, maintenance et
réanimation), qu’on détaillera dans la section 1.6.
1.2.2 Anesthésie locorégionale
Il s’agit de l’anesthésie du territoire desservi par un nerf ou un groupe de nerfs obtenue
par l’injection d’un anesthésique local à leur contact. Lors de l’anesthésie locorégionale,
le patient perd toute sensation douloureuse dans la zone anesthésiée ainsi que la force
musculaire.
Remarque 1.1 Par la suite, dans nos travaux de contrôle on ne s’intéressera qu’à la
commande de l’anesthésie générale.
1.3 Les composantes de l’anesthésie
L’anesthésie est un mot d’origine grec constitué par deux racines : "an" qui signie
"sans" et "esthésie" qui veut dire la sensibilité [Larson 1995]. L’anesthésie concerne donc
la suspension de la sensibilité, de la douleur et du mouvement, de façon générale ou
locale, par l’introduction des drogues. Ces drogues peuvent être administrées par voix
inhalée ou intraveineuse.
Une anesthésie bien ajustée se base sur l’association de trois éléments : l’hypnose,
l’analgésie et l’immobilité. Ces trois éléments ont des objectifs complémentaires, à savoir
l’endormissement, l’atténuation de la douleur et l’absence du mouvement, ce qui permet
de réaliser une opération en toute sécurité [Barash et al. 2011]. Ces éléments sont montrés




















Curare : Succinylcholine, Pancuronium, Ve´corunium,
Rocurunium, Atracurium
Figure 1.1 – Représentation des trois éléments principaux de l’anesthésie générale.
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1.3.1 L’hypnose
C’est le but principal d’une anesthésie qui correspond à la perte de la conscience
par l’inhibition de la perception des stimulations au moyen de drogues. Elles peuvent se
présenter sous la forme d’agents à inhaler comme l’isourane, ou sous forme intraveineuse
comme le propofol, par exemple.
1.3.2 L’analgésie
Un état d’hypnose ne signie pas l’absence de la douleur ; on utilise donc des mé-
dicaments appelés analgésiques dans le but d’interrompre le signal de la douleur par
la compromission entre les systèmes sympathique et le parasympathique du système
nerveux. Plusieurs agents sont utilisés pour obtenir cet eet : remifentanil, sufentanil, ...
1.3.3 L’immobilité
Certain muscles présentent des réactions au cours d’une opération, ce qui incite à
utiliser des drogues paralysantes comme le curare qui sert à détendre les muscles an
que le chirurgien ne soit pas dérangé par un mouvement brusque durant l’opération.
1.4 Les agents anesthésiques
Dans cette section on présente quelques drogues principales qu’on considère par la
suite pour fournir un état d’anesthésie adéquat pendant l’intervention chirurgicale. De
plus on souligne les interactions entre elles.
1.4.1 Drogue hypnotique
L’agent dont l’objectif principal est le contrôle de l’état d’hypnose d’un patient est
appelé "drogue hypnotique". Il existe une multitude de drogues hypnotiques dans le milieu
clinique qu’on peut classer selon la méthode d’administration : inhalation ou infusion
intraveineuse. Parmi les drogues volatiles à inhalation les plus couramment utilisées, on
trouve le protoxyde d’azote (N2O), l’isourane, ... qui ne sont pas purement hypnotiques
mais apportent un eet analgésique. Par contre les drogues à infusion intraveineuse
comme le propofol, l’etomidate, le thiopental, ... sont de pures hypnotiques à quelques
exceptions près.
L’utilisation du propofol est relativement récente, introduite dans les années 1990.
Il a un métabolisme et une distribution dans le corps relativement rapide [Cummings
et al. 1984] et ne s’accumule pas dans les tissus. Un autre avantage du propofol est qu’il a
moins d’eets post-opératoires comparé à d’autres drogues. En raison en particulier de
ces propriétés, le propofol est devenu la drogue à infusion intraveineuse la plus largement
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utilisée en milieu clinique. Tout au long de nos travaux sur l’hypnose, le propofol sera la
drogue hypnotique considérée via les modèles associés.
1.4.2 Drogue analgésique
Les analgésiques (ou morphiniques) sont des médicaments utilisés en médecine ayant
pour but l’analgésie du patient. Un même sujet peut avoir besoin ou pas d’analgésique,
pour une même intervention, selon les circonstances. Dans des situations de stress intense
comme un champs de bataille, la quantité d’endorphine générée par le cerveau entraîne
une auto analgésie qui peut être susante pour des opérations assez importantes. Les
drogues les plus fréquemment utilisées sont de la familles des opioïdes (remifentanil,
sufentanil, alfentanil, ...).
Le remifentanil est un analgésique majeur, dérivé synthétique de la morphine, qui a
une durée d’action extrêmement brève, ce qui en fait un agent de choix pour l’anesthésie.
Tout au long de nos travaux sur l’analgésie, le remifentanil sera la drogue analgésique
considérée via les modèle associés.
1.4.3 Drogue relaxante
Ce sont des substances pour la décontraction musculaire, de type curare (Vécorunium,
Rocorunium, ...), qui sont employées pour de nombreuses raisons, telles que fournir des
conditions de fonctionnement optimal et faciliter l’intubation de la trachée. Bien que la
majorité des travaux se soient intéressés à la commande de l’analgésie et plus encore de
l’hypnose (c’est aussi le cas de cette thèse), la commande de la décontraction musculaire
commence récemment à recevoir de l’attention [Mendonça et al. 2004], [Silva et al.
2011].
1.4.4 L’interaction entre les agents anesthésiques
L’eet de la drogue paralysante est complètement découplé de l’hypnose et de l’anal-
gésie [Soltész 2013]. C’est pour cela qu’on peut le traiter séparément dans un processus
de contrôle. Par contre l’eet des agents hypnotiques et analgésiques n’est pas découplé.
[Milne et al. 2003] ont démontré par une étude sur 60 patients que les besoins en propofol
lors d’une anesthésie sont nettement diminués avec l’augmentation de la quantité de
remifentanil injectée. Cette étude conrme la relation synergique entre le propofol et le
remifentanil durant une opération chirurgicale.
Une anesthésie balancée consiste à associer les substances précédemment dénies
mais elle se joue principalement entre l’hypnotique et le morphinique. Leur combinaison
permet une meilleure stabilité hémodynamique à savoir la stabilité de la pression artérielle,
la fréquence cardiaque, ... En plus l’introduction du rémifentanil permet de réduire la dose
de propofol à injecter [Katoh et al. 1999]. La Figure 1.2 présente un exemple générique
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de la combinaison d’un morphinique et d’un hypnotique. Elle représente tous les couples
équipotents qui permettent d’obtenir le même eet sur un patient pour l’incision cutanée.
Pour aller d’un niveau A à B, on peut augmenter la dose du morphinique seulement, c’est
à dire se déplacer horizontalement sur la courbe, ou augmenter uniquement la dose de
l’hypnotique (déplacement èche verticale) ou bien augmenter les deux agents et rester
sur la zone courbée, ce qui est considéré comme le cas idéal [Servin 2001]. La majorité
des travaux s’intéresse cependant principalement au contrôle de l’hypnose et considère
l’eet de l’agent analgésique comme une perturbation [Soltész 2013].
Figure 1.2 – Interaction hypnotique/morphinique lors de l’incision cutanée. Ensemble de couples
équipotents, l’exemple pris ici entre propofol et fentanyl [Servin 2001].
Remarque 1.2 Dans cette thèse, en se basant sur des modèles empiriques, le contrôle
de l’hypnose et de l’analgésie est abordé séparément ou du moins sous l’hypothèse de
la non-interaction entre les agents. Il existe, néanmoins, dans la littérature quelques
travaux qui considèrent le couplage entre les deux composantes (hypnose et analgésie)
comme par exemple [Lemos et al. 2014] ou [Caiado et al. 2013].
1.5 Les indicateurs cliniques de la profondeur d’anesthésie
Assurer une anesthésie adéquate revient à contrôler l’état d’anesthésie du patient
sous intervention chirurgicale. L’état d’anesthésie est ici déni par la combinaison de
l’état d’hypnose et d’analgésie.
1.5.1 La profondeur de l’hypnose
L’état de l’hypnose peut être quantié par une variable scalaire qu’on appelle la
profondeur de l’hypnose (DOH, pour Depth of hypnosis). Un indicateur représentatif de
la DOH est le BIS (Bispectral index pour l’index bispectral de l’EEG) et dans cette thèse
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nous considérons ce dernier comme notre mesure de la DOH bien qu’il donne aussi une
indication sur l’analgésie [Caiado et al. 2013]. La modélisation du BIS est donnée plus
loin dans le chapitre 2 (section 2.3.1).
1.5.2 La profondeur de l’analgésie
L’état de l’analgésie peut être, lui aussi, quantié par une variable scalaire ; la profon-
deur de l’analgésie (DOA, pour Depth of Analgesia). Contrairement à l’hypnose, il n’existe
pas de moniteur able pour le DOA qu’on utilise dans le milieu clinique. Néanmoins,
plusieurs travaux récents se sont intéressés à proposer de nouveaux candidats [Brouse
et al. 2011], [Liley et al. 2010]. Dans cette thèse, on opte pour un nouvel indicateur :
la pupillométrie. Sa variation rapide peut représenter la perception douloureuse d’un
stimuli par le patient. Ses avantages et sa modélisation seront détaillés dans le chapitre 6
(section 6.2).
1.6 Les phases de l’anesthésie
Une procédure d’anesthésie générale peut être divisée en trois phases temporelles :
induction, maintenance et réanimation.
1.6.1 L’induction
L’induction est une phase transitoire durant laquelle on amène le patient de l’état de
conscience à un état d’anesthésie adéquat pour l’intervention chirurgicale. Elle débute
par l’administration de l’analgésique et/ou de l’hypnotique sous forme de bolus (le terme
bolus désigne une dose de médicament ou d’une substance que l’on doit administrer
au complet d’un seul coup, généralement par injection intraveineuse pour obtenir un
eet thérapeutique rapide). Sa durée est généralement de quelques minutes. Un contrôle
agressif durant cette phase engendre des dépassements de la profondeur de l’anesthésie
(DOA, DOH). Le problème de commande de la profondeur de l’anesthésie lors de cette
phase est de ramener le patient de son état de conscience à un état cible le plus rapidement
possible et avec le moins de dépassement possible.
1.6.2 La maintenance
L’atteinte de l’état d’anesthésie cible, ou du moins d’un intervalle cible, marque le
passage de la phase d’induction à la maintenance. L’objectif principal durant cette phase
est de maintenir le patient dans cet état considérant plusieurs phénomènes : variabilité
entre patients, saturation des actionneurs, perturbations, etc. L’état d’anesthésie cible
peut être changé durant cette phase en augmentant le DOH et/ou le DOA si la référence
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xée initialement est jugée insusante ou en les diminuant, par exemple, vers la n de la
procédure pour réduire la durée de la phase de réanimation.
1.6.3 La réanimation
L’arrêt de l’administration de drogues anesthésiques marque la transition de la main-
tenance à la phase de réanimation qui se termine par la reprise totale de la conscience et
des fonctions physiologiques. La phase de réanimation n’est pas intéressante d’un point
de vue contrôle puisque les entrées de commande (débits d’infusion des drogues) sont
mises à zero. Néanmoins, la méthode de contrôle de l’administration des drogues pendant
la phase de maintenance peut aecter la durée de réanimation, ce qui doit être pris en
considération.
1.7 Les régimes d’anesthésie
Selon le type d’agents hypnotiques et analgésiques choisi, la procédure d’anesthé-
sie peut être classiée comme : complètement inhalatoire, équilibrée ou totalement
intraveineuse (TIVA pour total intravenous anesthsia) [Absalom et Struys 2007]. Plus
récemment, en raison de la disponibilité de drogues intraveineuses avec des dynamiques
plus rapides et une durée de réanimation plus courte, TIVA est devenue le choix par défaut.
Le régime d’administration de ces drogues est classié selon la méthode de contrôle du
débit d’infusion des agents anesthésiques.
1.7.1 Contrôle manuel
La pratique standard et courante pour l’administration des drogues intraveineuses
en anesthésie générale consiste à injecter un bolus ou à ajouter manuellement le débit
d’infusion de ces drogues administrées par des pompes à seringue. L’anesthésiste évalue
l’état d’anesthésie du patient en se basant sur son expérience, sur les indices qui lui sont
fournis par les diérents moniteurs et sur le guide d’utilisation de chaque agent et la
connaissance de leur dynamique et ajuste, en conséquence, le débit. Par ailleurs, le retour
d’information de la part des chirurgiens sur le déroulement et sur l’état d’avancement de
l’opération est aussi pris en compte dans la décision. En eet, le médecin anesthésiste
peut décider d’augmenter le débit suite aux besoins de l’intervention chirurgicale et donc
changer l’état d’anesthésie (augmenter le DOH et/ou le DOA). Dans ce contexte, le rôle de
l’anesthésiste est comparable à celui d’un estimateur d’état combiné avec un contrôleur à
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(c) Contrôle en boucle fermée.
Figure 1.3 – Aperçu schématique des trois régimes d’administration de drogues en anesthésie
clinique [Soltész 2013].
1.7.2 Contrôle à objectif de concentration
Les connaissances sur la distribution et le métabolisme des drogues ont été exploitées
pour le développement des systèmes pour le contrôle d’infusion à objectif de concentration
(TCI pour target-controlled infusion). La première pompe TCI, Diprifusor, est proposée
en 1996 pour le propofol [Glen 1998] et depuis lors, plusieurs autres fabricants ont suivi.
Plutôt que de xer un débit d’infusion, l’anesthésiste xe une concentration cible désirée
(plasmatique ou au site eet (cerveau)) et le système TCI, en se basant sur des modèles
mathématiques du patient qui seront présentés dans le prochain chapitre, calcule le débit
d’infusion adéquat à injecter à travers la pompe à seringue. Un aperçu schématique
illustrant ce système TCI est donné par la Figure 1.3 (b), où Cˆe dénote la concentration
estimée au site eet. Ce type de contrôle est vu aussi comme un contrôle en boucle ouverte
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avec correction en aval ce qui est considéré comme un premier pas vers l’automatisation
de l’anesthésie.
1.7.3 Contrôle en boucle fermée
La commande du débit d’infusion des drogues en boucle fermée se base sur les mesures
de l’état d’anesthésie (DOA, DOH) notées y dans la Figure 1.3 (c). Si l’idée de commander
l’injection des drogues anesthésiques pour le maintien d’un état adéquat pendant une
opération chirurgicale a été proposé dans les années 1950 [Soltero et al. 1951] et que
plusieurs travaux, depuis, [Bibian 2006], [Absalom et al. 2011], ont indiqué qu’une façon
d’améliorer la sécurité de l’administration des drogues anesthésique est l’utilisation de la
commande automatique en boucle fermée, le manque de garanties et de preuves que les
contrôleurs en boucle fermée sont sûrs dans toutes les conditions chirurgicales est un
frein au développement et au test de ces stratégies de contrôle en boucle fermée dans
le milieu clinique. En outre, les diérentes caractéristiques des modèles d’anesthésie
constituent un dé pour la synthèse de contrôleurs.
Tout d’abord, la nature positive du système doit être prise en compte. En eet, le
système patient est, par dénition, positif. Étant donné qu’une fois injecté, aucune drogue
ne peut être retirée du corps, les variables à contrôler, i.e. les débits d’infusion, sont
intrinsèquement non-négatifs. De plus, toutes les pompes seringues disponibles dans le
marché imposent une limite supérieure du débit d’infusion qu’elles peuvent administrer.
Cela peut être abordé par l’introduction de la saturation des actionneurs. Ensuite, les
contraintes sur les mesures constituent de réels problèmes à prendre en compte dans la
conception d’une stratégie de commande. Comme exemples de contraintes, on trouve
la quantication et l’échantillonnage des mesures. En eet, bien qu’elles évoluent de
façon continue, certain mesures ne peuvent être obtenues à tout instant (échantillonnage)
et leurs valeurs ne sont que des multiples d’une constante (quantication). Ces aspects
peuvent avoir un eet négatif sur le contrôle et devraient être pris en compte dans la
synthèse de contrôleurs. Par ailleurs, il existe une large variabilité entre patients qui
peut être prise en compte en introduisant des incertitudes dans le modèle considérant
un seul patient. Une stratégie de commande robuste peut gérer ce genre de problèmes
au moins en partie, sachant qu’il y aura toujours quelques cas atypiques nécessitant
un suivi manuel. Finalement, la pertinence d’une loi de commande en boucle fermée
dépend aussi de la abilité des modèles mathématiques du patient, de la modélisation des
non-linéarités, de la prise en compte des retards, des perturbations, ... etc.
Pour conclure, assurer une anesthésie adéquate et de qualité s’avère être une tâche
assez compliquée et on est encore loin de pouvoir la réaliser avec une stratégie de
commande en boucle fermée en se passant de l’anesthésiste qui devrait être toujours
Chapitre 1 17
présent dans les situations critiques. Néanmoins, elle peut l’aider à se focaliser sur les
situations critiques.
1.8 Conclusion
Les interventions chirurgicales sont synonymes de douleurs insupportables pour
un patient éveillé et conscient. Les anesthésistes utilisent des drogues hypnotiques,
analgésiques et relaxantes pour la suspension de la sensibilité, de la douleur et des
mouvements.
An d’ajuster les quantités ou le débit de drogues à administrer, ils se basent sur
des indicateurs cliniques reétant l’état d’anesthésie tels que le BIS ou la réaction de la
pupille du patient. En pratique, le contrôle manuel reste majoritaire. Néanmoins, des
systèmes de contrôle à objectif de concentration ou en boucle fermée commencent à être
considérés. La conception de ce dernier type de contrôleurs nécessite la prise en compte
des diérentes caractéristiques du système patient tel que la positivité du système, la
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Ce chapitre donne un aperçu global sur les modèles mathématiques décrivant la
répartition de la drogue injectée ainsi que son élimination du corps. Ensuite la mesure
utilisée pour quantier la profondeur de l’hypnose est présentée en détail. La deuxième
partie du chapitre relate un résumé sur les principaux travaux, dans la littérature, qui
traitent la commande de l’anesthésie et discutent les stratégies adoptées. Ceci nous permet
nalement de positionner cette thèse par rapport à cet état de l’art.
2.2 Modèles pour l’anesthésie
Comme mentionné dans la section 1.7, les deux régimes, TCI et boucle fermée, s’ap-
puient sur des modèles patients pour le contrôle du débit d’infusion de drogues : le
régime TCI dépend de façon directe de ces modèles tandis que la boucle fermée peut avoir
une dépendance indirecte pour la synthèse des contrôleurs ou directe si une stratégie de
type MPC (model predicitif control), par exemple, est adoptée. Cette section est dédiée
à la présentation du modèle le plus commun pour décrire la répartition, l’élimination
et l’eet des drogues anesthésiques. Ce modèle est décomposé en une connexion en
série d’un modèle pharmacocinétique (PK pour pharmacokinetic) reliant l’infusion de
la drogue, sa répartition et son élimination du corps et un modèle pharmacodynamique
(PD pour pharmacodynamic) reliant la concentration de la drogue à son eet. L’ensemble
des deux modèles est connu, dans la littérature, sous le nom du modèle PK/PD dont une
introduction à son principe de modélisation est donnée par [Derendorf et Meibohm
1999] et une étude sur sa précision peut être consultée dans [Glass et al. 1989].
2.2.1 Le modèle pharmacocinétique
Les modèles pharmacocinétiques (PK) sont utilisés pour décrire et/ou prédire comment
une drogue introduite dans le sang se répartit dans le corps en modélisant son transport
à travers les diérents composants de l’organisme. Le modèle pharmacocinétique répond
aux questions "comment se comporte la drogue une fois injectée dans le corps ? Comment
est-elle répartie et éliminée ?"
La structure du modèle utilisée pour décrire le modèle PK est le modèle compartimental
à deux ou à trois compartiments. L’idée est de regrouper les tissus ayant des propriétés
similaires en des compartiments et modéliser la circulation de drogue entre eux, en
considérant aussi l’injection et l’élimination de cette drogue. Dans le modèle à trois
compartiments, le premier compartiment est le compartiment central, dans lequel est
administrée la drogue. Il est formé par le sang intraveineux principalement. Les deux
autres compartiments représentent les muscles et la matière grasse [Beck 2015].
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Soient xani ≥ 0,i = {1,2,3}, la masse de la drogue dans le compartiment i et kij ≥ 0
la proportion de la drogue, par unité de temps, circulant du compartiment i vers le







kijxani + uani , (2.1)
où n = 3 est le nombre de compartiments du modèle. Le compartiment correspondant
à i = 0 est l’environnement extérieur et kj0 modélise l’élimination de la drogue du
compartiment j . La masse de la drogue, par unité de temps, injectée dans le compartiment
i (le débit) est représentée par uani ≥ 0. Puisque on travaille dans le contexte du TIVA
(Anesthésie totalement intraveineuse) où l’injection de la drogue est faite uniquement au
niveau du sang (compartiment central), uani = 0,∀i , 1, on peut donc noter uan1 = uan.
Les deux autres compartiments n’échangent de la drogue qu’à travers ce dernier i.e,
k23 = k32 = 0. De plus, il est supposé que la drogue ne peut être éliminée qu’à partir
du compartiment central, en grande partie par métabolisme et excrétion, et donc, ki0 =

























Un modèle à deux compartiments est parfois utilisé en regroupant le deuxième et
le troisième compartiment considérant leurs dynamiques proches comparées à celle du
compartiment central.
2.2.2 Le modèle pharmacodynamique
Le modèle pharmacodynamique modélise ce que fait la drogue au corps : comment
et quel eet subit l’organisme en présence d’une masse, ou concentration, de drogue
dans le sang? La concentration dans le compartiment central xan1v1 , avec v1 le volume du
sang dans le compartiment central, aussi appelée concentration plasmatique, peut être
mesurée en prenant des échantillons successifs de sang. Lorsqu’on compare les mesures
obtenues aux mesures du DOH (le BIS dans notre cas), on remarque que les mesures du
DOH accusent un retard par rapport aux concentrations plasmatiques. La raison de ce
décalage vient du fait que la dynamique entre le sang et le site eet, qui est le cerveau pour
une anesthésie générale, n’est pas modélisée. Il a été proposé par [Sheiner et al. 1979]
d’augmenter le modèle PK par un compartiment représentant le site eet et connecté
au compartiment central. Ce compartiment est introduit pour prendre en compte le
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transitoire entre l’évolution de la concentration plasmatique et de la concentration au
niveau du système nerveux [Schnider et al. 1994] et traduit une dynamique d’ordre 1
entre le sang et le cerveau. Par conséquent, on peut représenter la concentration au site
eet en fonction de la concentration plasmatique par :
x˙an4 = −ke0xan4 + ke0xan1
v1
, (2.3)
La combinaison de (2.2) et (2.3) donne la représentation d’état suivante du modèle
augmenté illustré par la Figure 2.1
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où x = [xan1 xan2 xan3 xan4]′, xan1(t ), xan2(t ), xan3(t ) sont les masses (en g) du propofol
dans les diérents compartiments, xan4(t ) représente la concentration (en g/l) au site eet






















Figure 2.1 – Le modèle pharmacocinétique PK à trois compartiments augmenté par un comparti-
ment site eet
Les paramètres kij sont fonctions des caractéristiques du patient (poids, âge, taille,...). Il
existe plusieurs modèles empiriques, liant les paramètres du modèle aux caractéristiques
du patient, qu’on verra en détail dans la section suivante.
Chapitre 2 23
La concentration au site eet xan4(t ), impossible à mesurer dans la pratique, est
directement reliée à l’eet clinique de la drogue (la profondeur de l’anesthésie, DOH et
DOA). Cette relation est généralement non-linéaire et il n’existe pas une unique fonction
pour sa modélisation. Néanmoins, elle est habituellement modélisée par la fonction de
Hill [Hill 1910] comme pour la mesure du DOH, le BIS, (voir section 2.3.1) ou pour la
mesure de la relaxation musculaire NMB (Neuro Muscular Bloackade) [Weatherley et al.
1983].
Soit E l’eet clinique échelonné de E = Emax dans le cas d’absence de drogue à E = 0
pour l’eet maximal, la concentration au site eet correspondant à E = Emax/2 est notée
EC50. Le choix habituel de la forme de E (xan4) est donné dans la littérature par la fonction
de Hill (appelée aussi la fonction sigmoïdale) :










Le paramètre γ , appelé le degré de Hill, modélise le degré de la non-linéarité de
l’équation (2.5).
2.2.3 Les paramètres du modèle
Si on suppose que le modèle PK augmenté (2.4) décrit susamment bien la dynamique
entre le débit d’infusion de la drogue uan et la concentration au site eet xan4, il reste
l’ensemble de sept paramètres (k10,k12,k13,k21,k31,ke0,v1) à identier pour un modèle à
trois compartiments. Ces paramètres dépendent de diérentes caractéristiques du patient
(poids, âge, taille, ...) et une stratégie d’identication sur une population donnée permet
de trouver l’expression de chaque paramètre en fonction de ces caractéristiques.
Dans la littérature, il existe plusieurs modèles empiriques donnant l’expression de ces
paramètres pour un agent anesthésique donné. Pour le propofol, par exemple, [Coppens
et al. 2011] liste 9 modèles pour enfants. Pour les adultes, on peut citer les modèles de
[Schnider et al. 1998], [Shüttler et Ihmsen 2000], [Yamashita et al. 2010] ou [Marsh
et al. 1991].
Pour le remifentanil, par contre, on trouve moins de modèles. La raison principale pour
cela est que le contrôle de l’analgésie a reçu moins d’attention comparé au contrôle de
l’hypnose avec l’utilisation du propofol. La dynamique très rapide du remifentanil pourrait
aussi contribuer à cela puisqu’elle rend le processus d’identication plus dicile sur le
système une fois équilibré. Les modèles les plus utilisés pour le remifentanil sont celui à
trois compartiments de [Minto et al. 1997] pour les adultes ou à deux compartiments
de [Rigby-Jones et al. 2007] pour les enfants. [Soltesz et al. 2012b] remarque que ces
deux modèles sont similaires pour les deux premiers compartiments et pour le débit
d’élimination.
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Dans cette thèse, pour la validation et la simulation des lois de commande, nous nous
sommes basés sur le modèle de Schnider pour le propofol (hypnose) et sur le modèle de
Minto pour le remifentanil (analgésie). On précise que, dans ces deux modèles, l’âge est
donné en année, le poids en kg et la taille en cm. Le détail de ces deux modèles et les
motifs de leur choix sont donnés dans la suite.
Modèle de Schnider
Le modèle de Schnider (Table 2.1) a été obtenu par une étude pharmacocinétique et
pharmacodynamique sur un ensemble de 24 patients (11 femmes et 13 hommes) avec
un intervalle de poids 44-123 kg, un intervalle d’âge 25-81 ans et un intervalle de taille
155-196 cm.
Paramètre Marsh Schnider
v1(L) 0.288 poids 4.27
v2(L) 0.463 poids 18.9-0.391(âge-53)
v3(L) 2.893 poids 238
k10(min
−1) 0.119 [0.189 + 0.0456 (poids-77)-0.0681(LBM-59)+0.0265(taille-177)]/v1
k12(min









Table 2.1 – Paramètres des modèles de Marsh et de Schnider pour le propofol
La LBM (pour Lean Body Mass), appelée en français " la masse corporelle maigre" est
un composant de la masse corporelle, calculée en soustrayant le poids corporel de graisse
BF du poids corporel total BW
LBM = BW − BF (2.6)
Pour son estimation on utilise la formule de James [James 1976] comme suit :
Homme : LBM = 1.1 poids-128(poids/taille)2
Femme : LBM = 1.07 poids-148(poids/taille)2
Les volumes v1 et v3 (ainsi que k13 et k31) sont considérés constants, tandis que le volume
v2 (ainsi que k12 et k21) dépend uniquement de l’âge : il diminue avec l’avancement de
l’âge. Ceci implique que les dynamiques de la circulation de la drogue vers ou à partir du
troisième compartiment (la matière grasse) sont identiques pour tous les patients. Par
contre, alors que la dynamique de circulation de la drogue du compartiment central vers
le deuxième compartiment, k12, ralentit avec l’âge, la dynamique inverse, du deuxième
compartiment vers le compartiment central, k21, accélère avec l’âge.
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Le taux d’élimination k10 est l’unique paramètre qui dépend de la taille et du poids
d’une manière un peu compliquée (voir Figure 2.2) mais il ne dépend pas de l’âge. Sa
valeur inuence directement le débit d’infusion uan (t ) en régime permanent puisqu’il






































Figure 2.2 – La variation du taux d’élimination k10 suivant la taille et le poids
Le modèle de Schnider intègre une estimation pour ke0 d’environ 0.456min−1. Ce
paramètre modélise en quelque sorte le retard que prend la concentration au site eet
pour atteindre son maximum par rapport à la concentration du compartiment central.
Une valeur assez grande de ke0 signie que la concentration au site eet s’équilibre
instantanément avec le compartiment central. Du coup, xan4(t ) = xan1(t )/v1∀t ≥ 0 et le
système (2.4) se réduit un système d’ordre 3 comme dans [Haddad et al. 2003].
[Absalom et al. 2009] dresse une étude comparative entre le modèle de Schnider et
celui de Marsh (Table 2.1). Le modèle de Schnider semble être le modèle le plus adéquat
en incluant plusieurs caractéristiques en particulier l’âge, permettant ainsi d’ajuster les
doses pour le patients âgés.
Modèle de Minto
Dans le cas du remifentanil, on considère le modèle de Minto donné par la Table 2.2.
C’est également un modèle à trois compartiments avec une estimation de ke0. L’étude a
été réalisée sur 65 volontaires dont l’âge varie entre 20 et 85 ans. Les paramètres de ce
modèle dépendent de l’âge et de la LBM qu’on estime à partir de la taille et du poids du
patient. À l’exception de k31 et ke0 qui ne dépendent que de l’âge, la variations des autres
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Paramètre Estimation
v1(L) 5.1 − 0.0201(âдe − 40) + 0.072(LBM − 55)
v2(L) 9.82 − 0.0811(âдe − 40) + 0.108(LBM − 55)
v3(L) 5.42
k10(min
−1) [2.6 − 0.0162(âдe − 40) + 0.0191(LBM − 55)]/v1
k12(min
−1) [2.05 − 0.0301(âдe − 40)]/v1
k13(min
−1) [0.076 − 0.00113(âдe − 40)]/v1
k21(min
−1) [2.05 − 0.0301(âдe − 40)]/v2
k31(min
−1) [0.076 − 0.00113(âдe − 40)]/v3
ke0(min
−1) 0.595 − 0.007(âдe − 40)
Table 2.2 – Paramètre du modèle de Minto pour le remifentanil
paramètres du modèle de Minto est un peu compliquée du fait que v1 et v2 dépendent de
l’âge et de façon non-linéaire de la taille et du poids.
Remarque 2.1 Le modèle de Minto a été choisi car on a considéré le remifentanil
comme notre substance d’analgésie lors de la synthèse de contrôleurs. Cependant, les
données expérimentales utilisées,dans le chapitre 6, pour modéliser la réaction de la
surface pupillaire ont été obtenues avec une drogue analgésique à base d’alfentanil : le
rapifen. Le modèle pharmacocinétique et pharmacodynamique utilisé pour l’estimation
de la concentration au site eet est, dans ce cas, celui de [Maitre et al. 1987] donné
par la Table 2.3. L’écriture (âдe > 40) exprime un test logique qui vaut 1 si l’âge du
patient est plus grand que 40 et 0 sinon.
Paramètre Estimation
v1(L) Homme : 0.111poids . Femme : 0.128poids
k10(min








−1) 0.0126 − 0.000113(âдe − 40) (âдe > 40)
ke0(min
−1) 0.77
Table 2.3 – Paramètre du modèle de Maitre pour l’alfentanil
2.3 Les indicateurs de l’anesthésie
La recherche d’un moyen able et aisé pour évaluer la profondeur de l’anesthésie a
toujours fait partie des préoccupations des médecins anesthésistes. Le but fondamental
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de mesurer la profondeur de l’anesthésie est d’éviter les sous ou surdosages. En eet,
un surdosage peut être synonyme d’eets secondaires et de délais de réveil et de séjour
en salle de surveillance post-opération plus importants. Un sous-dosage, quant à lui, se
manifeste par le maintien de la conscience et par un souvenir de la période chirurgicale
qui traumatise les patients qui l’ont expérimenté.
Plusieurs travaux se sont intéressés à l’étude et à la proposition d’indicateurs ables
pour l’anesthésie. Parmi ces indicateurs on trouve la fréquence cardiaque dont une analyse
de variabilité proposée par [De Jonckheere et al. 2012] et [Balocchi et al. 2005] a permis
d’introduire l’ANI (for Autonomic Nervous Index) pour la profondeur de l’analgésie.
D’autre indicateurs comme la pression artérielle, les grimaces, l’electrocardiogramme
(ECG), la diérence de l’entropie (exprimant le degré de désordre du tracé EEG qui
diminue avec l’approfondissement de l’anesthésie), le BIS (voir ci-dessous), la réaction
pupillaire (voir section 2.3.2) et bien d’autres peuvent être trouvés dans [Gentilini et al.
2002], [Mathews et al. 2007], [Struys et al. 2007], [Huiku et al. 2007] ou [Ushiyama
et al. 2008].
Il est important de noter que certains de ces indicateurs sont parfois utilisés pour
estimer la profondeur de l’hypnose et de l’analgésie en même temps comme c’est le cas
pour le BIS [Caiado et al. 2013]. Dans cette thèse on considère le BIS comme l’indicateur
de l’hypnose uniquement et on utilise la réaction pupillaire pour construire un indicateur
pour la profondeur de l’analgésie. Sans modèle mathématique les reliant à l’ajout de
drogue dans le corps, les autres indicateurs sont dicilement utilisables dans une stratégie
de commande en boucle fermée.
2.3.1 Le BIS
Parmi les diérents indicateurs pour la profondeur de l’hypnose, le plus utilisé, de
loin, est le Bispectral index (BIS) [Johansen et Sebel 2000] [Sebel et al. 1997]. C’est un
signal issu de l’analyse spectrale du signal élctroencéphalogramme (EEG), qui permet de
quantier le niveau de conscience d’un patient entre 0 et 100. L’EEG est recueilli à partir
d’électrodes autocollantes à usage unique disposées sur les zones glabres du scalp (front,
tempes, voire vertex en cas de calvitie) après dégraissage de la peau. Ces électrodes sont
reliées à un convertisseur amplicateur lui même relié à un moniteur spécique (fabriqué
par Aspect Medical System, Inc., Newton, USA) par un câble numérique (Figure 2.3).
Une valeur nulle pour le BIS correspond au DOH le plus élevé possible (état d’un
patient entièrement hypnotisé). En l’absence d’eet clinique, la valeur du BIS s’approche
du 100 (état d’un patient pleinement conscient). L’intérêt de cet indicateur est qu’il peut
être relié à la concentration au site eet xan4(t ), impossible à mesurer dans la pratique.
La valeur du BIS peut être décrite de manière empirique par une fonction sigmoïde
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Figure 2.3 – La mesure du BIS
décroissante (fonction de Hill [Hill 1910]) donnée par l’équation (2.7) et illustrée sur la
Figure 2.4 :










Le yBIS0 correspond à la valeur du BIS du patient réveillé, EC50 à la concentration de
drogue associée à 50% de l’eet maximum et γ est un paramètre modélisant le degré de la
non-linéarité. Des valeurs typiques pour ces paramètres sontyBIS0 = 100, EC50 = 3.4µд/ml
et γ = 3.





















Figure 2.4 – Le BIS en fonction de la concentration au site eet
Pendant une opération, le BIS doit être amené et maintenu proche de 50, ou tout au
moins dans un intervalle compris entre 40 et 60. Si on choisit la valeur cible du BIS à 50,
la fonction linéarisée du BIS autour de cette valeur BIS cible est donnée par [Haddad
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et al. 2003] :










xan4=EC50 · (xan4(t ) − EC50)
= BIS0 − αxan4(t )
(2.8)
avec α = 22.06 et BIS0 = 125.
Le BIS peut alors s’écrire en fonction de l’état du modèle PK/PD (2.4) de la façon
suivante :
yBIS = Cxan + BIS0 (2.9)
avec C = [0 0 0 − α].
2.3.2 La réaction pupillaire
Dans cette thèse, nous utilisons la réaction de la surface pupillaire pour construire
un indicateur pour la profondeur de l’analgésie. Les travaux de [Mazerolles 2009]
et [Barvais et al. 2003] démontrent que la surface pupillaire varie en fonction de la
stimulation douloureuse et que cette réponse donne une meilleure indication sur la
concentration du remifentanil au site eet comparée à l’activité hémodynamique (rythme
cardiaque, pression artérielle) ou à la mesure du BIS. L’avantage majeur de la pupille
par rapport à ces indicateurs qui présentent un retard de réponse est qu’elle réagit
immédiatement à une stimulation douloureuse.
Il existe sur le marché des produits comme le VidéoAlgoGraph (VAG) (développé
par la société Syanpsys, Marseille), est composé d’une caméra infrarouge reliée à un
ordinateur. La caméra comprend un capteur de l’iris qui permet d’enregistrer la surface
de la pupille par analyse de contraste. La caméra enregistre en permanence la surface
de la pupille qui, lorsqu’on la compare à une surface de référence, permet de calculer sa
variation (en %) qui sera exploitée pour estimer la profondeur de l’analgésie du patient. La
surface de référence est prise en début de l’opération, après endormissement du patient.
Le dispositif de la caméra et le logiciel de calcul de la variation de la surface pupillaire est
donné par la Figure 2.5.
Nous proposons dans cette thèse de dénir comme indicateur de la profondeur de
l’analgésie, l’amplitude minimale de stimulation qui induit une variation signicative de
la surface pupillaire. An d’éviter les petites variations qui sont d’origine naturelle (sans
stimulation, dues à la modication du tonus du patient), on dénit un seuil de réaction
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Figure 2.5 – La caméra du VAG et le logiciel associé, Synapsys [Coffy 2010]
minimal Θ. Le protocole permettant d’estimer la profondeur de l’analgésie consiste à
envoyer au patient des impulsions électriques successives d’intensité croissante jusqu’à
ce que la variation de la surface pupillaire dépasse le seuilΘ. L’amplitude de cette dernière
impulsion est la valeur de la DOA du patient. Ce protocole est à refaire à chaque fois
qu’on veut connaître la DOA du patient.
Pour exprimer la DOA en fonction de la concentration au site eet, le chapitre
6 propose une modélisation de la variation de la surface pupillaire en fonction de la
concentration de la drogue au site eet et de l’amplitude de l’impulsion envoyée. Cette
modélisation est ensuite exploitée pour calculer une fonction non-linéaire reliant l’indi-
cateur de la profondeur de l’analgésie proposé (l’amplitude minimale de stimulation qui
induit une variation signicative de la surface pupillaire) à la concentration au site eet.
2.4 Caractéristiques et contraintes des modèles d’anesthésie
Les modèles d’anesthésie présentent plusieurs caractéristiques et contraintes qui
rendent le problème de commande complexe. Dans cette section, on fait le point sur les
plus importantes d’entre elles communes à l’hypnose et l’analgésie. Les caractéristiques
et contraintes propres à chacune de ces composantes de l’anesthésie seront présentées
plus tard séparément.
2.4.1 Système positif
Plusieurs systèmes physiques, issus de diérentes disciplines (Biologie, Médecine,
Économie, ..), sont caractérisés par le fait que leurs états et entrées sont toujours non-
négatifs. Ceci est décrit mathématiquement par ce qu’on appelle les système positifs
[Haddad et al. 2010]. Notre système patient modélisé du point de vue anesthésie est
une bonne illustration de ces systèmes. En eet, la concentration (la masse) de la drogue
dans les compartiments du corps ne peut prendre une valeur négative et la seule action
possible est l’ajout de drogue (u ≥ 0). Ce type de système est formellement déni de la
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manière suivante :
Définition 2.1 Si on considère le système (2.4) :
x˙an (t ) = Axan (t ) + Buan (t ), xan (0) = x0, t ≥ 0
avec x0 ∈ R4+ et une commande positive uan (t ) ≥ 0 ∀t ≥ 0, on dit que le système est
positif si l’état x (t ) reste dans R4+, ∀t ≥ 0. Ceci est vrai si et seulement si les éléments
hors diagonaux de la matrice A sont positifs : Aij ≥ 0, i , j . On dit que la matrice A est
une matrice Metzler.
Les trajectoires des états, qui représentent dans notre cas la concentration ou la masse
de la drogue dans les diérents compartiments, demeurent dans l’orthant positif.
2.4.2 Multiplicité (dispersion) des dynamiques
Quel que soit le patient considéré et quel que soit le modèle utilisé pour l’estimation
des paramètres, la dynamique du métabolisme et de circulation du propofol dans le
compartiment central ainsi qu’au site eet est dix fois plus rapide qu’au niveau des
muscles, et même cent fois plus rapide qu’au niveau de la matière grasse. Pour un patient
type (âge = 53 ans, poids = 77 kg, taille = 177 cm) de sexe masculin, la dynamique de
circulation / élimination du propofol selon le modèle de Schnider en boucle ouverte est
caractérisée par les pôles suivants :
{p1,p2,p3,p4} = {−0.9413,−0.0450,−0.0024,−0.4560}
Remarque 2.2 Vu la forme de la matrice A dans le modèle (2.4), on peut remarquer
que le pôle correspondant à la dynamique du site eet xan4 est p4 = −ke0.
Cette caractéristique de dispersion des dynamiques doit être prise en compte lors de
la synthèse de lois de commande en boucle fermée étant donné que le BIS est directement
relié à la concentration au site eet (équation (2.7)) qui est une dynamique rapide.
2.4.3 Variabilité des patients
Dans le modèle pharmacocinétique/pharmacodynamique (PK/PD) décrit dans ce
chapitre, il est d’usage de distinguer deux types d’incertitudes : l’incertitude causée par la
variabilité inter-patients (c’est-à-dire, la variabilité observée entre les diérents individus),
et l’incertitude provenant de la variabilité intra-patient (à savoir, la variabilité observée
pour une personne en particulier). Dans cette thèse, on ne s’intéresse qu’à la variabilité
inter-patients qu’on peut estimer grâce aux modèles choisis mais les principes décrits par
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la suite s’adaptent directement aux incertitudes intra-patients dès lors qu’on considère le
modèle comme étant incertain. La variabilité intra-patient est supposée comprise dans la
variabilité inter-patients.
Si on considère, par exemple, le modèle de Schnider, seuls trois des paramètres (k10,
k12, k21) dépendent des caractéristiques du patient. Pour un ensemble de patients, ces
paramètres sont donc dénis dans des intervalles kij ≤ kij ≤ kij . La combinaison de ces
bornes permet de dénir un polytope de N = 23 = 8 sommets où A[i] correspond à A
dans chaque sommet i = 1, ...,N . On peut nalement déduire que la matrice A est incluse









λi = 1, λi ≥ 0 (2.10)
De la même manière, si on considère α variant entre αmin et αmax la matrice de sortieC
du BIS linéarisé autour d’une valeur BIS cible (équation (2.9)) est incluse dans un polytope








νj = 1, νj ≥ 0 (2.11)
De la même manière,BIS0 est aussi incertain et compris dans un intervalle [BIS0min BIS0max ].
2.4.4 Limitation de la commande
Le débit d’injection de la drogue dans le compartiment central u (t ) doit rester à
la fois positif et borné. En eet, le débit à injecter ne peut pas être négatif vu que la
drogue injectée ne peut plus être retirée et il ne doit pas excéder le débit maximal umax
caractérisant la limite supérieure que peut injecter le pousse seringue (l’actionneur).
0 ≤ u (t ) ≤ umax (2.12)
Par ailleurs, le changement du débit d’injection ne peut pas être eectué instanta-
nément. Ceci est caractérisé par la saturation de la vitesse de l’actionneur qui limite les
variations rapides du débit. Comme la saturation en amplitude, la saturation en vitesse
du pousse seringue constitue une contrainte qui peut pénaliser la commande du système.
Dans la suite de ce travail, nous ne prendrons pas en compte la saturation en vitesse mais
les résultats présentés pourraient être étendus à ce cas de gure.
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2.5 État de l’art : Commande d’anesthésie
Plusieurs travaux ont traité et proposé des algorithmes de commande pour l’anesthésie.
Dans cette partie on présente un état de l’art sur les principaux travaux sachant bien qu’il
en existe aussi d’autres qui ne sont pas abordés tels que la commande oue [Pawade et al.
2013], [Shieh et al. 2008] ou des algorithmes de commande basés sur l’expérience des
anesthésistes [Rudolph et al. 1999] qui ne rentrent pas dans le champs de la communauté
de Contrôle.
Sur l’ensemble des travaux existants dans la littérature, on peut clairement distinguer
deux approches pour la synthèse de contrôleur. La première peut être qualiée d’approche
empirique dans la mesure où le réglage des paramètres du contrôleur se fait plutôt d’une
façon manuelle en s’appuyant sur des tests applicatifs comme le réglage de PID [Soltesz
et al. 2011], [Heusden et al. 2014]. La deuxième approche est une approche fondamentale
où la synthèse du contrôleur est faite dans un cadre théorique formel avec un essai
applicatif ou pas [Haddad et al. 2010]. La majorité des travaux sont de la première
approche, ce travail fait partie de la deuxième.
Dans certains travaux de la première approche on peut noter que les auteurs com-
mencent par une étape d’identication pour l’estimation des paramètres du modèle PK/PD
à partir d’une base de données locale [Soltesz et al. 2012a]. De plus, pour simplier,
d’autres optent pour la réduction du modèle PK/PD en considérant que la concentration
au site eet se stabilise instantanément avec la concentration plasmatique ce qui permet
de supprimer le compartiment du site eet xan4 [Haddad et al. 2003].
Dans notre approche, par contre, l’estimation des paramètres du modèle PK/PD est
obtenue grâce aux modèles empiriques présentés auparavant et la synthèse de contrôleur
est faite ensuite sur le système global sans aucune simplication. Les stratégies de com-
mande élaborées sont souvent testées par simulation sur Matlab Simulink quand celles
de la première approche sont testées sur des patients réels en bloc opératoire.
2.5.1 Commande de l’hypnose
Les approches les plus répandues pour la commande de la profondeur de l’hypnose en
boucle fermée sont les PID, la commande prédictive et la commande adaptative. Les deux
dernières approches nécessitent beaucoup de calculs pour la mise à jour des paramètres
(pour la commande adaptative) et pour la minimisation de la fonction de coût (pour la
commande prédictive). Les paramètres des PID sont réglés de façon manuelle an de
trouver un bon équilibre entre performances et robustesse. Il est important de noter
que les performances (temps de réponse, dépassement, ...) et la robustesse (marge de
phase, marge de gain) sont évaluées sur un ensemble ni supposé représentatif de tous
les patients.
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2.5.1.1 Commande à base de PID
Plusieurs auteurs ont abordé le problème d’asservissement du DOH par le biais de
contrôleurs PID. Après une phase d’induction eectuée par un contrôle manuel et une
fois le DOH adéquat atteint, [Absalom et al. 2002] propose un asservissement à base de
PID pour réguler la quantité de propofol à administrer pendant la phase de maintenance.
Dans [Absalom et Kenny 2003], de petits ajustements ont été apportés aux constantes
de gain utilisées dans l’algorithme précédent pour assurer un DOH adéquat chez tous
les patients avec une meilleure précision. Dans sa thèse, [Soltész 2013] a développé
diérentes lois de commande à base de PID. Dans [Soltesz et al. 2011], il est proposé
une méthode alternative où un contrôleur PID robuste est utilisé pour la phase initiale
de l’anesthésie au cours de laquelle il n’y a pas de stimulation chirurgicale. Puisque le
réglage de ce PID a été fait en prenant en compte un ensemble de patients, ceci implique
du conservatisme, à savoir des performances qui seront dégradées comparées à celles
d’un PID réglé individuellement. Pour réduire le conservatisme de ce PID, la réponse du
patient est ensuite analysée pour ajuster de nouveau le contrôleur au cours de la chirurgie.
[Soltesz et al. 2012a] présente aussi un système de commande robuste à base de PID
pour contrôler le débit du propofol à injecter à des enfants et compare les résultats avec
ceux obtenus sur des adultes.
2.5.1.2 Commande adaptatif
Les techniques de commande adaptative sont bien adaptées au cas où le modèle est
mal connu et évolutif (variabilité inter et intra-patient) mais nécessite une estimation en
ligne des paramètres du modèle et/ou du contrôleur au cours du temps, ce qui les rend
plus complexes à implémenter. La convergence des paramètres et leur initialisation peut
aussi parfois être problématique et engendrer des problèmes pendant les transitoires.
[Haddad et al. 2003] a développé une stratégie de contrôle adaptatif pour la régu-
lation d’une consigne de niveau pour un système linéaire compartimental non-négatif
et incertain. Cette approche, basée sur les méthodes de Lyapunov, garantit la stabilité
asymptotique du point d’équilibre ciblé et permet aussi d’assurer la positivité du système
en boucle fermée. Hormis la diculté de trouver les lois d’adaptation adéquates, il est
dicile de régler les paramètres initiaux. Dans l’article, les auteurs ne donnent pas de
règle pour cela.
Les mêmes auteurs proposent dans [Haddad et al. 2011] une structure de commande
neuro-adaptative pour estimer l’état du patient avec des mesures bruitées du BIS. La
synthèse de ce contrôleur est basée sur des fonctions de Lypaunov pour assurer une
erreur bornée et garantir la positivité du système.
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2.5.1.3 Contrôle prédictif
Plusieurs autres travaux ont exploité le contrôle prédictif pour la régulation de l’in-
jection de la drogue. [Ionescu et al. 2008] présente une application de la commande
prédictive sur des patients subissant une opération chirurgicale. L’objectif est l’optimisa-
tion d’une fonction de coût. La robustesse du contrôleur est analysée et les résultats sont
comparés à d’autres travaux. [Furutani et al. 2005] utilise un MPC avec identication en
ligne des paramètres du patient est tenant compte des infusions continues et alternatives
et des situations de risque. [Robayo et al. 2010] met en œuvre une procédure de contrôle
prédictif pour l’estimation du temps de retard introduit par le temps de calcul utilisé par
le moniteur du BIS et l’estimation des paramètres de la courbe de Hill.
2.5.2 Commande de l’analgésie
Concernant la commande de l’analgésie, peu de travaux se sont intéressés à l’automa-
tisation de la procédure. En eet, la majorité de ces travaux sont faits par des anesthésistes
et publiés dans les journaux de la communauté biomédicale. Par exemple, [De Jonck-
heere et al. 2013] propose un algorithme de commande en dénissant des zones pour
l’état d’analgésie selon l’ANI du patient (insusant, correct, trop analgésié) et ajuste,
ensuite, les quantités de drogue à injecter. [Cortes et al. 2007] propose un système de
communication reliant les seringues d’injection aux diérents indicateurs cliniques.
2.5.2.1 Commande prédictive MPC
[Gentilini et al. 2002] et [Schaniel et al. 2001] ont développé un système de com-
mande en boucle fermée pour l’administration de l’alfentanil pendant une anesthésie
générale. Le système est basé sur un modèle de commande prédictive qui calcule la dose
de drogue à injecter pour contrôler la pression artérielle et la concentration de drogue
dans le plasma qui est prédite par le modèle pharmaco-cinétique.
En utilisant la même technique de commande (MPC), [Furutani et Tsuruoka 2010]
présente un contrôleur pour l’hypnose et l’analgésie en simultané. En entrée, le contrôleur
ajuste les doses de propofol et de remifentanil pour réguler le BIS (pour l’hypnose) et la
variation de l’entropie (pour l’analgésie).
2.5.2.2 Commande avec PID
[Soltesz et al. 2012b] propose une extension de son travail sur la commande de
l’hypnose par un bouclage à base de PID en prenant en compte aussi l’asservissement de
l’état de l’analgésie. Le système commandé est de type MISO (Multiple input, single output)
puisque le seul indicateur considéré est le BIS qui est, là, fonction de la concentration au




Ce bref aperçu sur la littérature de la modélisation et la commande de l’anesthésie
nous permet d’avancer les constatations suivantes :
1. Il existe peu de travaux traitant l’analgésie comparé à l’hypnose et en grande partie
faits par la communauté du biomédicale.
2. L’indicateur "de référence" pour l’analgésie n’existe pas contrairement à l’hypnose
(le BIS).
3. Dans la majorité des travaux existants, on trouve peu de résultats théoriques qui
garantissent la stabilité et la convergence de l’indicateur choisi.
4. La saturation de la commande (en amplitude et en vitesse) ainsi que la dispersion
des dynamiques et la variabilité des patients en considérant toute les combinai-
sons possibles des caractéristiques sur des intervalles sélectionnés ne sont pas
directement et simultanément traitées dans la littérature.
5. Sur la commande d’analgésie, il n’existe aucun travail modélisant la variation de la
surface pupillaire et la considérant comme indicateur de la DOA.
C’est à partir de ces constats que nous avons bâti les constitutions de cette thèse qui




Introduction de la deuxième partie
La deuxième partie de ce manuscrit est consacrée à la commande de la composante
hypnose de l’anesthésie avec l’hypothèse qu’elle est réalisée seule ou du moins sans
interaction avec la composante analgésie si elles sont eectuées simultanément. Dans ce
cas, le système à commander (le patient) comporte une seule entrée (le débit de propofol)
et une seul sortie (le BIS).
De manière générale, en pratique, le contrôle eectué par le médecin anesthésiste
pour assurer au patient un état d’endormissement adéquat (yBIS = 50) est décomposé
en deux parties. Dans un premier temps, il eectue une injection de bolus pour amener
rapidement le patient à un état d’inconscience pas trop loin de la consigne, ce qu’on
qualie de phase d’induction (sous-section 1.6.1). Puis, pendant la phase de maintenance
(sous-section 1.6.2), le contrôle est eectué soit en xant un débit d’injection constant
et patient-dépendant (contrôle manuel) et dans ce cas c’est le médecin anesthésiste qui
sert de contrôleur en retouchant le débit au fur et à mesure des dérives de la sortie, soit
en xant un objectif de concentration au site eet et le système TCI (sous-section 1.7.2)
calcule et ajuste le débit à injecter. Même si la deuxième méthode semble prendre plus de
place en pratique, elle reste néanmoins en boucle ouverte et nécessite une attention de la
part du médecin.
L’originalité de ce travail réside dans la stratégie de commande proposée permettant
d’automatiser toute la procédure. En eet, en s’inspirant de la pratique, on propose une loi
de commande à commutation qui, à partir d’un état initial d’un patient éveillé, applique
une première commande en boucle ouverte pour ramener ce patient dans un voisinage
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autour d’un point d’équilibre cible en un minimum de temps puis commute sur une
deuxième commande en boucle fermée pour suivre des consignes du BIS. Rappelons le
système patient :
x˙an (t ) =

−(k10 + k12 + k13) k21 k31 0
k12 −k21 0 0
k13 0 −k31 0
ke0/v1 0 0 −ke0




















L’état de l’hypnose cible est donné par un yBIS (t ) = 50. Supposons que le point d’équi-
libre, xe , du système (II–A) correspondant à cette valeur du BIS est unique (démonstration
dans le chapitre suivant). Soit x = xan − xe , la stratégie de commande qu’on cherche à
développer peut s’écrire sous la forme :
u (t ) =

Loptimal (x ,t ) si x < X
L f eedback (x ,t ) si x ∈ X
(II–B)
avec X = {x ; x′Px ≤ η−1} un ensemble invariant autour de xe . L’accent est mis sur les
garanties de convergence, de stabilité ainsi que sur l’amélioration des performances du
système pour une telle approche.
Cette deuxième partie est organisée comme suit : après la présentation des contraintes
de commande et le point d’équilibre cible, les deux prochains chapitres sont dédiés à la
synthèse de commandes en boucle fermée, autour de ce point d’équilibre, de type retour
d’état (chapitre 3) et retour de sortie dynamique (chapitre 4) sans puis avec intégrateur
pour le suivi de références pour le BIS. Dans le chapitre 5, on se base sur les outils de
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3.1 Introduction
Ce chapitre concerne l’analyse et la synthèse de lois de commande en boucle fermée
pour la phase de maintenance. Le cadre général adopté est celui des systèmes saturés,
contraints et incertains avec comme outil l’approche quadratique de Lyapunov basée
sur les LMIs (linear matrix inequalities) et comme résultat des ensembles de stabilité
ellipsoïdaux et des contrôleurs. La profondeur de l’hypnose (DOH) cible, yBIS = 50,
correspond à un point d’équilibre unique. Un changement de variables est fait pour
prendre ce point comme origine et ainsi dénir un système d’erreur. Les objectifs de
commande et les contraintes sur le système (II–A) sont rappelées et ré-écrites dans la
nouvelle base. La synthèse de contrôleur est réalisée sur le système d’erreur. Dans ce
chapitre, on suppose que l’état du système est complètement disponible pour établir
un retour d’état. L’eet de la variabilité des patients sur les ensembles de stabilité est
discuté. La réponse BIS obtenue avec ce type de contrôleurs achant une erreur statique
en régime permanent, un intégrateur est ajouté au système de commande pour assurer
un suivi de référence annulant cette erreur statique.
3.2 Caractéristiques et contraintes
Comme mentionné auparavant, l’objectif d’une anesthésie est le maintien du patient
subissant une chirurgie dans un état d’endormissement convenable correspondant, en
général, à une valeur du BIS égale à 50% du yBIS0 . Cet objectif est caractérisé dans le
modèle (II–A) par un point d’équilibre qu’on cherche à stabiliser.
3.2.1 Point d’équilibre
Considérons une valeur du BIS cible égale à 50% du yBIS0 . La concentration au site
eet devra donc être égale à EC50 [Haddad et al. 2003]. Fixant cette valeur de xan4, on
peut ensuite en déduire les valeurs des autres variables en cherchant le point d’équilibre
du système (II–A).
En eet, si on pose A = [A1 A2 A3 A4] où Ai est la ième colonne de A et en xant
x4e = EC50, il résulte de (II–A) que, à l’équilibre :
[A1 A2 A3 B] [xe1 xe2 xe3 ue]′ +A4EC50 = 0. (3.1)
La matrice [A1 A2 A3 B] étant non-singulière, il existe un point d’équilibre unique satis-
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faisant l’équation (3.1), obtenu avec l’entrée ue et pour lequel x4e = EC50. On peut ainsi
déduire la valeur des variables d’état à l’équilibre







et la valeur de la commande correspondant à cet équilibre est donnée par
ue = k10xe1
3.2.2 Changement de variables, système d’erreur
À partir du système (II–A) et du point d’équilibre cible xe qu’on veut stabiliser on
fait le changement de variables suivant : x = xan − xe = [x1 x2 x3 x4]′ et u = uan − ue . Le
système s’écrit alors :
x˙ = Ax + Bu
y = Cx
(3.2)
avec x ∈ Rn, u ∈ Rp , y ∈ Rm. y représente la variation du yBIS autour de 50.
3.2.3 Les contraintes sur le système d’erreur
Dans ce modèle d’erreur, on ne considère plus le système comme étant positif puisque
u et x peuvent prendre des valeurs négatives. Par contre, on va traiter le problème sous
l’angle des systèmes contraints. On identie deux types de contraintes : les contraintes
physiques sur les états (concentrations et masse de la drogue) qu’on doit absolument véri-
er lors de la synthèse d’un contrôleur et la contrainte sur la saturation de la commande
qu’on peut autoriser. Des contraintes d’objectifs peuvent aussi être considérées.
Contraintes physiques
Physiquement, la masse/concentration dans les trois compartiments et au site eet
ne peut pas être négative xani ≥ 0, i ∈ {1,2,3,4} et donc :
xi ≥ −xei (3.3)
Contrainte de saturation de la commande
Le débit de la drogue à injecter dans le compartiment central doit rester à la fois
positif et ne doit pas excéder un débit maximal caractérisant la capacité de l’actionneur.
0 ≤ uan (t ) ≤ umax (3.4)
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Dans le modèle d’erreur, ceci se traduit par un intervalle asymétrique autour de la
commande correspondant au point d’équilibre ue :
−ue ≤ u (t ) ≤ umax − ue (3.5)
Vu que les outils mathématiques que nous manipulons considèrent des bornes de satura-
tion symétriques, nous allons considérer une constante symétrique u0
u0 = min{ue , umax − ue } = ue , sachant que umax  2ue (3.6)
Ainsi, la condition de la saturation de l’actionneur s’écrit :
−u0 ≤ u (t ) ≤ u0 (3.7)
Contrainte opérationnelle
Dans la phase de maintenance on cherche à garantir que les variations du BIS restent
entre 40 et 60, la concentration au site eet doit donc rester dans un intervalle corres-
pondant (xan4 ∈ [2.9 3.9]µд/ml , voir Figure 2.4). Cette contrainte se traduit sur x4 de la
manière suivante :
x4min ≤ x4 ≤ x4max , avec x4max > 0 et x4min < 0 (3.8)
Cette contrainte dénit également les limites de la zone correspondant à la phase de
maintenance. Les lois de commande en boucle fermée sont employées une fois que l’état
du système a atteint un ensemble invariant associé, autour du point d’équilibre, délimité
par cette contrainte.
3.3 Synthèse de contrôleurs par retour d’état
Dans cette section, sous l’hypothèse de la disponibilité de l’état du système (3.2) on
propose des conditions LMI pour la synthèse de contrôleur par retour d’état en prenant
en compte les diérentes caractéristiques et contraintes.
3.3.1 Saturation de la commande
En présence de la saturation de l’actionneur déni par (3.7), le système (3.2) s’écrit :
x˙ = Ax + B satu0 (yc ) (3.9)
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avec yc = Kx la sortie du contrôleur et
satu0(yc (t )) = siдn(yc (t ))min{|yc (t ) |,u0} (3.10)
On dénit la zone morte ϕ (yc (t )) :
ϕ (yc (t )) = sat (yc (t )) − yc (t ) (3.11)
Le système (3.9) bouclé avec la commande par retour d’état u = satu0 (Kx ) s’écrit :
x˙ = (A + BK )x + Bϕ (Kx (t )) (3.12)
Par la suite, pour manipuler la zone morte ϕ (.) on utilise la condition de secteur décrite
dans le lemme suivant :
Lemme 3.1 [Tarbouriech et al. 2011] Soit x ∈ Rn, K ∈ Rm×n et G ∈ Rm×n. La non-
linéarité ϕ (Kx ) satisfait :
ϕ (Kx )′S−1 (ϕ (Kx ) +Gx ) ≤ 0 (3.13)
pour n’importe quelle matrice diagonale dénie positive S ∈ Rm×m si x ∈ S ( |K −G |,u0)
déni par
S ( |K −G |,u0) = {x ∈ Rn,−u0 ≤ (K −G )x ≤ u0} (3.14)
Le problème général que l’on cherche à résoudre peut être décrit par :
Problème 3.1 — Retour d’état sur le système global (RESG). Trouver un contrôleur
par retour d’état saturé u = satu0 (Kx ) tel que le système (3.12) soit asymptotiquement
stable pour un ensemble donné de conditions initiales.
La solution au Problème 3.1 est donnée dans [Tarbouriech et al. 2011] par la Propo-
sition 3.10 qu’on rappelle ici :
Proposition 3.1 S’il existe une matrice symétrique dénie positiveW ∈ Rn×n, une ma-
trice positive diagonale S ∈ Rm×m et deux matrices Y ∈ Rm×n et Z ∈ Rm×n satisfaisant
les conditions :
WA
′ +AW + BY + Y ′B′ ?
SB′ − Z −2S







Y(i ) − Z (i ) u20(i )
 ≥ 0, i = 1, ...,m (3.16)
alors, le gain du retour d’état K = YW −1 garantit la stabilité asymptotique du système
saturé (3.9) dans l’ellipsoïde E (P ) avec P =W −1.
3.3.2 Multiplicité (dispersion) des dynamiques
Dans l’objectif d’accélérer la dynamique du BIS, liée directement à dynamique de la
concentration au site eet x4, on peut ajouter une condition de placement des pôles de la
boucle fermée à gauche du plan délimité par −α , du type :
WA′ +AW + BY + Y ′B′ + 2αW < 0 (3.17)
Or, compte-tenu de la dispersion des dynamiques des modèles de l’anesthésie (voir
section 2.4.2), la commande par un retour d’état ou de sortie pour ce type de système
pose de nombreux problèmes numériques et conduit généralement à des problèmes
de conditionnement [Khalil 1985]. En l’occurrence, la synthèse du contrôleur pour le
système (3.12) avec une condition supplémentaire du type (3.17) conduit à accélérer
les dynamiques lentes, alors que la sortie que l’on cherche à contrôler est inuencée
essentiellement par les dynamiques rapides. De plus, la résolution de l’ensemble des
conditions LMI (3.15), (3.16) et (3.17) conduit à des valeurs de K élevées pour α ≥ p4 , p4
étant le pôle correspondant à x4 en boucle ouverte (voir Remarque 2.2).
Une manière de traiter cette problématique pourrait être de considérer le système
comme un système singulièrement perturbé [Kokotovic et al. 1987]. De nombreux tra-
vaux ont concerné la synthèse de contrôleurs pour les systèmes singulièrement perturbés,
et le plus souvent pour lesquels c’est le contrôle des dynamiques lentes qui était crucial.
Dans le cas présent, c’est le contrôle des dynamiques rapides qui est primordial car on
s’intéresse à la régulation du BIS qui est une fonction directe de la concentration au
site eet et donc des dynamiques rapides. Ainsi, dans ce qui suit, l’approche retenue
consiste à faire la synthèse d’un contrôleur pour les dynamiques rapides, en considérant
les dynamiques lentes comme une perturbation bornée du sous-système rapide.
La structure particulière du système (3.9) permet en eet de le décomposer en deux
sous-systèmes, à savoir un sous-système rapide (compartiment central (sang) et site eet),
sur lequel agit l’entrée de commande, et un sous-système lent (compartiments muscles et
graisse) dont la dynamique est commandée par l’état du sous-système rapide (Figure 3.1).
L’eet du sous-système lent est ainsi considéré comme une simple perturbation bornée
du sous-système rapide.
Ainsi, en notant xr = [x1 x4]′ les états rapides et xl = [x2 x3]′ les états lents, le système
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Figure 3.1 – Le système couplé avec la dynamique rapide perturbée par la dynamique lente.
saturé bouclé par le retour d’état (3.12) s’écrit désormais sous la forme :
x˙r = Arxr +Arlxl + Brsatu0 (Kxr )




−(k10 + k12 + k13) 0ke0/v1 −ke0
 , Arl =
k21 k310 0





 , Al =
−k21 00 −k31
 .
Où xr ∈ Rnr , xl ∈ Rnl et u = satu0 (Kxr ) ∈ Rm avec nr = 2, nl = 2 et m = 1. Par
ailleurs, un autre avantage de travailler avec le découplage est qu’il nous sut d’avoir
les mesures de x1 et x4 pour réaliser le retour d’état. De plus, il est possible d’estimer
x1 par la prise des échantillons sanguins qui nous donne la concentration plasmatique
xan1/v1. La concentration au site eet peut être estimée en considérant le retard entre la
courbe de la concentration plasmatique et celle du BIS (plus de détails dans la sous-section
2.2.2). Néanmoins, pour se passer de ces approximations, il est certainement préférable
de considérer un retour de sortie dynamique ou de construire un observateur.
On cherche maintenant à résoudre le problème suivant :
Problème 3.2 — Retour d’état sur le système découplé (RESD). Trouver le gain du
contrôleur par retour d’état K pour le système (3.18) permettant de converger rapide-
ment vers l’origine et de maintenir les trajectoires des deux sous-systèmes connées
dans des domaines invariants autour de l’origine.
La proposition suivante donne une solution au Problème 3.2 de synthèse du contrôleur
par retour d’état et d’établissement du domaine de stabilité asymptotique associé :
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Proposition 3.2 S’il existe deux matrices symétriques dénies positivesW ∈ Rnr×nr ,
Q ∈ Rnl×nl , une matrice positive diagonale S ∈ Rm×m, deux matrices Y ∈ Rm×nr ,Z ∈
Rm×nr et six scalaires positifs τ1,τ2, τ3, τ4, η et δ satisfaisant :

WA′r +ArW + BrY + Y ′B′r + τ1W ? ?


















Y(i ) − Z (i ) ηu20(i )
 ≥ 0, i = 1, ...,m (3.21)
−τ1δ + τ2η < 0 (3.22)
−τ3η + τ4δ < 0 (3.23)
alors, le gain K = YW −1 est tel que pour n’importe quel xl ∈ E (Q−1,δ ) = {xl ∈
Rnl ;x′
l
Q−1xl ≤ δ−1}, les trajectoires du sous-système rapide saturé (3.18) restent dans
l’ellipsoïde E (W −1,η) = {xr ∈ Rnr ;x′rW −1xr ≤ η−1}. Inversement, les trajectoires du
sous-système lent restent dans l’ellipsoïde E (Q−1,δ ) pour tout xr ∈ E (W −1,η).
Preuve : La Proposition 3.2 étend des résultats publiés dans [Tarbouriech et al. 2011]
(Proposition 3.10), pour le cas du système (3.18) découplant les dynamiques rapides
et lentes du système complet. Ainsi, il s’agit de prouver de manière conjointe que les
trajectoires du sous-système rapide contrôlé restent connées dans E (W −1,η) pour toutes
les trajectoires du sous-système lent elles-même connées dans E (Q−1,δ ).
Considérons pour le sous-système rapide la fonction de Lyapunov V (xr ) = x′rW −1xr ,
W = W ′ > 0. Il s’agit de prouver que V˙ (xr ) < 0 pour n’importe quel xr tel que xr <
int (E (W −1,η), où int (.) représente l’intérieur de l’ellipsoïde, et pour n’importe quel
xl ∈ E (Q−1,δ ). On doit donc vérier, en utilisant la S-procédure, l’inégalité suivante :
V˙ (xr ) + τ1(x
′
rW
−1xr − η−1) + τ2(δ−1 − x′lQ−1xl ) < 0 (3.24)
En utilisant la condition de secteur (Lemme 3.1), une condition susante pour vérier la
relation (3.24) est que
V˙ (xr ) + τ1x
′
rW
−1xr − τ2x′lQ−1xl − 2ϕ (Kxr )′S−1(ϕ (Kxr ) +Gxr ) < 0 (3.25)
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et
−τ1η−1 + τ2δ−1 < 0 (3.26)
pourvu que E (W −1,η) ⊆ S ( |K −G |,u0), ce qui est assuré en satisfaisant l’inégalité (3.21).
En notant Z = GW et Y = KW , l’inégalité (3.25) peut s’écrire sous la forme (3.27), qui est







W (Ar + BrK )
′ + (Ar + BrK )W + τ1W BrS − Z ′ ArlQ












Ainsi la satisfaction de (3.19), (3.21) et (3.22) garantit l’invariance de l’ellipsoïde
E (W −1,η) pour le système rapide, pour tout xl ∈ E (Q−1,δ ).
De manière similaire, la satisfaction des relations (3.20) et (3.23) assure l’invariance
de l’ellipsoïde E (Q−1,δ ) pour le système lent, pour tout xr ∈ E (W −1,η).
Par ailleurs, la satisfaction de la relation (3.19) implique que la matrice Ar + BrK est
Hurwitz. 
Remarque 3.1 Un intérêt du découplage du problème de commande est que la synthèse
du contrôleur ne se préoccupe que de la dynamique du sous-système rapide. τ1 peut
ainsi être utilisé comme contrainte de placement de pôle pour la matrice Ar + BrK .
3.3.3 Variabilité des patients
Comme expliqué dans la section 2.4.3, les modèles patients contiennent une variabilité
importante entre les patients. Pour prendre en compte ces variabilités (dans le cadre des
représentations polytopiques), la limite de la saturation de la commande u0 doit être prise
pour le cas du "pire" patient, de manière à ce que u0 ≤ ue pour tous les patients. En eet,
pour tous les patients uan = ue + satu0(yc (t )) avec uan ≥ 0, ce qui implique que u0 ≤ ue .
L’énoncé du problème est le suivant :
Problème 3.3 Compte tenu de la variabilité inter-patients, faire la synthèse du gain
du contrôleur par retour d’état K pour le système (3.18) permettant d’amener la sortie
du système (le BIS) à sa consigne rapidement et de maintenir les trajectoires des deux
sous-systèmes connées dans des domaines invariants autour de l’origine.
La proposition suivante donne une solution au Problème 3.3 de synthèse du contrôleur
par retour d’état et d’établissement du domaine de stabilité asymptotique associé :
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Proposition 3.3 S’il existe deux matrices symétriques dénies positivesW ∈ Rnr×nr ,
Q ∈ Rnl×nl , une matrice positive diagonale S ∈ Rm×m, deux matrices Y ∈ Rm×nr ,






r W + BrY + Y
′B′r + τ1W ? ?

















 < 0 (3.29)





Y(j ) − Z (j ) ηu20(j )
 ≥ 0, j = 1, ...,m (3.30)
−τ1δ + τ2η < 0 (3.31)
−τ3η + τ4δ < 0 (3.32)
alors, le gain K = YW −1 est tel que pour n’importe quel xl ∈ E (Q−1,δ ) = {xl ∈
Rnl ;x′
l
Q−1xl ≤ δ−1}, les trajectoires du système saturé (3.18) restent dans l’ellipsoïde
E (W −1,η) = {xr ∈ Rnr ;x′rW −1xr ≤ η−1}. Inversement, les trajectoires du sous-système
lent restent dans l’ellipsoïde E (Q−1,δ ) pour tout xr ∈ E (W −1,η).
Preuve : La preuve est identique à celle de la Proposition 3.2. Grâce à la représentation
polytopique de A (et les matrices des sous-systèmes Ar , Arl , Al , Alr ) donnée par (2.10), la
satisfaction des conditions (3.28)-(3.29) pour chaque sommet i garantit la satisfaction des
conditions de la Proposition 3.2 pour n’importe quel point inclus dans le polytope déni
par (2.10). 
3.3.4 Contraintes à satisfaire
La contrainte de la saturation de la commande est prise en compte par la considération
de la condition de secteur (3.1). Les autres contraintes, physiques et opérationnelles,
doivent être exprimées en termes de conditions LMI et ajoutées à l’ensemble des conditions
de la proposition correspondante suivant que l’on veut faire la synthèse du retour d’état
avec découplage des dynamiques ou non. Dans la suite, nous allons établir ces conditions
LMI pour les deux cas :
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3.3.4.1 Retour d’état sur le système découplé
Dans la phase de maintenance, on cherche à garantir la stabilité asymptotique du
plus grand ensemble délimité par les contraintes (3.3), (3.8), i.e. déterminer le plus grand
ensemble délimité par ces contraintes dans lequel la convergence vers l’origine des
trajectoires du système bouclé et saturé est garantie. Dans le but de maintenir le BIS dans
l’intervalle [40, 60], ce qui revient à imposer des bornes sur la concentration au site eet,
la contrainte d’objectif (3.8) peut être écrite (voir Figure 2.4) :
−0.5 ≤ x4 ≤ 0.5 (3.33)
et les contraintes (3.3) sur les états rapides s’écrivent :
xi ≥ −xei i ∈ {1,4} (3.34)
Ainsi, pour le cas du retour d’état sur le système découplé, les contraintes sur l’état
peuvent être écrites sous la forme :
Pr = {xr ∈ R2 : a′kxr ≤ 1, k = 1, ...,qr } (3.35)
et la condition
a′kWak ≤ η, k = 1, ...,qr . (3.36)
permet de garantir que E (W −1,η) ⊂ Pr [Boyd et al. 1994].
Par ailleurs, l’objectif de la synthèse est aussi de maximiser l’ensemble des perturba-
tions admissibles du système rapide (i.e l’ensemble invariant du système lent), idéalement
incluant l’état initial xle = [−xe2 −xe3]′ du système lent. En pratique, il n’est pas nécessaire
d’inclure ce point initial car dès une première injection dans le sang, la drogue s’accumule
dans les autres compartiments et on cherche simplement à inclure un pourcentage de la





 ≥ 0 (3.37)
avec κ ∈ [0,1]. Il faut noter, ici, que la contrainte (3.3) sur les états lents est satisfaite
puisque κ ≤ 1.
3.3.4.2 Retour d’état sur le système global
Quand on travaille sur le système global, les contraintes physiques (3.3) et la contrainte
opérationnelle (3.8) peuvent être écrites, en même temps et d’une façon compacte, sous
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la forme :
P = {x ∈ R4 : a′kx ≤ 1, k = 1, ...,q} (3.38)
et la condition
a′kWak ≤ 1, k = 1, ...,q. (3.39)
permet de garantir que E (P ,1) ⊂ P.
3.3.5 Limitation du gain du retour d’état K
Enn, pour avoir des gains de retour d’état réalistes on ajoute la condition LMI
suivante qui permet de limiter | |K | |2 par √σ
σ I YY ′ 2W − I
 ≥ 0 (3.40)
Preuve : Pour borner la norme ‖K ‖2 par
√
σ , nous pouvons écrire :
K′K =W −1Y ′YW −1 ≤ σ I (3.41)
⇔σ I −W −1Y ′YW −1 ≥ 0 (3.42)
En utilisant le complément de Schur, (3.42) s’écrit de manière équivalente :
σ I YY ′ W 2
 ≥ 0 (3.43)
Par ailleurs, en utilisant la condition de carré parfait, on a :
(W − I ) (W − I ) ≥ 0 (3.44)
⇔W 2 ≥ 2W − I (3.45)
On obtient alors que (3.40) est une condition susante pour vérier (3.43) et donc satisfaire
la condition sur la norme 2 de K . 
3.3.6 Problème d’optimisation
Pour chaque problème énoncé auparavant (Problèmes 3.1, 3.2 et 3.3), on va dénir un
problème d’optimisation dont la résolution permet d’obtenir une solution au problème
considéré avec la prise en compte des contraintes citées ci-dessus. D’une façon générale,
il est utile de rappeler que la maximisation d’un ensemble E (P ,η) peut être obtenue par la
minimisation de la trace de P et de η. Dans le cas où P n’est pas une variable de décision
mais plutôtW = P−1, on peut remplacer la minimisation la trace de P par la maximisation
Chapitre 3 55
de la trace deW qui n’est pas tout-à-fait équivalente mais va dans le même sens [Boyd
et al. 1994].
3.3.6.1 Retour d’état sur le système global (RESG)
L’objectif est de trouver un gain de retour d’état sur le système global et le plus
grand ensemble E (P ,1) possible solution du Problème 3.1 avec la prise en compte des
contraintes (3.3) et (3.8). Ceci est garanti par la résolution du problème d’optimisation
suivant :
min − trace(W ) + η
sous (3.15) − (3.17), (3.39)
(3.46)
3.3.6.2 Retour d’état sur le système découplé (RESD)
Quand on considère le modèle découplé (états rapides et états lents), on dénit deux
problèmes d’optimisation suivant que l’on considère la variabilité des patients ou pas.
L’objectif reste toujours de trouver un gain de retour d’état mais sur le système réduit et
de maximiser l’ensemble du sous-système rapide E (W −1,η) avec la prise en compte des
contraintes physiques et opérationnelles.
— Pour un seul patient : le problème d’optimisation s’écrit
min − trace(W ) + η
sous (3.19) − (3.23), (3.36), (3.37), (3.40)
(3.47)
— Pour un ensemble de patient : le problème d’optimisation s’écrit
min − trace(W ) + η
sous (3.28) − (3.32), (3.36), (3.37), (3.40)
(3.48)
3.3.7 Illustration numérique
Pour un patient type masculin de 53 ans, 177 cm et 77 kg, les paramètres du modèle
pharmacocinétique et pharmacodynamique selon le modèle de Schnider sont donnés
dans la Table 3.1.
Param k10 k12 k21 k13 k31
min−1 0.4191 0.3020 0.0683 0.1958 0.0035
Table 3.1 – Les paramètres pharmacocinétiques.
La concentration au site eet correspondant à un BIS de 50 est égale à EC50, xé
généralement dans la littérature à 3.4mд/l . Le point équilibre et le débit correspondant
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(3.1) sont ainsi :
xe1 = 14.51mд, xe2 = 64.26mд, xe3 = 809.2mд, ue = 6.08mд/min
Le système (3.9) centré autour de ce point d’équilibre s’écrit :




−0.9170 0.0683 0.0035 0
0.3021 −0.0683 0 0
0.1958 0 −0.0035 0









Comme expliqué auparavant, d’un point de vue pratique, on veut accélérer la dyna-
mique permettant d’atteindre la cible en terme de BIS, ce qui correspond à accélérer la
dynamique du mode associé au transfert de drogue du sang au site eet. Cet objectif est
garanti par un placement de pôles pi dans le plan délimité par Re (pi ) ≤ −1 permettant
d’accélérer d’un facteur deux la dynamique au site eet {p4 = −0.4560}.
Pour illustrer l’avantage de réduire le système à ses états rapides et de considérer les
états lents comme perturbations, on considère le problème de la synthèse d’un gain de
retour d’état pour le système (3.49) avec l’objectif Re (pi ) ≤ −1, en considérant les deux
approches suivantes :
1. RESG : Dans ce cas on xe α = 1 dans la condition LMI (3.17) et on résout le
problème d’optimisation (3.46)
2. RESD : Dans ce cas on résout le problème d’optimisation (3.47) en xant (τ1 = 2,
τ2 = 1.5, τ3 = 0.0021, τ4 = 0.0020).
La Table 3.2 compare les résultats des deux approches. Cette comparaison met bien
en évidence l’avantage de scinder le système en deux sous-systèmes, rapide et lent, et
de faire la synthèse uniquement sur le sous-système rapide vu que le BIS y est relié
directement. En eet, cette approche permet d’accélérer uniquement les dynamiques
rapides et d’avoir des gains de retour d’état raisonnables contrairement à ce que l’on
obtient avec la première approche sur le système global.
Les deux ensembles invariants E (W −1,η) et E (Q−1,δ ) de la deuxième approche
(RESD) sont donnés dans les Figures 3.2 et 3.3. L’ensemble E (W −1,η) du sous-système
rapide couvre bien l’intervalle [40, 60] du BIS puisqu’il couvre un intervalle de x4 qui
s’étend de -0.5 à +0.5. L’ensemble E (Q−1,δ ) du sous-système lent, quant à lui, couvre
pratiquement tout l’espace du système lent qui est délimité par (−xe2,−xe3).
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Boucle ouverte Approche RESG Approche RESD
p1 -0.9413 -1+0.84i -1.62+0.19i
p2 -0.0450 -1-0.02i -0.0650
p3 -0.0024 -1+0.02i -0.0034













| |K | |2 - 347.83 13.34
Table 3.2 – Comparaison des deux approches.
















Figure 3.2 – L’ensemble invariant du système rapide E (W −1,η) pour le cas du patient type.
Pour un large ensemble de patients adultes, hommes et femmes, dont l’âge varie entre
20 et 70 ans, le poids entre 50 et 100 kg et la taille entre 150 et 200 cm, les intervalles de
paramètres incertains, calculés avec le modèle Schnider, sont donnés dans le Table 3.3 et
utilisés pour dénir les huit sommets du polytope déni dans (2.10).
Paramètre k10 k21 k12
intervalle [0.2497, 0.8982] [0.2066, 0.4876] [0.0655, 0.0720]
Table 3.3 – Les intervalles de paramètres incertains.
Compte-tenu de ces incertitudes représentatives de la variabilité inter-patient, on
cherche à faire la synthèse d’un gain de retour d’état avec le même objectif d’accélérer
par deux la dynamique rapide par la résolution du problème d’optimisation (3.48). On
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Figure 3.3 – L’ensemble invariant du système lent E (Q−1,δ ) pour le cas du patient type.
obtient alors un gain de retour d’état rapide K = [−2.74 − 21.85]. La borne de saturation
de u0 a été xée au minimum de ue de tous les patients, à savoir u0 = 5mд/min.
Pour illustrer cette stratégie de commande, on considère un ensemble de 7 patients
(Table 3.4), hommes et femmes, avec des caractéristiques diérentes. La Figure 3.4 donne
la réponse du BIS pour l’injection d’un bolus de 1,5 mg / kg administré pendant les 30
premières secondes (par exemple, pour un patient de 70 kg, le débit est de 105 mg/min),
suivi par la commande de retour d’état synthétisée ci-dessus. On peut vérier que ce
contrôleur assure que le BIS de tous ces patients converge vers 50 et reste dans l’intervalle
cible [40, 60].
Âge (an) Taille (cm) Poids (kg) Sexe
1© 20 140 69 F
2© 43 155 55 F
3© 52 160 65 M
4© 35 170 73 F
5© 56 185 84 M
6© 32 200 85 M
7© 70 177 77 M
Table 3.4 – Les caractéristiques des 7 patients adultes considérés.
An d’étudier l’inuence des caractéristiques des patients (âge, poids, taille, sexe) sur
les ensembles d’invariance, on résout le problème d’optimisation (3.48) en considérant la
variation d’une seule caractéristique à la fois en xant les autres à la valeur correspondant
à celle du patient type. Autrement dit, Pour étudier l’inuence de l’âge, par exemple, on
xe les autres caractéristiques à celles du patient type (masculin, 177 cm, 77 kg) et on
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Figure 3.4 – La réponse BIS pour 7 patients adultes de la Table 3.4 obtenue avec le contrôleur
synthétisé avec la considération de la variabilité des patients K = [−2.74 − 21.85].
considère la variation de l’âge entre 20 et 70 ans.
Les résultats montrent que les variations de sexe, de poids et de taille n’ont quasiment
pas d’inuence sur l’ensemble invariant du sous-système rapide comparé à celui du
patient type. Par contre la variation de l’âge semble avoir une grande inuence sur la
taille de l’ellipsoïde E (W −1,η) ; la seule variation de l’âge du patient type donne un
ensemble E (W −1,η) quasi-identique au cas où on considère tout l’ensemble des patients
(voir Figure 3.5). On peut d’ailleurs noter que plus jeune est le patient plus petit sont les
ensembles.




















Varaiation de la taille
Patient type
Varaiation de l’ aˆge
Tout les patients
Figure 3.5 – L’ensemble invariant du sous-système rapide E (W −1,η) pour les cas où on considère
la variation d’une seule caractéristique à la fois, le patient type et l’ensemble des patients déni
dans le Table 3.3.
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Ainsi, compte-tenu de l’inuence de la variation de l’âge sur l’ensemble E (W −1,η)
et an d’obtenir un ensemble E (W −1,η) plus grand, une stratégie pourrait consister à
dénir des catégories de patients par tranche d’âge.
3.4 Synthèse de contrôleurs par retour d’état avec intégrateur
Comme on a pu le remarquer sur la Figure 3.4, le BIS ache une erreur statique
lors d’un contrôle par retour d’état. Ainsi, nous nous intéressons à présent au cas de la
synthèse d’un correcteur par retour d’état avec intégrateur. L’objectif de commande de
l’hypnose est d’amener yBIS à une référence, à savoir 50, et éventuellement de suivre des
références yre f dans l’intervalle [40, 60]. Sur le système d’erreur cela revient à suivre des
références, notées r , de plus au moins 10. Rappelons le système patient centré autour du
point d’équilibre :
x˙r (t ) = Arxr (t ) +Arlxl (t ) + Bru (t )
x˙l (t ) = Alrxr (t ) +Alxl (t )
yr (t ) = Crxr (t )
e (t ) = yr (t ) − r
(3.50)
où Cr = [0 α], xr (t ) ∈ Rnr , u (t ) ∈ Rm, y (t ) ∈ Rp , xl (t ) ∈ Rnl , r ∈ Rp et l’erreur e (t ) ∈ Rp ,
avec p = 1,nr = 2,nl = 2,m = 1.
On rappelle que, comme cela a été expliqué auparavant (section 3.3.3), la limite de
la saturation de la commande u0 doit être prise pour le cas du "pire" patient tel que
u0 ≤ ue pour tous les patients. An d’assurer le suivi d’une référence constante en régime
permanent, une action intégrale est considérée comme suit :
ξ˙ (t ) = e (t ) (3.51)
3.4.1 Structure de commande
La structure de commande employée pour réaliser le suivi de référence, de type retour























Figure 3.6 – Première structure de commande.
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et al. 2000], on introduit la variable d’erreur dans le nouveau vecteur des variables d’état
pour le système rapide z (t ) =
[
x′1(t ) e (t ) ξ (t )
]′
. Le système (3.50) augmenté par
l’action intégrale s’écrit alors :
z˙ (t ) = Azz (t ) + Bzu (t ) +Azlxl (t ) + Bzrr ,








 , M2 =
 M1Cr
 , E1 =
 0(nr−p)×pIp






 , Azl =
 M2Arl0p×nl











Remarque 3.2 Le termeAlrE1r qui devrait apparaître dans la dynamique dexl (deuxième
équation du système (3.52)) est égal à zéro par construction, d’où sa suppression. En
eet, la dynamique lente ne dépend pas explicitement de r du fait de la structure de Alr
qui fait qu’elle n’est perturbée (explicitement) que par la dynamique du compartiment
central x1.
Pour commander le sous-système rapide du système (3.52) en boucle fermée, on consi-
dère le retour d’état u (t ) = satu0 (Kz (t )),K ∈ Rm×(nr+p) , ce qui donne la boucle fermée
suivante :
z˙ (t ) = (Az + BzK )z (t ) + Bzϕ (Kz (t )) +Azlxl (t ) + Bzrr , (3.53a)
x˙l (t ) = Alxl (t ) +Alzz (t ) (3.53b)
3.4.2 Point d’équilibre
le système (3.53) peut être écrit de façon compacte :
X˙ = AX + Bϕϕ (KX ) + Brr (3.54)
avec X = [z′,x′
l
]′ ∈ Rn, n = nr + p + nl
A =
 Az + BzK AzlAlz Al









Dans sa région de linéarité
S (K,u0) , {X ∈ Rn; |KX | ≤ u0} (3.55)
le système (3.54) admet le modèle linéaire suivant :
X˙ = AX + Brr (3.56)
Par conséquent, si A est Hurwitz,
Xe = −A−1Brr , (3.57)
À partir de l’action d’intégration et de la stabilité asymptotique du système (3.56), le point








ce qui aboutit au suivi de la référence étant donné que e (t ) = 0. Il convient de vérier
que le point d’équilibre du système global bouclé (3.56) se trouve bien à l’intérieur de la
région de linéarité.
Lemme 3.2 Le point d’équilibre Xe appartient à S (K,u0) si r ∈ S (M ,u0) qui est l’en-
semble polyédral déni par
















Preuve : Le point d’équilibre, s’il existe et appartient à la zone linéaire (ϕ (KX ) = 0),











































Sachant que le système patient avec les quatre compartiments (A,B,C) est comman-
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D’où le résultat du lemme. 
3.4.3 Synthèse de contrôleur
SoitZ0 l’ensemble de conditions initiales admissibles pour le sous-système rapide et Q0, R0
les ensembles des perturbations et références admissibles, respectivement, pour le système (3.53).
Sur la base de ces ensembles, le problème suivant peut être formulé :
Problème 3.4 — Retour d’état sur le système découplé avec intégrateur (RESDI). Cal-
culer la matrice de retour d’état K telle que, ∀z (0) ∈ Z0, ∀r ∈ R0 constant et ∀xl ∈ Q0,Z0,Q0
sont des domaines d’invariance incluant le point d’équilibre Xe ∈ S (K,u0) dans lesquels les tra-
jectoires des deux sous-systèmes restent connées, en dépit des saturations et des incertitudes
sur le système.
Remarque 3.3 L’incertitude dans la matrice de sortie Cr ne peut pas être facilement prise en
compte car le paramètre α (la matrice M2) intervient de façon non ane dans les expressions
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des matrices du système (3.52).
La proposition suivante donne une solution au Problème 3.4.
Proposition 3.4 S’il existe trois matrices symétriques dénies positivesW ∈ R(nr+p )×(nr+p ) ,
Q ∈ Rnl×nl et R ∈ Rp×p , une matrice diagonale positive S ∈ Rm×m , deux matrices Y ∈






z W + BzY + Y
′B′z + τ1W ? ? ?
SB′z − Z −2S ? ?
QA[i]
′
zl 0 −τ2Q ?
RB[i]
′












 < 0 (3.60)
i = 1, ...,N
−τ1δ + (τ2 + τ3)η < 0 (3.61)
−τ4η + τ5δ < 0 (3.62)

W Y ′
(j ) − Z ′(j )
Y(j ) − Z (j ) ηu20(j )
 ≥ 0, j = 1, ...,m (3.63)
R RM ′
(j )
M (j )R δu
2
0(j )
 ≥ 0, j = 1, ...,m (3.64)
alors, le gain K = YW −1 est tel que pour n’importe quel xl ∈ Q0 = E (Q−1,δ ) = {xl ∈
Rnl ;x ′lQ
−1xl ≤ δ−1} et n’importe quel r ∈ R0 = E (R−1,δ ) = {r ∈ Rp ; r ′R−1r ≤ δ−1}, les
trajectoires du sous-système rapide saturé (3.53a) restent dans l’ellipsoïdeZ0 = E (W −1,η) =
{z ∈ Rnr+p ; z ′W −1z ≤ η−1}. Inversement, les trajectoires du sous-système lent restent dans
l’ellipsoïde E (Q−1,δ ) = {xl ∈ Rnl ;x ′lQ−1xl ≤ δ−1} pour tout z ∈ E (W −1,η).
Preuve : La preuve est similaire à la preuve de la Proposition 3.3. Considérons pour le sous-
système rapide augmenté par l’action de l’intégrateur la fonction de Lyapunov V (z) = z ′W −1z,
W =W ′ > 0. Il s’agit de prouver que V˙ (z) < 0 pour n’importe quel z tel que z < int (E (W −1,η), où
int (.) représente l’intérieur de l’ellipsoïde, pour n’importe quel xl ∈ E (Q−1,δ ) et pour n’importe
quel r ∈ E (R−1,δ ). En utilisant la S-procédure, cela revient à vérier l’inégalité suivante :
V˙ (z) + τ1 (z
′W −1z − η−1) + τ2 (δ−1 − x ′lQ−1xl ) + τ3 (δ−1 − r ′R−1r ) < 0 (3.65)
Chapitre 3 65
En utilisant la condition de secteur (Lemme 3.1), une condition susante pour vérier la relation
(3.65) est que
V˙ (z) + τ1z
′W −1z − τ2x ′lQ−1xl − τ3r ′R−1r − 2ϕ (Kz)′S−1 (ϕ (Kz) +Gz) < 0 (3.66)
et
−τ1η−1 + τ2δ−1 + τ3δ−1 < 0 (3.67)
pourvu que E (W −1,η) ⊆ S ( |K − G |,u0), ce qui est assuré en satisfaisant l’inégalité (3.63). En
notant Z = GW et Y = KW , l’inégalité (3.66) peut s’écrire sous la forme
χ ′

W (Az + BzK )
′ + (Az + BzK )W + τ1W BzS − Z ′ AzlQ BzrR
SB′z − Z −2S 0 0
QA′zl 0 −τ2Q 0
RB′zr 0 0 −τ3R

χ < 0 (3.68)
avec χ ′ =
[
z ′W −1 ϕ ′(Kxr )S−1 x ′lQ
−1 r ′R−1
]
qui est donc satisfaite si l’inégalité (3.59) est
vériée. Ainsi, la satisfaction de (3.59), (3.63) et (3.61) garantit l’invariance de l’ellipsoïde E (W −1,η)
pour le sous-système rapide augmenté, pour tout xl ∈ E (Q−1,δ ) et tout r ∈ E (R−1,1).
De manière similaire, la satisfaction des relations (3.60) et (3.62) assure l’invariance de l’el-
lipsoïde E (Q−1,δ ) pour le sous-système lent, pour tout z ∈ E (W −1,η). Enn, la condition (3.64)
garantit que E (R−1,δ ) appartient au polyèdre S (M ,u0). Ainsi, d’après le Lemme 3.2, la satisfaction
de la condition (3.64) garantit que Xe ∈ S ( |K|,u0), ∀r ∈ E (R−1,δ ). 
3.4.4 Discussion et problème d’optimisation
La Proposition 3.4 établit des conditions susantes pour le calcul du gain du retour d’état K
et des domainesZ0 et Q0 dans lesquels le système en boucle fermée (3.53) peut être initialisé. De
plus, ces conditions impliquent que la référence r doit appartenir à un ensemble R0. Il est donc
intéressant d’un point de vue pratique de chercher une solution permettant d’avoir l’ensemble
R0 = E (R−1,δ ) le plus grand possible. Dans ce sens, on propose le problème d’optimisation :
min − trace(R) + δ
sous (3.59) − (3.64)
(3.69)
Nous avons déjà précisé dans les sections précédentes l’avantage de travailler sur le système
découplé. Par contre, cette approche introduit un certain conservatisme par le fait qu’elle suppose
que les perturbations peuvent évoluer de manière aléatoire dans l’ensemble Q0 alors que nous
savons physiquement que ces perturbations s’atténuent puisque l’état du système lent converge
vers l’origine (Al Hurwitz). Par conséquent, les estimations de X0 et notamment de R0 seront
pessimistes.
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Il est donc intéressant après avoir fait la synthèse d’un contrôleur en résolvant le problème
d’optimisation (3.69), de considérer dans un second temps une étape d’analyse du système global
pour obtenir une meilleure estimation de R0.
Considérons le système global en boucle fermée déni dans (3.54), la proposition suivante
donne les conditions de son analyse.
Proposition 3.5 S’il existe deux matrices symétrique dénies positives P ∈ Rn×n, R ∈ Rp×p ,
une matrice diagonale dénie positifs T ∈ Rm×m , une matrice G ∈ Rm×n, et des scalaires
positives τ1,τ3 et η tels que








(j ) −G ′(j )
? ηu20(j )
 ≥ 0 j = 1, ...,m. (3.71)
−τ1δ + τ3η < 0 (3.72)
et la condition (3.64) sont satisfaites. Alors le point d’équilibreXe ∈ S (K,u0) est localement
asymptotiquement stable ∀X (0) ∈ E (P ,η) et ∀r ∈ E (R,δ ).
Preuve : Les mêmes arguments que dans la preuve de la Proposition 3.4 peuvent être invoqués
avec l’unique diérence que xl n’est plus une perturbation. 
Le contrôleur étant calculé par ailleurs, l’objectif est de maximiser l’ensemble des références
admissibles R0. Le problème d’optimisation s’écrit ainsi :
min − trace(R) + δ
sous (3.70) − (3.72), (3.64)
(3.73)
3.4.5 Illustration numérique
Pour le même ensemble de patients que celui considéré dans la section 3.3.7, on veut faire
la synthèse d’un gain de retour d’état avec le même objectif d’accélérer les dynamiques rapides.
Comme expliqué auparavant, La borne de saturation de u0 est xée au minimum de ue de tous les
patients, à savoir u0 = 5mд/min.
En xant τ1 = 2, τ2 = 0.5, τ3 = 0.5, τ4 = 0.0061 et τ5 = 0.0005, la résolution du problème
d’optimisation (3.69) donne le gain
K = [−11.45 8.63 4.20]
qui assure un suivi de toute référence r ≤ rmax = 0.7. Autrement dit, il permet de faire le suivi
des références BIS dans l’intervalle [49.3 50.7].
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Pour mieux estimer ce dernier intervalle, on eectue l’analyse sur le système global (3.54)
en résolvant le problème d’optimisation (3.73) avec les paramètres τ1 = 2, τ3 = 0.5. La nouvelle
estimation du rmax = 11.05 permet de suivre des références du BIS dans l’intervalle [61.05 38.95].
La structure de commande de la Figure 3.6 est employée pour faire le suivi de références en
considérant l’ensemble de 7 patients (Table 3.4). À partir d’un état initial d’un patient éveillé on
xe la référence du BIS à 50. La Figure 3.7 donne la réponse du BIS de ces 7 patients.






















Figure 3.7 – La réponse du BIS pour les 7 patients adultes suite à l’emploi de la structure de
commande de la Figure 3.6 avec le gain synthétisé ci-dessus.
Lors de la simulation, la borne supérieure de la saturation est relâchée àumax−ue = 100mд/min
comme dans [Soltesz et al. 2012a]. Les réponses du BIS de la Figure 3.7 achent un bon suivi
de yr ef = 50 pour tous les patients. Il faut remarquer qu’on a choisi d’employer la structure de
commande dès la phase d’induction yBIS = 100 d’où le dépassement au dessous de 40. Ceci est fait
dans le but de montrer que cette structure de commande est prévue pour la phase de maintenance
et ne doit être employée qu’une fois que le patient est entré dans cette phase.
Pour confronter nos résultats avec la littérature, on pend par exemple le correcteur PI (Pro-
portionnel Intégral) proposé par [Absalom et Kenny 2003] :
uan (t ) = kp
(







avec kp = 0.2 et Ti = 1.33. La réponse du BIS des 7 patients (Table 3.4) est donnée par la Figure
3.8.
Les performances de notre cas de commande sont légèrement meilleures en terme de précision
et de rapidité de suivi. À noter, qu’il est bien dicile de comparer les deux cas puisque dans notre
cas on utilise un gain de retour sur x1 en supposant qu’il est disponible. Néanmoins, on peut
utiliser nos résultats d’analyse et notamment en considérant le problème d’optimisation (3.73)
pour faire l’analyse du système bouclé avec un correcteur de type PI et établir une garantie du
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Figure 3.8 – La réponse BIS pour les 7 patients adultes (PI de [Absalom et Kenny 2003]).
comportement du système vis à vis des incertitudes du système. En eet, dans le cas du correcteur
PI de [Absalom et Kenny 2003] si on considère :




la résolution du problème d’optimisation (3.73) pour le cas du système (3.54) montre que ce
contrôleur est une solution au Problème 3.4 et donne une estimation du rmax = 10.78 qui garantit
le suivi des références du BIS dans l’intervalle [60.78 39.22], de l’ordre de l’intervalle de notre
correcteur.
Changement de référence
Pendant une opération, la profondeur d’endormissement requise change selon les besoins de
l’intervention. Après la phase d’induction, la procédure d’incision, par exemple, exige un niveau
bas du BIS. Dans la suite, on simule le scénario suivant : le patient étant pleinement conscient
yBIS = 100, on déclenche le suivi de référence pour un yr ef = 60 pour se rapprocher du point
d’équilibre. Cette étape sert de commande pour la phase d’induction. Ensuite, on xe la référence
à 40 pour 10 minutes puis à 50. Les résultats de la simulation sont présentés dans la Figure 3.9.
Les réponses du BIS de ces patients montrent un suivi parfait des références choisies. Par
contre, si on regarde l’évolution du débit du propofol injecté (Figure 3.10), pour le cas du patient
type par exemple, on constate des variations abruptes qui sont à éviter en pratique. En ajoutant
un ltre pour lisser ces variations de la commande le changement du comportement du BIS est
reporté par la Figure 3.11. Une analyse de l’eet de la saturation en vitesse de la commande pourra
ainsi être envisagée dans les perspectives de ce travail.
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Figure 3.9 – Le changement de références du BIS pendant une intervention pour les 7 patients
adultes.



































Figure 3.10 – L’entrée de commande uan ou le débit du propofol injecté sans saturation en vitesse
de l’actionneur (ligne continue) avec saturation en vitesse de l’actionneur (ligne discontinue).
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Figure 3.11 – Réponse du BIS avec (ligne continue) ou sans (ligne discontinue) saturation de la
vitesse de l’actionneur.
3.5 Conclusion
Dans ce chapitre, on a traité la problématique de la commande de la phase de maintenance en
proposant des contrôleurs de type retour d’état. Compte tenu des caractéristiques des modèles
de l’hypnose, des propositions ont été développées pour la synthèse des gains de retour d’état
garantissant la convergence de l’état du système vers un point d’équilibre cible et aussi le suivi de
consigne du BIS.
Tout d’abord, un point d’équilibre cible unique à été calculé correspondant à un objectif de
BIS à 50. Ensuite, pour travailler autour de ce point, un changement de variables est eectué
pour prendre ce point d’équilibre comme origine. La contrainte de positivité de la commande
du système patient initial se traduit par une contrainte sur la commande du nouveau système
d’erreur et le cadre des systèmes saturés est adopté pour traiter ce nouveau système.
Dans ce cadre, la première caractéristique à prendre en compte est la multiplicité (dispersion)
des dynamiques du système. Le BIS étant relié directement aux dynamiques rapides, on a proposé
de scinder le système en deux sous-systèmes pour pouvoir concentrer l’étude sur le sous-système
rapide en considérant le sous-système lent comme une perturbation. Ensuite, pour prendre en
compte la variabilité des patients, les incertitudes des paramètres du système ont été traitées dans
le cadre des systèmes polytopiques.
Tout le travail de ce chapitre est fait sous l’hypothèse de la disponibilité de l’état du système
pour pouvoir établir une commande en retour d’état garantissant la convergence au point d’équi-
libre avec plus de rapidité. Les réponses du BIS avec ce type de contrôleurs achent une erreur
statique en régime permanent. An d’annuler cette erreur et faire le suivi de référence pour le BIS,
une structure de commande incluant une action intégrale est proposée et les résultats obtenus
sont comparés avec ceux d’un correcteur de type PI.
L’approche de scinder le système en deux systèmes et de travailler sur le sous-système rapide
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lors de la synthèse en considérant que le sous-système lent agit comme une perturbation est
intéressante pour avoir des contrôleurs performants sauf que cela induit un conservatisme en
supposant que ces perturbations peuvent évoluer aléatoirement dans leurs ensembles. Or en
pratique, on sait bien qu’elles s’atténuent avec le temps. Ce problème peut aussi être considéré
comme une perspective de cette thèse an de réduire le conservatisme.
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Pour se passer de l’hypothèse de la disponibilité de l’état du système patient et proposer une
loi de commande plus réaliste, la solution est soit de construire un observateur pour l’estimation
de l’état du système, soit de faire la synthèse d’un contrôleur par retour de sortie dynamique. Si un
système est entièrement observable, un retour d’état à base d’observateur est un cas particulier du
retour de sortie dynamique. Du coup, après avoir écrit un retour d’état à base d’observateur sous
forme d’un contrôleur de sortie dynamique, on établit, sous forme de proposition, les conditions
pour la synthèse d’un tel contrôleur.
4.2 Synthèse de contrôleur par retour de sortie dynamique
4.2.1 Retour d’état à base d’observateur
Le système (3.2) est observable quelque soit le patient. En eet, sa matrice d’observabilité













pi1 pi2 pi3 −αk2e0




k21 (pi1 − pi2) k31 (pi1 − pi3) αk3e0
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Considérons le système suivant (centré autour de l’origine, dynamiques découplées, saturation
de la commande, incertitudes dans les paramètres) :
x˙r = Arxr +Ar lxl + Brsatu0 (yc ) (4.1a)
x˙l = Alrxr +Alxl (4.1b)
yr = Crxr (4.1c)
Un observateur de Luenberger d’ordre plein [O’Reilly 1983] pour le système (4.1) s’écrit sous la
forme :
˙ˆxr = Ar xˆr +Ar l xˆl + Bryc − L1 (yr −Cr xˆr ) (4.2a)
˙ˆxl = Alr xˆr +Al xˆl − L2 (yr −Cr xˆr ) (4.2b)
avec xˆ = [xˆr xˆl ] l’estimateur de l’état x et L = [L1 L2]′ le gain de l’observateur. Pour les mêmes
raisons que celles évoquées dans le chapitre précédent, la commande à appliquer est basée sur le
retour d’état rapide observé. Elle est dénie par :
u (t ) = satu0 (Kxˆr (t )) (4.3)
Chapitre 4 75
4.2.2 Retour de sortie dynamique
Pour le sous-système rapide déni par (4.1a), (4.1c) perturbé par le sous-système lent (4.1b),
on considère le contrôleur par retour de sortie dynamique, du même ordre que le sous-système
rapide, suivant : 
x˙c (t ) = Acxc (t ) + Bcyr (t ) + Ecϕ (yc )
yc (t ) = Ccxc (t ) + Dcyr (t )
(4.4)
avec xc ∈ Rnr l’état du contrôleur, yr ∈ Rp son entrée et yc ∈ Rm sa sortie. Les matrices Ac , Bc ,
Cc , Dc , Ec sont de dimensions appropriées. Le terme Ecϕ (yc ) est ajouté pour introduire une action
anti-windup permettant de réduire les eets négatifs de la saturation.
Remarque 4.1 Le retour d’état à base d’observateur pour le système rapide donné par (4.2a),
(4.3) est un cas particulier d’un retour de sortie dynamique (4.4) avec
xc = xˆr , Ac = Ar + BrK + L1Cr , Bc = −L1Cr , Cc = K , Dc = 0 Ec = Br
et un terme additionnel, Ar lxl , dû à l’eet des perturbations.
L’interconnexion du système (4.1) avec le contrôleur (4.4) donne le système en boucle fermée
suivant :
x˙r = Arxr + Brsat (Ccxc + DcCrxr ) +Ar lxl
x˙c = Acxc + BcCrxr + Ecϕ (yc )
x˙l = Alxl +Alrxr
(4.5)
Soit x˜ = [x ′r x ′c ]′ ∈ R2nr , le système (4.5) devient :
˙˜x (t ) = A˜x˜ (t ) + B˜ϕϕ (yc (t )) + B˜lxl (t ) (4.6a)
x˙l (t ) = Alxl (t ) + B˜x x˜ (t ) (4.6b)
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Le problème que l’on cherche à résoudre s’exprime alors :
Problème 4.1 Compte tenu de la variabilité des patients, trouver les matrices du contrôleur
Ac , Bc , Cc , Dc , Ec et caractériser des ensembles invariants où les trajectoires des sous-systèmes
rapide et lent restent connées.
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4.2.3 Synthèse de contrôleur
La proposition suivante donne une solution pour le problème 4.1 :
Proposition 4.1 S’il existe deux matrices symétriques dénies positives P ∈ R2nr×2nr , Q ∈
Rnl×nl , une matrice diagonale dénie positiveT ∈ Rm×m , une matriceG ∈ Rm×nr , des matrices
Ac ,Bc , Cc , Dc , Ec et des scalaires positifs τ1, τ2, τ3, τ4, η et δ tels que :











 < 0 (4.8)
i = 1, ...,N
P K˜ ′
(j ) −G ′(j )
? ηu20(j )
 ≥ 0 j = 1, ...,m. (4.9)
τ2η − τ1δ ≤ 0 (4.10)
−τ3η + τ4δ ≤ 0 (4.11)
alors les matrices Ac , Bc , Cc , Dc , Ec et les ensembles E (P ,η) := {x˜ ∈ R2nr : x˜ ′Px˜ ≤ η−1} et
E (Q ,δ ) := {xl ∈ Rn : x ′lQxl ≤ δ−1} sont solutions du problème 4.1.
Preuve : La preuve suit les mêmes lignes que celles des propositions du chapitre 3, en utilisant
la fonction de Lyapunov quadratique V (x˜ ) = x˜ ′Px˜ , P = P ′ > 0 et en exploitant la condition de
secteur (Lemme 3.1). 
La Proposition 4.1 donne une condition susante en termes d’inégalités matricielles pour
résoudre le problème 4.1. Néanmoins, certaines inégalités matricielles de la proposition ne sont pas
linéaires car elles comportent des produits entre les variables de décision, impliquant notamment
les matrices Ac , Bc , Cc , Dc et Ec et la matrice de Lyapunov P . Ces conditions sont diciles à
résoudre d’un point de vue numérique et tout à fait inadaptées à la synthèse d’un contrôleur
directement à partir de la Proposition 4.1. An de linéariser, du moins partiellement, les conditions
de la Proposition 4.1, nous utilisons la transformation de congruence proposée dans [Scherer
et al. 1997] pour établir un ensemble susant de conditions pour résoudre le problème 4.1. On
exploite le lemme suivant issu de [Geromel et al. 2007]
Lemme 4.1 Soient H , G deux matrices non singulières, M1 une matrice symétrique et M2 une
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matrice symétrique dénie positive de dimensions adéquates tel que la condition LMI

H + H ′ −M1 G
G M2
 > 0 (4.12)
est satisfaite, alors
H ′G−1M2G
′−1H > M1 (4.13)
Preuve : Si on applique le complément de Schur sur la LMI (4.12) on obtientH +H ′−GM−12 G > M1.
Puis, en utilisant le fait que (H−G ′M−12 G )′G−1M2G
′−1 (H−G ′M−12 G ) ≥ 0 qui donneH ′G−1M2G
′−1H ≥
H + H ′ −G ′M−12 G, on trouve nalement la condition (4.13). 
Pour M2 et M1 deux matrices symétriques dénies positives, l’application du Lemme 4.1 avec
H = I , G = M2 donne :

I + I ′ −M1 M2
M2 M2
 > 0⇔ M1 +M2 < 2I ⇒ M−12 > M1 > 0 (4.14)
La proposition suivante donne les conditions pour la synthèse de contrôleur par retour de sortie
dynamique solution du problème 4.1.
Proposition 4.2 S’il existe des matrices symétriques dénies positives X ∈ Rnr×nr , Y ∈
Rnr×nr , M1 ∈ Rnr×nr , M2 ∈ Rnr×nr , Q ∈ Rnl×nl , une matrice diagonale positive S ∈ Rm×m ,
des matrices L ∈ Rm×nr , F ∈ Rnr×p ,W ∈ Rnr×nr , Z ∈ Rm×nr , Z1 ∈ Rm×nr , Q1 ∈ Rnr×m ,
Dc ∈ Rm×p , K ∈ Rnr×nr et des scalaires positifs τ1, τ2, τ3, τ4, η et δ satisfaisant :

L[i] + L[i]′ + τ1Y ? ? ? ? ?
W ′ + (A[i]r + BrDcCr )′ + τ1I H [i] +H [i]′ + τ1X ? ? ? ?





r l X 0 −τ2Q ? ?
0 X 0 0 −M1 0
L[i] + K 0 0 0 0 −M2

< 0 (4.15)














i = 1, ...,N
Y I L′
(j ) − Z ′(j )
I X C ′rD ′c (j ) − Z ′1(j )




j = 1, ...,m
τ2η − τ1δ ≤ 0 (4.19)
−τ3η + τ4δ ≤ 0 (4.20)
où L[i] = A[i]r Y + BrL et H [i] = XA[i]r + FCr . Le contrôleur de retour de sortie dynamique
déni par les matrices :
Dc
Cc = (L − DcCrY ) (V ′)−1
Bc = U
−1 (F − XBrDc )
Ac = U
−1 (W ′ + XK + FCrY + XBrDcCrY ) (V ′)−1
Ec = U
−1 (Q1 − XBrS )S−1
(4.21)





 , Xˆ = U ′(X − Y−1)−1)U (4.22)
et les ensembles dénis dans la Proposition 4.1 sont solutions du problème 4.1.










avec X ∈ Rnr×nr , Y ∈ Rnr×nr Xˆ ∈ Rnr×nr , Yˆ ∈ Rnr×nr des matrices symétriques dénies positives
et U , V deux matrices de dimensions appropriées. À partir de cela, il en découle que :
XY +UV ′ = I U ′V + XˆYˆ = I
U ′Y + XˆV ′ = 0 XV +UYˆ = 0
Notez que il est toujours possible de construire des matrices non singulières U et V Vériant






En multipliant la condition (4.7) à gauche et à droite par diaд{J, S , I } et diaд{J′, S , I } respective-
ment, avec S = T −1, on obtient

J(He (PA˜[i]) + τ1P )J
′ ? ?
SB˜′ϕPJ








Lorsque l’on développe la partie gauche de la condition (4.25) et que l’on remplace les matrices
Ac , Bc et Cc par leurs expressions (4.21) on trouve :

L[i] + L[i]′ + τ1Y ? ? ?
W ′ + (A[i]r + BrDcCr )′ + X (L[i] + K ) + τ1I H [i] +H [i]′ + τ1X ? ?





r l X 0 −τ2Q

< 0 (4.26)
Cette dernière condition qui comporte le terme non-linéaireX (L[i]+K ) est satisfaite si la condition
(4.15) l’est. Pour démontrer cela, on commence par noter qu’à partir des conditions (4.16) et (4.14)
on a que M−11 > M2 > 0, ce qui signie que la condition (4.15) reste satisfaite si on remplace
M2 par M−11 . Du coup, en remplaçant M2 par M−11 , puis en utilisant le complément de Schur par
rapport au deux dernières lignes et colonnes de (4.15) on trouve :

L[i] + L[i]′ + τ1Y + (L[i] + K )′M1 (L[i] + K ) ? ? ?
W ′ + (A[i]r + BrDcCr )′ + X (L[i] + K ) + τ1I H [i] +H [i]′ + τ1X + XM−11 X ? ?









De plus, on utilise le fait que l’inégalité
−









(L[i] + K ) −M−11 0 0 0
]
≤ 0 (4.28)
est satisfaite tout le temps. Lorsque on la développe puis on la multiplie à droite et à gauche par
diaд{I , X , I , I , I }, on obtient :

−(L[i] + K )′M1 (L[i] + K ) ? ? ?
X (L[i] + K ) −XM−11 X ? ?
0 0 0 ?
0 0 0 0

≤ 0 (4.29)
Finalement, en ajoutant (4.27) à (4.29), on obtient (4.26) avec
G = [G1 G2]; Z = G1Y +G2V ′; Z1 = G1, Q1 = XBrS +UEcS
Les conditions (4.17) et (4.18) sont obtenues par la multiplication à gauche et à droite de (4.8) par
diaд{I , J} et diaд{I , J′}, et de (4.9) par diaд{J, I } and diaд{J′, I }, respectivement. 
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4.2.4 Algorithme de synthèse
Les conditions de la Proposition 4.2 contiennent toujours certains produits entre les variables
de décision, notamment les termes τ1Y , τ1X , τ2Q , τ3Q , τ4Y , τ4X dans (4.15), (4.17), τ2η, τ1δ , τ3η,
τ4δ dans les conditions (4.19), (4.20) où encore QAlrY dans (4.17). Néanmoins, en xant τ1, τ2, τ3,
τ4 et Q ces conditions deviennent linéaires. Notez que, à part la matrice Q , les autres variables
peuvent être sélectionnées en eectuant un balayage sur un intervalle [τmin ,τmax ]. Concernant
le terme QA[i]lr Y , il est dicile de trouver une matrice Q pour laquelle toutes les conditions de
la Proposition 4.2 sont satisfaites. De plus, comme expliqué précédemment (sous-section 3.4.4),
l’approche adoptée de scinder le sous-système en deux sous-systèmes, rapide et lent, suppose que
les perturbations, i.e, l’état du sous-système lent, évoluent de façon aléatoire, ce qui induit un
conservatisme compromettant la synthèse de contrôleur garantissant les performances souhaitées.
C’est pourquoi on propose l’algorithme, en deux étapes, suivant :
Algorithme 4.1
Étape 1 : Considérer le sous-système rapide (4.6a) perturbé par le sous-système lent (4.6b) et
négliger l’eet inverse (i.e., l’eet du sous-système rapide sur le sous-système lent) et faire
la synthèse d’un contrôleur par retour de sortie dynamique en cherchant une solution
aux conditions (4.15) , (4.16), (4.18), (4.19) pour un ensemble de perturbations (états lents)
xé. Dans cette première étape, le contrôleur est synthétisé dans le but d’améliorer les
performances du sous-système rapide par un placement de pôles par exemple. La matrice
Q peut être choisie représentant un ensemble de perturbations donné.
Étape 2 : Soit le contrôleur synthétisé lors de la première étape. An de vérier qu’il est solution
du problème 4.1, on eectue l’analyse du système global suivant :
X˙ = AX + Bϕϕ (yc ) (4.30)
avec X = [x˜ ′,x ′l ]













La proposition suivante donne les conditions de cette analyse.
Proposition 4.3 [Tarbouriech et al. 2011] S’il existe une matrice symétrique dénie
positives W ∈ Rn×n, une matrice diagonale dénie positive S ∈ Rm×m , une matrice




+A[i]W BϕS − Z ′
? −2S




(j ) − Z ′(j )
? ηu20(j )
 ≥ 0 j = 1, ...,m. (4.32)
alors l’origine est localement asymptotiquement stable ∀X (0) ∈ E (W −1,η).
4.2.5 problème d’optimisation
Un objectif indirect derrière le problème 4.1 peut être d’avoir l’ensemble E (W −1,η) le plus
grand possible contenu dans l’ensemble polyédrale P déni par les contraintes sur le
système (4.30) :
P = {X ∈ Rn : a′kX ≤ 1, k = 1, ...,q}
L’inclusion de E (W −1,η) dans P s’écrit :
a′kWak ≤ η (4.33)
L’ensemble E (W −1,η) est caractérisé parW et η. Maximiser son volume revient à minimiser
− trace(W ) + η, d’où le problème d’optimisation suivant :
min − trace(P ) + η
sous (4.31), (4.32), (4.33)
(4.34)
4.2.6 Illustration numérique
Pour le même ensemble de patients que celui considéré dans la section 3.3.7, on veut faire la
synthèse d’un contrôleur par retour de sortie dynamique avec le même objectif d’accélérer les

























, Dc = −156
Ensuite, l’analyse du système global (4.30) en considérant le problème d’optimisation (4.34) montre
que le contrôleur ci-dessus est bien solution au problème 4.1. Pour n’importe quel X (0) ∈ E (P ,η),
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le système global (4.30) converge asymptotiquement vers l’origine avec η = 18.6 et
P =

0.0214 0.0928 −0.0086 0.0231 0.0004 −0.0001
0.0928 23.1607 −1.6563 4.0285 −0.0199 −0.0023
−0.0086 −1.6563 0.1431 −0.3289 −0.0003 0.0002
0.0231 4.0285 −0.3289 0.8354 0.0006 −0.0006
0.0004 −0.0199 −0.0003 0.0006 0.0039 −0.0006
−0.0001 −0.0023 0.0002 −0.0006 −0.0006 0.0021

Comme dans la section 3.3.7, on considère un l’ensemble de 7 patients (Table 3.4). La Figure
4.1 donne la réponse du BIS pour l’injection d’un bolus de 1,5 mg / kg administré pendant les 30
premières secondes, suivi par la commande de retour de sortie dynamique synthétisée ci-dessus.






















Figure 4.1 – La réponse BIS pour les 7 patients adultes considérant le contrôleur par retour de
sortie dynamique synthétisé ci-dessus.
Le contrôleur assure bien une convergence plus rapide du BIS que la boucle ouverte pour tous
ces patients vers l’intervalle cible [40, 60]. Les réponses du BIS considérant ce contrôleur achent
une similitude à celles obtenues avec le contrôleur par retour d’état (Figure 3.4). Néanmoins, elles
présentent inévitablement une erreur statique qu’on cherche à annuler dans la section suivante
en proposant une structure de commande incluant une action intégrale pour le suivi de référence.
4.3 Synthèse de Contrôleur par retour de sortie dynamique avec
intégrateur
Comme expliqué dans la section 3.4 du chapitre précédent, on ajoute une action intégrale pour
assurer le suivi d’une référence constante r . Le système patient centré autour du point d’équilibre
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avec l’action intégrale ajoutée s’écrit :
x˙r (t ) = Arxr (t ) +Ar lxl (t ) + Bru (t )
x˙l (t ) = Alrxr (t ) +Alxl (t )
yr (t ) = Crxr (t )
e (t ) = yr (t ) − r
ξ˙ (t ) = e (t )
(4.35)
où xr (t ) ∈ Rnr , u (t ) ∈ Rm , y (t ) ∈ Rp , xl (t ) ∈ Rnl , r ∈ Rp , ξ ∈ Rp et l’erreur e (t ) ∈ Rp , avec
p = 1,nr = 2,nl = 2,m = 1.
4.3.1 Structure de commande
Comme fait dans la section 3.4 du chapitre précédent, on introduit la variable d’erreur dans le
nouveau vecteur des variables d’état pour le système rapide z (t ) =
[
x ′1 (t ) e
′(t ) ξ ′(t )
] ′
. Le
système (4.35) augmenté par l’action intégrale s’écrit alors :
z˙ (t ) = Azz (t ) + Bzu (t ) +Azlxl (t ) + Bzrr , (4.36a)








































La structure de commande employée pour réaliser le suivi de référence, de type retour de























Figure 4.2 – Structure de commande de retour de sortie dynamique avec intégrateur (RSDI).
On considère donc un contrôleur par retour de sortie dynamique, du même ordre que le
sous-système rapide augmenté par l’action intégrale, avec une action anti-windup :

x˙c = Acxc + Bcuc + Ecϕ (yc )
yc = Ccxc + Dcuc
(4.37)
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où xc ∈ Rnr+p , uc ∈ R2p et yc ∈ Rm sont respectivement, l’état, l’entrée et la sortie du contrôleur.
Les matrices Ac , Bc , Cc , Dc et Ec sont des matrices constantes de dimensions appropriées qu’on
cherche à déterminer. Le terme Ecϕ (u) est ajouté pour introduire une action anti-windup pour
réduire les eets négatifs de la saturation. L’interconnexion entre le système (4.36) et le contrôleur
(4.37) se fait comme suit :












Notons x˜ = [z ′ x ′c ]′, l’interconnexion des systèmes (4.36)-(4.37)-(4.38) donne le système en
boucle fermée suivant :
˙˜x =

Az + BzDcCz BzCc
BcCz Ac




























le système (4.39) peut être écrit de façon compacte :
X˙ = AX + Bϕϕ (KX ) + Brr (4.40)
avec X = [x˜ ′,x ′l ]





















Dans sa région de linéarité
S (K,u0) , {X ∈ Rn; |KX | ≤ u0} (4.41)
le système (4.40) admet le modèle linéaire suivant :
X˙ = AX + Brr (4.42)
Par conséquent, si A est Hurwitz,
Xe = −A−1Brr (4.43)
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À partir de l’action d’intégration et de la stabilité asymptotique du système (4.40), le point
d’équilibre Xe ∈ S (K,u0) prend la forme suivante :
Xe =
[
x ′1e 0 ξ ′e x ′ce x ′le
] ′
ce qui aboutit au suivi de la référence étant donné que e (t ) = 0. Il restera à vérier que ce point
d’équilibre est à l’intérieur de la zone de linéarité (4.41).
4.3.3 Synthèse de contrôleur
Soit X0 l’ensemble de conditions initiales admissibles, R0 l’ensemble des références et Q0
l’ensemble des perturbations admissibles xl du sous-système rapide (4.36a). Le problème à résoudre
est formulé ainsi :
Problème 4.2 Déterminer Ac , Bc , Cc , Dc , Ec et caractériser les ensembles X0, Q0, R0 tels
que ∀x˜ (0) ∈ X0, ∀r ∈ R0 et ∀xl ∈ Q0, X0 et Q0 sont des domaines d’invariance incluant le
point d’équilibre Xe ∈ S (K,u0) dans lesquels les trajectoires des deux sous-systèmes restent
connées, en dépit de la saturation de l’actionneur.
La proposition suivante constitue une première étape pour la résolution du problème 4.2.
Proposition 4.4 S’il existe trois matrices symétriques dénies positives P ∈ R2(nr+p )×2(nr+p ) ,
Q ∈ Rnl×nl , R ∈ Rp×p , une matrice diagonale dénie positive T ∈ Rm×m , une matrice G ∈
Rm×2(nr+p ) , des matrices Ac , Bc , Cc , Dc , Ec et des scalaires positifs τ1, τ2, τ3, τ4, τ5, η, δ et λ tels
que :

He (PA˜) + τ1P PB˜ϕ −G ′T PB˜l PB˜xr
? −2T 0 0
? ? −τ2Q 0




He (QAl ) + τ4Q QB˜x
? −τ5P
 < 0 i = 1, ...,N (4.45)
P K˜ ′
(j ) −G ′(j )
? ηu20(j )
 ≥ 0 j = 1, ...,m. (4.46)
−τ1δ + (τ2 + τ3)η < 0 (4.47)





| |Br | |22
 ≥ 0 ∀j = 1, ...,m. (4.49)
alors les matricesAc , Bc ,Cc ,Dc , Ec et les ensembles ellipsoïdauxX0 = E (P ,η) := {x˜ ∈ R2(nr+p ) :
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x˜ ′Px˜ ≤ η−1}, R0 = E (R,δ ) := {r ∈ Rp : r ′Rr ≤ δ−1}, Q0 = E (Q ,δ ) := {xl ∈ Rnl : x ′lQxl ≤ δ−1}
sont solution du Problème 4.2.
Remarque 4.2 En l’état actuel de la Proposition 4.4 ci-dessus, la variabilité des patients ne
peut pas être prise en compte à cause de l’expression ARA′ dans la condition (4.49). Pour
introduire les incertitudes liées à cette variabilité, il faudra chercher à écrire la condition (4.49)
de façon à ce que A y apparaît linéairement.
Preuve : La preuve suit exactement les mêmes étapes que celles de la Proposition 4.1 pour établir
les conditions (4.44)-(4.48). Par ailleurs, pour que le point d’équilibre Xe ∈ S (K,u0), on doit avoir
X ′eK′(j )K(j )Xe ≤ u20(j ) , ∀j = 1, ...,m.. Par ailleurs, La satisfaction de (4.44) implique que A˜ est
Hurwitz et ainsi par construction A (voir la forme de A et B˜l et B˜x dans (4.40) et (4.39a)). D’après
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≤ 1, ∀j = 1, ...,m.
qui s’écrit de manière équivalente sous la forme (sachant que r est de dimension 1) :
δR
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 ≥ 0, ∀j = 1, ...,m. (4.50)
La multiplication de (4.50) à gauche et à droite par diaд{A, I } et diaд{A′, I } donne la condition
(4.49). 
Les conditions énoncées dans le théorème 4.4 sont des conditions d’existence mais non ex-
ploitable directement pour calculer les matrices du contrôleur. Comme dans la section précédente,
l’utilisation de la transformation de congruence [Scherer et al. 1997] peut aider à supprimer (au
moins partiellement) les non-linéarités dans les conditions, et en particulier éliminer les produits
entre Ac , Bc , Cc , Dc , Ec et P . Cependant, dans ce cas, la condition (4.49) contient toujours des
produits non-linéaires et contenant les termes Ac , Bc , Cc et Dc . Du coup, le problème 4.2 ne peut
pas être résolu directement en une seule étape. La sous-section suivante propose un algorithme
en deux étapes.
4.3.4 Algorithme de synthèse
L’algorithme proposé pour la résolution du problème 4.2 se résout en deux étapes : la première
propose un contrôleur et la deuxième consiste à vérier qu’il est solution du problème 4.2.
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Algorithme 4.2
Étape 1 : La synthèse d’un contrôleur peut être dans le but d’améliorer les performances du sous-
système rapide par un placement de pôles, par exemple, en ne se préoccupant pas de vérier
que le point d’équilibre Xe se trouve dans la zone linéaire, ce qui permet d’éliminer la
condition (4.49). Dans cette étape de synthèse, on peut aussi négliger l’eet du sous-système
rapide sur le sous-système lent comme expliqué dans la section précédente. L’utilisation
de la transformation de congruence sur les conditions relatives au sous-système rapide




z +AzY + BzL + L
′B′z + τ1Y ? ? ? ?
W ′ + τ1I A
′
zX + XAz +C
′
zF
′ + FCz + τ1X ? ? ?





zlX 0 −τ2Q ?






(j ) − Z ′(j )
? X C ′zN ′(j ) − Z ′1(j )
? ? ηu20(j )

≥ 0, (4.52)
j = 1, ...,m
−τ1δ + (τ2 + τ3)η < 0 (4.53)
et le contrôleur candidat est
Dc = N
Cc = (L − DcCzY ) (V ′)−1
Bc = U
−1 (F − XBzDc )
Ac = U
−1 (W ′ − (Az + BzDcCz )′ − XAzY − XBzL −UBcCzY ) (V ′)−1
Ec = U
−1 (Q1 − XBzS )S−1
(4.54)
où les matrices U et V sont telles que UV ′ = I − XY .
Étape 2 : Soit le contrôleur synthétisé lors de la première étape. An de vérier qu’il est solution
du problème 4.2, on peut tester la faisabilité des conditions de la Proposition 4.4. Pour les
raisons déjà évoquées pour le retour d’état avec intégrateur (sous-section 3.4.4), on passe
par l’analyse du système global (4.40) en utilisant la proposition suivante :
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Proposition 4.5 S’il existe deux matrices symétriques dénies positives W ∈ Rn×n,
R ∈ Rp×p , une matrice diagonale dénie positive S ∈ Rm×m , une matrice Z ∈ Rm×n, et
des scalaires positifs τ1,τ3 et η tels que








(j ) − Z ′(j )
? ηu20(j )
 ≥ 0 j = 1, ...,m. (4.56)
−τ1δ + τ3η < 0 (4.57)
et la condition (4.49), alors le point d’équilibre Xe ∈ S (K,u0) est localement asymptoti-
quement stable ∀X (0) ∈ E (P ,η) et ∀r ∈ E (R,δ ).
Par ailleurs, l’ensemble E (P ,η) doit être contenu dans l’ensemble polyédrale P déni par
les contraintes sur le système (4.30) :
P = {X ∈ Rn | a′kX ≤ 1, k = 1, ...,q}




 ≥ 0 (4.58)
4.3.5 Problème d’optimisation
Comme expliqué précédemment, la condition (4.33) peut être ajoutée pour prendre en
compte les contraintes sur l’état du système. Dans l’objectif que E (R,δ ) soit le plus grand
possible, on résout le problème d’optimisation suivant :
min trace(R) + δ
sous (4.55) − (4.57), (4.49), (4.58)
(4.59)
4.3.6 Illustration numérique
Le patient type masculin de 53 ans, 177 cm et 77 kg est considéré pour l’application numérique.
La synthèse du contrôleur de retour de sortie dynamique est eectuée en cherchant une solution
faisable aux conditions (4.51)-(4.53). Les paramètres sont xés ainsi : τ1 = 2, τ2 = 0.001 et τ3 = 0.5,
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Considérant ce contrôleur, la résolution du problème d’optimisation (4.59) permet d’estimer
rmax = 19.46, donnant l’intervalle [30.54 69.46] pour le suivi de référence du BIS. En pratique,
cette contrainte peut être relâchée en considérant uan = ue + u ≥ 0. Ainsi, le suivi de toute les
références 0 ≤ yr ef ≤ 100 peut être eectué.
Comme dans le cas du retour d’état avec intégrateur, on simule le scénario suivant : le patient
étant pleinement conscient yBIS = 100, on déclenche le suivi de référence pour un yr ef = 60
pour se mettre proche du point d’équilibre. Cette étape sert comme commande pour la phase
d’induction. Ensuite, on xe la référence à 40 pour 10 minutes puis à 50. L’évolution du BIS est
représentée dans la Figure 4.3.















Figure 4.3 – Le suivi de références BIS pour le patient type considérant le RSDI.
Changement abrupt du BIS
Au cours d’une intervention chirurgicale, une stimulation douloureuse peut induire une
augmentation brutale du BIS [Dumont et al. 2009], [Struys et al. 2004]. Dans la littérature,
plusieurs travaux, [Soltész 2013] par exemple, la considère comme une perturbation sur la sortie.
Dans la suite, on étudie la réponse de notre structure de commande dans ce cas et on la compare
à la commande adaptative de [Haddad et al. 2003]. Pour cela on considère le scénario où le BIS
du patient type doit suivre une référence de 50 à partir d’un état initial de réveil. Une stimulation
très douloureuse survient à t = 30min et le fait monter à 70.
On rappelle ici la loi de commande adaptative développée par [Haddad et al. 2003] :
uan (t ) =max {0,û(t )} (4.60)
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avec
û(t ) = −k (t ) (yBIS (t ) − yr ef ) + ϕ (t ) (4.61)
k (t ) ∈ R,t ≥ O etϕ (t ) ∈ R,t ≥ 0. Les deux paramètres k (t ) et ϕ (t ) sont mis à jour par les lois
d’adaptation suivantes :
k˙ (t ) =

0 si û(t ) < 0
−qBIS (yBIS (t ) − yr ef )2 sinon
(4.62)
ϕ˙ (t ) =

0 si ϕ (t ) = 0 et yBIS (t ) > yr ef
−qˆBIS (yBIS (t ) − yr ef ) sinon
(4.63)
k (0) ≤ 0, ϕ (0) ≥ 0
où qBIS = 10−6д/min2 , qˆBIS = 10−3д/min2, k (0) = 0д/min, et ϕ (0) = 0.01д/min.
Il est important de noter que les auteurs supposent, pour plus de simplicité, que le site eet
s’équilibre instantanément avec le compartiment central, c’est à dire que ke0 → ∞, ce qui donne
x4 (t ) = x1 (t )/v1 et réduit le modèle à trois compartiments. La réponse du BIS est donnée par la
Figure 4.4.













Figure 4.4 – La réponse du BIS au scénario considéré en considérant la commande adaptative
avec l’hypothèse que ke0 → ∞.
La commande adaptative de [Haddad et al. 2003] semble intéressante en terme de rapidité
et de précision. Néanmoins, l’hypothèse avancée est très forte et assez éloignée de l’estimation
donnée par le modèle de Schnider ke0 = 0.456min−1. La simulation de la réponse utilisant la
commande adaptative est refaite avec l’estimation de Schnider pour ke0 et comparée à la réponse
donnée en considérant notre structure de commande. Les résultats sont reportés dans la Figure
4.5.
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Figure 4.5 – La réponse du BIS au scénario considéré en considérant la commande adaptative
(ligne discontinue) et le RSDI (ligne continue) avec le ke0 du modèle de Schnider.
À présent, on peut voir l’avantage de notre approche de commande en termes de stabilité et de
rapidité. Par ailleurs, la commande adaptative est plus complexe à implémenter numériquement
du fait du calcul et de l’adaptation en ligne des paramètres k et ϕ. Enn, les valeurs initiales de
ces paramètres peuvent inuencer les performances du système et les auteurs ne donnent pas de
méthode pour les initialiser.
4.4 Conclusion
Dans ce chapitre, l’hypothèse de la disponibilité de l’état du système patient est levée en
considérant la synthèse de commande de retour de sortie dynamique sans (RSD) puis avec
intégrateur (RSDI) pour garantir un suivi de références constantes pour le BIS. Les résultats
obtenus sont comparés avec certains travaux de la littérature.
La variabilité des patients n’a pas été prise en compte pour ce dernier cas (RSDI) en raison
d’une forme non-polytopique dans les conditions LMI. Ensuite, dans le cas du RSDI, les résultats
obtenus ne permettent pas de faire la synthèse de contrôleurs directement. Ce problème peut
alors être traité dans les perspectives de cette thèse.
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5.1 Introduction
Dans les deux chapitres précédents, on s’est intéressé au problème de commande de l’hypnose
pendant la phase de maintenance en développant des lois de commande de type retour d’état et
retour de sortie dynamique pour ramener le patient vers un état d’équilibre cible. Mais, comme
expliqué auparavant, ces lois de commande sont à employer une fois que l’état du patient est
susamment proche de cet état cible et non pas à partir d’un état initial où le patient est éveillé.
Le domaine d’application de ces lois de commande en boucle fermée étant caractérisé par un
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ensemble invariant autour de ce point cible, l’objectif de ce chapitre est d’établir une loi de
commande permettant de ramener en un minimum de temps le patient d’un état bien éveillé vers
cet ensemble pour pouvoir ensuite appliquer les lois de commande en boucle fermée établies dans
les deux chapitres précédents.
5.2 Formulation du problème
Soit le système patient centré autour du point d’équilibre cible (xe , ue ) tel que décrit dans les
chapitres précédents déni de la manière suivante :
x˙ = Ax + Bu (5.1)
avec x ∈ Rn ,u ∈ Rp . D’emblée, il est important de noter les remarques suivantes :
Remarque 5.1 Comme mentionné en (3.5), l’amplitude de la commande est contrainte
Umin ≤ u (t ) ≤ Umax (5.2)
oùUmin = −ue etUmax + ue correspond au débit maximal qu’on peut administrer en pratique.
Remarque 5.2 Le système (5.1) est complètement commandable, i.e., la matrice
G =
[
B AB . . . An−1B
]
est de rang n, signiant qu’il existe une commande permettant de ramener le système de
n’importe quel état initial à l’origine en un temps ni.
Comme expliqué précédemment, le système (5.1) est constitué d’états rapides xr = [x1 x4] et
d’états lents xl = [x2 x3] qui forment les sous-systèmes rapide et lent. Dans les deux chapitres
précédents, on a fait la synthèse de lois commande pour la phase de maintenance et établi des
ensembles d’invariance pour chaque sous-système.
Soit Ar et Al , les ensembles d’invariance associés aux sous-systèmes rapide et lent respecti-
vement. Un patient éveillé est caractérisé par l’état initial x (0) = −xe du système (5.1). An de
pouvoir appliquer les commandes de la phase de maintenance, la commande de phase d’induction
qu’on cherche à synthétiser doit ramener le patient vers un état nal qui, à la limite, doit se trouver
sur le contour des ensemblesAr etAl . S’inspirant de la pratique médicale où le médecin anesthé-
siste commence par l’injection de bolus an d’endormir rapidement le patient, cette commande de
la phase d’induction est de type commande en temps minimal. On peut schématiquement décrire


















Figure 5.1 – Schéma décrivant l’approche avec une "phase induction" suivi de la "phase de de
maintenance"
Chercher la commande en temps minimal qui ramène les états rapides et lents en un minimum
de temps vers leurs domaines d’invariance respectifs s’avère un problème très compliqué à
résoudre. En eet, l’état nal n’est pas xé mais se trouve sur le contour d’une ellipse. Ainsi, le
calcul de la commande optimale dépend, dans ce cas, de ces ensembles. La première alternative
consiste à prendre l’origine du système (5.1), x = 0, comme point nal, i.e, chercher la commande
en temps minimal qui permet de ramener tout les états, lents et rapides, à l’origine. Or, si le
fait de ramener les états rapides en un minimum de temps à l’origine permet de ramener le BIS
rapidement vers la cible (50), le transfert des états lents vers l’origine prendra beaucoup de temps.
C’est ainsi qu’est venue la deuxième alternative qui consiste à ramener l’état rapide xr (Tf )
vers l’origine sous l’hypothèse que l’état lent nal xl (Tf ) ait rejoint son ensemble d’invariance.
Cette dernière hypothèse signie que l’état lent nal doit être sur le contour de l’ensembleAl . Du
coup, l’alternative qu’on va considérer consiste dans un premier temps à chercher la commande en
temps minimal permettant de ramener le sous-système rapide à son origine sans se préoccuper du
sous-système lent. Ensuite, on doit montrer que l’état nal du sous-système lent xl (Tf ) appartient
à l’ensemble Al .
Le problème qu’on cherche à résoudre peut ainsi être formulé de la manière suivante :
Problème 5.1 Soit x (0) = −xe l’état initial du système (5.1), trouver la commande u∗ (t )
satisfaisant la contrainte (5.2) qui permet de ramener les états rapides à l’origine en un minimum
de temps.








sous x˙ (t ) = Ax + Bu, x (0) = −xe , xr (Tf ) = 0
Umin ≤ u (t ) ≤ Umax
(5.3)
5.3 Principe de maximum de Pontryagin
Le problème de commande en temps minimal a été largement étudié dans la littérature (voir
[Liberzon 2012], [Athans et Falb 2013]). En particulier, lorsqu’il s’agit d’un système linéaire,
on sait que l’existence et l’unicité de la solution dépendent de la commandabilité du système. De
plus, comme on va le voir plus tard, cette commande consiste en un nombre de commutations
dénombrable entre Umax et Umin . Étant donné que les valeurs propres du modèle sont réelles,
le nombre de commutations est au plus n − 1, où n est l’ordre du modèle, soit au plus trois
commutations pour notre cas. Pour résoudre le problème (5.3), on utilise le principe du maximum
de Pontryagin [Naidu 2002] rappelé ci-dessous, après avoir donné la dénition de l’Hamiltonien
:
Définition 5.1 L’ Hamiltonien H du problème (5.3) s’écrit
H (t ,x ,u,λ) = 1 + λ′(Ax + Bu) (5.4)
avec λ(t ) le vecteur d’état adjoint.
Le principe du maximum est le suivant :
Théorème 5.1 — Principe du maximum de Pontryagin. Soient u∗ (t ) une commande ad-
missible qui transfert le système (5.1) de x (0) = −xe à un état nal où les états rapides xr (Tf ) = 0
et x∗ (t ) la trajectoire d’état correspondant à u∗ (t ). Pour que u∗ (t ) soit la commande en temps
minimal Tf solution du problème (5.3), il est nécessaire qu’il existe un vecteur d’état adjoint
λ∗ (t ) tel que :
a. λ∗ (t ) et x∗ (t ) sont solutions des équations canoniques de Hamilton :




λ˙∗ (t ) = −∂H
∂x
(t ,x∗,u∗,λ∗) (5.5b)
satisfaisant les conditions aux limites
x∗ (0) = −xe x∗r (Tf ) = 0. (5.6)
b. u∗ (t ) est un minimum global du Hamiltonien sur [Umin , Umax ]
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min
u (t )∈[Umin, Umax ]
H (t ,x∗,u,λ∗) = H (t ,x∗,u∗,λ∗)
ou, de manière équivalente :
H (t ,x∗,u,λ∗) ≥ H (t ,x∗,u∗,λ∗) ∀u ∈ [Umin , Umax ] (5.7)
c. Le hamiltonien H (t ,x∗,u∗,λ∗) est nul pour tout t ∈ [0, Tf ], i.e.,
H (t ,x∗,u∗,λ∗) = 0 ∀t ∈ [0, Tf ] (5.8)
Les conditions nécessaires du Théorème 5.1 ne contiennent pas d’informations explicites
concernant les états initial et nal du vecteur d’état adjoint, λ∗ (0) et λ∗ (Tf ). Néanmoins, à partir
de l’équation (5.8), on peut vérier que :
λ∗ (t ) , 0 ∀t ∈ [0, Tf ] (5.9)
5.4 Caractérisation de la solution optimale
En utilisant le principe du maximum de Pontryagin, on peut développer la solution du
problème en temps minimal (5.3) de la manière suivante : premièrement, les trajectoires optimales
x∗ (t ) et λ∗ (t ) vérient les équations canoniques (5.5a) et (5.5b), alors
x˙∗ (t ) = Ax∗ (t ) + Bu∗ (t ) (5.10a)
λ˙∗ (t ) = −A′λ∗ (t ) (5.10b)
avec x∗ (0) = −xe , x∗r (Tf ) = 0 et λ∗ (0) , 0.
Ensuite, à partir de la condition d’optimalité (5.7), la commande u∗ (t ) est un minimum global
du Hamiltonien
1 + λ∗′ (t )Ax∗ (t ) + λ∗′ (t )Bu∗ (t ) ≤ 1 + λ∗′ (t )Ax∗ (t ) + λ∗′ (t )Bu (t ) ∀u ∈ [Umin , Umax ]
Ou, de manière équivalente, si
λ∗
′
(t )Bu∗ (t ) ≤ λ∗′ (t )Bu (t ) ∀u ∈ [Umin , Umax ]
Si λ∗′ (t )B > 0, u∗ (t ) est le plus petit possible, à savoir
min
u (t )∈[Umin, Umax ]
λ∗
′
(t )Bu (t ) = λ∗
′
(t )BUmin
Si λ∗′ (t )B < 0, u∗ (t ) est le plus grand possible, à savoir
min
u (t )∈[Umin, Umax ]
λ∗
′




La commande optimale u∗ (t ) est ainsi décrite par la fonction suivante :




(t )B > 0
Umax si λ∗
′
(t )B < 0
indéterminé si λ∗′ (t )B = 0
(5.11)
Pour l’existence, l’unicité et la normalité (pas d’indétermination) de cette commande on peut citer
le théorème suivant :
Théorème 5.2 [Naidu 2002] Si le système (5.1) est entièrement commandable alors il admet
une unique commande en temps minimal de la forme (5.11) solution du problème (5.3). Cette
commande est aussi normale, i.e.,
@ T2 > T1, [T1, T2] ⊂ [0, Tf ] tel que λ∗′ (t )B = 0 ∀t ∈ [T1, T2]
En notant λ∗ (t ) = [λ∗1 (t ) λ∗2 (t ) λ∗3 (t ) λ∗4 (t ) ]′, on peut également noter que, vu la structure de B,
(5.11) devient
u∗ (t ) =

Umin si λ∗1 (t ) > 0
Umax si λ∗1 (t ) < 0
(5.12)
Finalement, les valeurs initiales des variables d’état sont données mais les conditions initiales du
vecteur d’état adjoint λ∗ sont inconnues. Pour simplier un peu le choix des valeurs initiales des
composantes du vecteur adjoint on utilise le fait que le hamiltonien est nul en tout point de la
trajectoire optimale (la condition (5.8) du théorème de Pontryagin). Si on remarque aussi que pour
une condition initiale x (0) = −xe < 0 et une condition nale xr (Tf ) = 0, la commande initiale (le
débit de l’injection de la drogue uan) doit être positive, ce qui permet d’écrire u (t = 0+) = Umax .
Alors à l’instant t = 0+ on a λ∗1 (0+) < 0 et λ∗ (t ) qui doit vérier :
H
t=0+ = 1 + λ∗ (0+) (−Axe + BUmax ) = 0 (5.13)




5.5 Algorithme de calcul itératif
La valeur initiale des autres composantes du vecteur d’état adjoint reste inconnue. Une
procédure itérative susceptible de résoudre le problème (5.3), résumée par l’organigramme de la
Figure 5.2, s’exprime comme suit :
Étape 1 : Calculer λ∗1 (0) selon (5.14) et initialiser aléatoirement les autres composantes du vecteur
d’état adjoint λ∗2 (0), λ∗3 (0), λ∗4 (0).
Étape 2 : Calculer λ∗ (t ) = e−A′tλ∗ (0) sur un intervalle [0, T ] susamment long.
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Étape 3 : En utilisant λ∗ (t ), calculer la commande u∗ (t ) selon (5.12).
Étape 4 : Calculer la trajectoire de x∗ (t ) pour la commande calculée à l’étape précédente sur
l’intervalle [0 T ].
Étape 5 : a) S’il existe un t = Tf ∈ [0 T ] tel que
xr (Tf )
‖xr e ‖ ≤ ε (5.15)
avec ε : un seuil de précision donné et xr e = [−xe1 − xe4], alors la solution de (5.3)
est donnée par Tf et u∗ est la commande en temps minimal de type bang-bang.
b) Si non, changer la valeur initiale de λ∗ (0) et répéter les étapes précédente jusqu’à
la satisfaction du critère d’arrêt (5.15). Le changement de la valeur initiale peut être



















Figure 5.2 – Organigramme de calcul de la commande optimale solution au Problème 5.3
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Remarque 5.3 La convergence de l’algorithme ci-dessus dépend de la valeur initiale de λ∗ (0)
et il n’existe aucune garantie pour obtenir une solution globale.
5.6 Illustration numérique
Pour la simulation numérique on reprend le patient type considéré lors de la synthèse de
retour d’état dans le chapitre 3 (sous-section 3.3.7) (homme de 53 ans, 177 cm et 77 kg). Le point
équilibre et le débit correspondant à un BIS de 50 sont :
xe1 = 14.51mд, xe2 = 64.26mд, xe3 = 809.2mд, xe4 = 3.4mд/l , ue = 6.08mд/min
Le système (5.1) centré autour de ce point d’équilibre est déni avec
A =

−0.9170 0.0683 0.0035 0
0.3021 −0.0683 0 0
0.1958 0 −0.0035 0









et u ∈ [Umin , Umax ], Umin = −ue , Umax = 100mд/min. Dans la suite de l’exemple numérique les
deux ensembles Ar et Al correspondent, respectivement, aux ensembles E (W −1,η) et E (Q−1,δ )
des Figures 3.2 et 3.3 obtenues pour ce même patient type sujet à un retour d’état.
5.6.1 Phase d’induction
On cherche, maintenant, la commande en temps minimal qui permet de ramener le patient de
son état de réveil initial x = −xe à un état nal où les états rapides xr (Tf ) = 0. Les états lents sont
libres. λ∗1 (0) peut être calculé grâce à (5.14) qui donne λ∗1 (0) = −0.0094. Les autres composantes
du vecteur d’état adjoint sont calculées par la procédure itérative présentée dans l’organigramme
de la Figure 5.2. L’algorithme est programmé sous Matalb avec l’emploi de la fonction fsolve, qui
utilise la méthode de gradient de Newton, pour le changement de λ∗ (0). Il est important de noter
que la convergence vers une solution s’avère très sensible au choix des valeurs initiales de λ2 (0),
λ3 (0) et λ4 (0). En xant le seuil de précision ε à 10−4, La valeur initiale du vecteur d’état adjoint
correspondant à la solution optimale est λ∗ (0) = [−0.0094 − 0.0019 − 0.0450 − 0.0400]′ et le
temps minimal est estimé à Tf = 1.85 min lorsque le critère d’arrêt atteint
‖xr (Tf )‖
‖xr e ‖ = 1.6810
−5.
La commande en temps minimal et la variation de λ∗′ (t )B sont reportées sur la Figure 5.3 tandis
que la trajectoire correspondante du sous-système rapide est donnée par la Figure 5.4.
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Figure 5.3 – La commande en temps minimal, u∗ (t ) enmд/min, solution du problème (5.3) ainsi
que la variation de λ∗ (t )B.















Figure 5.4 – La trajectoire optimale pour atteindre xr (Tf ) = 0 correspondant à la commande en
temps minimal et l’ensemble invariant Ar .
Pour ce patient type, la commande optimale permettant, pour le système d’erreur, d’atteindre
l’origine à partir de x = −xe i.e., permettant pour le système réel d’atteindre le point d’équilibre
xan = xe à partir de xan = 0, consiste à injecter le débit maximal du propofol pendant 0.55 minutes
(environ 35 secondes) suivi par un débit nul pendant 1.3 minutes.
La trajectoire optimale montrée sur la Figure 5.4 peut être calculée graphiquement dans le plan
de phase (x4, x1). En eet, étant donné que la commande optimale est donnée par un nombre ni
de commutation entre Umin et Umax et que u∗ (0+) = Umax , il sut de tracer les lignes de niveau
correspondant à Umin et de chercher celle qui permet d’atteindre l’origine comme le montre la
Figure 5.5.
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Figure 5.5 – Plan de phase des trajectoires pour u = Umax (ligne continue) et u = Umin (lignes
discontinues) et la solution optimale calculée analytiquement (en rouge).
L’évolution des états lents suite à cette commande optimale u∗ (t ) est rapportée sur la Figure
5.6. On remarque bien que l’état nal n’atteint pas l’ensemble Al même si ce dernier touche
les limites du plan délimité par x2 = −xe2 et x3 = −xe3. En réalité, l’ensemble Al peut être
plus grand que celui de la Figure 5.6 si on enlève les deux contraintes x2 ≥ −xe2 et x3 ≥ −xe3
lors de son calcul. En eet, ces deux contraintes peuvent être enlevée puisqu’à partir de l’état
initial xl (0) = [−xe2,−xe3]′, elles seront toujours vériées étant donné que la commande est
supérieure à −ue (ce qui correspond à préserver les propriétés du système patient positif décrivant
la dynamique de la drogue dans le corps humain)



















Figure 5.6 – La trajectoire du sous-système lent correspondant à la commande en temps minimal
u∗ (t ) calculée.
Ainsi, on enlevant les deux contraintes lors du calcul de Al (voir la sous-section 3.3.7 du
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chapitre 3), on a réussi à avoir un ensemble Al tel que xl (Tf ) ∈ Al comme le montre la Figure
5.7.


















xl(Tf ) ∈ Al
Figure 5.7 – La trajectoire du sous-système lent correspondant à la commande en temps minimal
u∗ (t ) calculée et le nouvel ensemble Al contenant xl (Tf ).
5.6.2 Commande commutée
La commande en temps minimal pour ramener les états rapides de ce patient type à l’origine
étant calculée, on peut appliquer la commande commutée suivante :
u (t ) =

u∗ (t ) si xr < Ar
Kx si xr ∈ Ar
(5.16)
Remarque 5.4 Formellement, la deuxième commande (u (t ) = Kx ) ne devrait s’appliquer que
quand xr ∈ Ar et xl ∈ Al . Il resterait alors une indétermination pour le cas xr ∈ Ar et xl < Al .
En pratique cependant, les simulations montrent que ce cas ne se produit pas.
Le switch de la commande optimale vers la commande par retour d’état est appliqué lorsque
les états rapides arrivent à la limite de l’ensembleAr . La Figure 5.8 montre la trajectoire optimale
du sous-système rapide, la Figure 5.9 montre la trajectoire correspondante du sous-système lent
et la Figure 5.10 montre la variation de la commande et le BIS pendant les deux phases.
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Figure 5.8 – Trajectoire du sous-système rapide pendant les deux phases : induction (en ligne
discontinue bleue) et maintenance (en ligne continue rouge)

















xl(Tf ) ∈ Al
Figure 5.9 – Trajectoire du sous-système lent pendant les deux phases : induction (en ligne
discontinue bleue) et maintenance (en ligne continue rouge)
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Figure 5.10 – L’évolution du BIS et de la commande u (t ) pendant les deux phases : induction (en
ligne discontinue bleue) et maintenance (en ligne continue rouge)
5.6.3 Variabilité des patients
La commande en temps minimal pour ramener les états rapides du patient à l’origine est la
même pour tout les patients (forme bang-bang (5.12)) avec une seule commutation à l’instant
t = Tcom correspondant au changement de signe de λ∗1 (t ). Néanmoins, il est clair que Tf et Tcom
varient d’un patient à un autre suivant ses caractéristiques (âge, poids, taille, sexe). An d’illustrer
l’inuence de ces caractéristiques sur la variation de Tcom et Tf , on cherche la commande en
temps minimal en considérant diérents patients par le changement d’une seule caractéristique
du patient type à la fois. Les résultats sont reportés sur la Table 5.1.
Caractéristique changée par rapport au patient type
Âge Poids Taille Sexe
Patient type 20 80 40 120 140 200 F
Tcom (min) 0.55 0.64 0.49 0.53 0.62 0.54 0.57 0.57
Tf (min) 1.85 1.77 2.03 1.90 1.72 1.80 1.85 1.85
Table 5.1 – Les paramètres Tf et Tcom pour le patient type avec le changement d’une seule
caractéristique à la fois
Remarque 5.5 Le paramètre Tcom est proportionnel à la quantité de drogue qu’il faut injecter
pour endormir la patient (ramener xr à l’origine). La dynamique de transfert de la drogue entre
le compartiment central et celui de la matière grasse est supposée constante par le modèle
de Schnider. Tcom dépend alors de la dynamique du métabolisme (élimination de la drogue
par le corps) et de la dynamique de transfert de la drogue du compartiment central vers le
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compartiment du muscle. En eet, plus la dynamique du métabolisme est rapide, i.e., plus k10 est
grand, plus la quantité de drogue injectée pour compenser la quantité éliminée doit être grande
et donc plus Tcom est grand. Le même raisonnement s’applique s’agissant de la dynamique de
transfert de la drogue du compartiment central vers le compartiment du muscle représentée
par k12. Plus cette dynamique est rapide, signiant une fuite plus importante de la drogue qui
s’accumule dans les muscles, plus la quantité de la drogue injectée pour compenser la fuite doit
être grande et donc plus Tcom est grand.
Remarque 5.6 Le temps nal Tf est fonction de la dynamique du sous-système rapide. Plus
la dynamique du sous-système rapide est grande, plus sa convergence vers l’origine est rapide
donnant un Tf plus petit. Étant donné que ke0, V1 et k13 ne dépendent pas des caractéristiques
du patient, la rapidité du sous-système rapide dépend donc de k10 et k12 qui, en augmentant,
donnent un système plus rapide et donc un Tf plus petit.
Les résultats de la Table 5.1 montrent une variation inversement proportionnelle de Tcom
avec l’âge du patient (Tcom augmente avec la diminution de l’âge et diminue avec l’avancement
de l’âge) et une variation proportionnelle de Tf avec l’âge. En eet, si k10 ne dépend pas de
l’âge et k21 est quasiment constant, la dynamique de transfert de la drogue du compartiment
central vers le compartiment muscle k12 diminue avec l’avancement de l’âge (voir le modèle de
Schnider, (Table 2.1)). Du coup, pour un patient plus jeune, il faut une quantité de drogue plus
importante, et donc un Tcom plus grand, pour compenser la fuite de la drogue du compartiment
central vers le compartiment des muscles. k12 intervient aussi dans la dynamique du métabolisme
du compartiment central qui devient plus rapide lorsque le patient est jeune d’où l’augmentation
de Tf avec l’âge.
Concernant le poids et la taille, le modèle de Schnider montre qu’ils inuencent uniquementk10
mais pas de la même façon. Concernant la taille, sa variation ne produit pas de variation importante
de k10. C’est pourquoi on n’observe quasiment pas de variation de Tf et Tcom en fonction à la
taille. La variation du poids, quand à elle, produit une variation assez conséquente sur k10 comme
le montre la Figure 2.2. La dynamique du métabolisme k10 s’accélère proportionnellement avec le
poids signiant une élimination plus importante de la drogue du corps, d’où le besoin d’une plus
grande quantité pour endormir le patient, et donc d’un Tcom plus grand. Cette accélération de la
dynamique du métabolisme par l’augmentation du poids explique la diminution de Tf quand on
augmente le poids.
Finalement, le sexe a peu d’inuence Tcom et Tf car son eet sur k10 est négligeable.
5.7 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons montré comment construire une stratégie à switch reprenant la
pratique médicale. En eet, en utilisant une stratégie de commande optimale, nous retrouvons
la stratégie mise en place par le médecin anesthésiste comportant une injection initiale d’une
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grande quantité de drogue (bolus) pendant un temps court, suivie d’une phase sans ajout de
drogue (u = 0) avant de basculer sur un débit non nul, ajouté manuellement, correspondant à la
phase de maintenance. Ce type de résultat est aussi retrouvé en utilisant la théorie des ensembles
invariants dans [Fiacchini et al. 2016].
Par ailleurs, pour construire notre commande en temps minimal, nous nous appuyons éven-
tuellement sur la dynamique rapide, sous l’hypothèse, vériée à priori, que la dynamique lente
est entrée dans son ensemble invariant lorsque la dynamique rapide atteint sa cible. En ayant
relâché les contraintes sur la construction du domaine invariant sur le sous-système lent, cette
hypothèse est eectivement vériée et pourrait être intégrée comme contrainte supplémentaire
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6.1 Introduction
Dans ce chapitre, on présente un nouvel indicateur pour la profondeur de l’analgésie basé sur
l’analyse de la réaction pupillaire. Il s’agit de l’amplitude minimale de stimulation électrique qui
induit une variation signicative de la surface pupillaire. Le principe général permettant de relier la
profondeur de l’analgésie à la réaction pupillaire lors de l’excitation électrique du patient ainsi que
le protocole de l’obtention de ce nouvel indicateur sont présentés dans le chapitre 2 (sous-section
2.3.2). À partir de là, on propose un modèle pour l’estimation de la variation de la surface pupillaire
dont on identiera les paramètres avec des données expérimentales d’un patient. Ensuite, on établit
l’équation de sortie (non-linéaire) reliant le nouvel indicateur pour la profondeur de l’analgésie à
la concentration de la drogue au site eet. Finalement, à partir du protocole d’acquisition de cette
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mesure, on énumère les caractéristiques (quantication, échantillonnage) qu’on devra prendre en
compte lors de la synthèse de lois de commande.
6.2 Modélisation de la variation de la surface pupillaire
Comme expliqué dans le deuxième chapitre, la répartition de la drogue analgésique dans les
trois compartiments ainsi que sa concentration au site eet est décrite par le modèle comparti-
mental qu’on rappelle ici :
x˙an (t ) =

−(k10 + k12 + k13) k21 k31 0
k12 −k21 0 0
k13 0 −k31 0
ke0/v1 0 0 −ke0








uan (t ) (6.1)
avec xan = [xan1 xan2 xan3 xan4]. L’estimation des paramètres de ce modèle dans le cas du
rémifentanil est donnée par le modèle de [Minto et al. 1997]. An de mesurer la profondeur de
l’analgésie, on utilise l’information concernant la variation de la surface pupillaire pour proposer
un nouvel indicateur de l’utilisation de cet indicateur comme mesure de la profondeur de l’analgésie
en vue de son utilisation dans une stratégie de commande en boucle fermée. La validation des
modèles proposés est basée sur le seul jeu de données expérimentales disponible mais a pour
vocation de simplement valider le principe. Des études expérimentales plus poussées devront
par la suite être réalisées pour étudier plus précisément les liens entre le patient et la réaction
pupillaire. Cette partie concernant la modélisation de la variation de la surface pupillaire s’appuie
principalement sur le travail de stage de [Coffy 2010].
6.2.1 Les données patients
Pour proposer un modèle pour la variation de la surface pupillaire et faire ensuite l’iden-
tication de ses paramètres on se base sur les seules données expérimentales relevées du bloc
opératoire, présentées dans la Figure 6.1. Les données concernent la dilatation de la pupille, les
impulsions électriques et l’estimation de la concentration au site eet d’un patient homme de 55
ans, 110 kg et 180 cm.
À noter que le morphinique utilisé n’est pas le remifentanil mais le rapifen (base alfentanil).
Les données dont on dispose ne contiennent pas le débit de l’injection de cette drogue mais
donnent une estimation de la concentration au site eet obtenue en considérant le modèle
pharmacocinétique et pharmacodynamique de [Maitre et al. 1987]. Il est à noter également que
ces estimations sont faites en bloc opératoire grâce au logiciel STANPUMP. Enn, on suppose
que la réponse expérimentale possède la même allure si le rémifentanil est utilisé comme drogue
analgésique.
Pour deux impulsions successives de même amplitude 40mA (t1 = 50s , t2 = 250s) la diérence
de dilatation de la pupille (Figure 6.1) s’explique par la diérence de concentration au site eet
entre les deux instants. En eet, lors de la deuxième impulsion la concentration au site eet xan4
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Figure 6.1 – Les données expérimentales relevées (impulsions électriques envoyées et la variation
de la surface pupillaire) et la concentration du rapifen au site eet estimée en bloc opératoire en
considérant le modèle de [Maitre et al. 1987].
était plus grande, induisant une atténuation plus importante. Pour la même raison, la dilatation de
la pupille obtenue avec une impulsion d’une amplitude de 80mA (t3 = 450s) est moins importante
que celle obtenue avec la première impulsion de 40mA.
6.2.2 Modèles proposés
Deux modèles sont proposés dont les paramètres sont calculés pour minimiser l’erreur au
sens des moindres carrés entre la courbe expérimentale de la variation de la surface pupillaire et







(ymes (i ) − ymod (i )2) (6.2)
avec :
— n : le nombre de points de mesures,
— ymes (i ) le ième point de mesure,
— ymod (i ) le ième point estimé par le modèle.
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6.2.2.1 Premier modèle
Le premier modèle proposé est le suivant :
˙VSP (t ) = a1VSP (t ) + b1
(




avec VSP (en %) la variation de la surface pupillaire et impulsion (en mA) le signal physique
qu’envoie la commande d’impulsion, à savoir des signaux rectangulaires d’amplitude xe pendant
5 secondes. Les paramètres a1 (enmin−1) et b1 (en %min−1mA−1) sont à identier.
Le terme
(
1 − xan4 (t )xan4max
)
qui multiplie le signal d’impulsion est ajouté pour exprimer le fait
que l’eet de l’impulsion sur la dilatation de la pupille dépend de la concentration au site eet.
En eet, plus la concentration au site eet xan4 (t ) s’approche de sa valeur maximale xan4max ,
moins la pupille réagit à un signal d’impulsion. La concentration maximale au site eet xan4max
étant xée à 12µд/ml (concentration à partir de laquelle on n’observe quasiment pas de réaction
pupillaire pour des impulsions de 0 à 100 mA), les paramètres a1 et b1 qui minimisent la critère
(6.2) sont a1 = −0.5567, b1 = 17.07. La variation de la surface pupillaire estimée par notre modèle
comparée à sa variation réelle ainsi que l’impulsion atténuée par la concentration au site eet,(
1 − xan4 (t )xan4max
)
impulsion(t ), sont reportées dans la Figure 6.2.

































Figure 6.2 – Comparaison entre la variation réelle de la surface pupillaire et celle estimée par le
modèle (6.3) et entre l’impulsion envoyée et son eet atténué par la concentration au site eet(
1 − xan4 (t )xan4max
)
impulsion(t )
La variation de la surface pupillaire simulée à partir du modèle (6.3) présente une allure
semblable à celle des données patient. Néanmoins, on peut noter une diérence au niveau du
pic des deux courbes. À la n de chaque impulsion, la variation simulée décroît instantanément
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tandis que la variation réelle montre un léger plat. Un deuxième modèle est proposé pour essayer
d’imiter au mieux la variation réelle.
6.2.2.2 Deuxième modèle
L’idée de ce deuxième modèle est d’ajouter un nouvel état pour représenter la perception de
l’impulsion par le corps humain. En eet, si le signal d’impulsion est un signal rectangulaire dont
l’amplitude monte instantanément de 0 à 40 mA, par exemple, reste constante pendant 5 secondes
puis redescend de la même façon, sa perception par le corps humain n’est pas tout à fait la même.
L’impulsion va être perçue aussi rapidement que la montée de son amplitude mais la disparition
de la sensation douloureuse qu’elle produit n’est pas aussi immédiate. Le système complet pour la




















avec xp = [Imp VSP], Imp étant la perception de l’impulsion par le corps humain. La concentration
maximale au site eet xan4max est xée à 12µд/ml , les paramètres k5, b5, k65 et k6 qui minimisent
le critère (6.2) sont donnés dans la Table 6.1. La variation de la surface pupillaire estimée par notre
modèle comparée à sa variation réelle ainsi que l’impulsion perçue par le corps du patient sont
reportées dans la Figure 6.3.
k5(min
−1) b5(min−1) k65(%min−1mA−1) k6(min−1)
6.323 14.29 10.37 0.7187
Table 6.1 – Les paramètres du modèle de la pupille
La courbe de la variation de la surface pupillaire estimée à partir du notre modèle (6.1) ache
une très bonne similitude lorsqu’on la compare à la courbe des données réelles sauf peut être en
quelques points où la courbe réelle montre des variations rapides et non prévisibles comme c’est
le cas pour la chute qui intervient à t ' 350s .
6.3 Construction d’indicateur pour la profondeur de l’analgésie
La réaction de la pupille aux stimulations douloureuses pendant une opération donne une
information sur l’état de l’analgésie du patient mais ne peut être utilisée directement comme seul
indicateur pour la profondeur de l’analgésie car elle dépend de l’intensité de ces stimulations.
En eet, une variation de 10% de la surface pupillaire du patient n’implique pas que ce dernier a
un état d’analgésie plus profond que si la réaction était de 20% surtout si on sait que la première
réaction était suite à une impulsion de 20mA et que la deuxième était suite à une impulsion de
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Figure 6.3 – Estimation de la variation de la surface pupillaire et l’impulsion comme perçue par
le patient
80mA. Ainsi, en utilisant l’information relative à la réaction de la pupille à des stimuli électriques,
on dénit la mesure de la profondeur de l’analgésie comme la plus petite amplitude du stimulus
qui induit une variation signicative (une réaction supérieure à un seuil donnéΘ ) de la surface
pupillaire. La profondeur de l’analgésie, qu’on note yp = h(xan4,Θ) peut être calculée par la
manipulation du modèle (6.4). À partir du modèle (6.4), on cherche la relation qui exprime la
profondeur de l’analgésie yp en fonction de la concentration au site eet pour un seuil de réaction
pupillaireΘ. Le signal d’impulsion considéré est de la forme suivante :
impulsion(t ) =

IMP si t ≤ t1
0 si t > t1
(6.5)
La mesure de la DoA peut être calculée en résolvant le problème d’optimisation suivant :
min IMP
sous conditions
Modèle de la variation de la surface pupillaire (6.4)
Signal d’impulsion de la forme (6.5)
VSP (t ) = Θ
(6.6)
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Pour illustrer la signication de l’ensemble de ces deux équations, on trace la variation de la
surface pupillaire pour trois impulsions (25mA, 27mA, 29mA) avec les paramètres trouvés lors de
la phase d’identication et résumés dans la Table 6.1 et une concentration au site eet constante
xan4 = xan4max /2. Les résultats sont donnés par la Figure 6.4. Si on xe le seuil de réaction à 20%,











IMP = 25 mA
IMP = 27 mA
IMP = 29 mA
Figure 6.4 – La variation de la surface pupillaire pour trois impulsions de magnitudes diérentes
on obtient que la profondeur de l’analgésie est d’environ 27mA.
Sous l’hypothèse que VSP (0) = 0, i.e, l’impulsion est appliquée seulement lorsque la pupille
est au repos, la variation de la surface pupillaire suite à une impulsion entre 0 et t1 ainsi que sa
dérivée par rapport au temps sont données comme suit :
VSP (t ) =





(e−k5t − ek5 (t1−t ) ) + 1
k6
(ek6 (t1−t ) − e−k6t )
)
˙VSP (t ) =
k65 (xan4max − xan4)IMP
(k5 − k6)xan4max
(
(−e−k5t + ek5 (t1−t ) ) + (−ek6 (t1−t ) + e−k6t )
)
Pour le seuil de réactionΘ et une durée d’impulsion t1, la DoA est donnée par :
yDOA = h(xan4) =
(k5 − k6)xan4maxΘ




(e−k5t ∗ − ek5 (t1−t ∗) ) + 1k6 (ek6 (t1−t
∗) − e−k6t ∗ )
) (6.8)
avec t∗ = ln (1−e
k5t1 )−ln (−1+ek6t1 )
k5−k6 .
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Avec les paramètres de la Table 6.1, la Figure 6.5 illustre la forme de cette fonction, yDOA =
h(x4).



























Figure 6.5 – La profondeur de l’analgésie (yDOA) en fonction de la concentration au site eet
Le seuil de réactionΘ est xé ici à 20%. Ce choix peut être fonction de la sensibilité du patient
et de la précision de l’outil mesurant la dilatation pupillaire. La gure ci-dessus présente une
saturation de la DoA lorsque xan4 tends vers xan4max et suppose qu’à l’état initial, sans drogue
injectée, la surface pupillaire commence à varier signicativement à partir d’une amplitude
d’environ 13mA.
6.4 Caractéristiques des mesures de la DoA
Comme expliqué dans le chapitre 2 (sous-section 2.3.2), le protocole permettant d’estimer la
profondeur de l’analgésie consiste à envoyer des impulsions successives d’amplitudes croissantes
jusqu’à ce que la variation de la surface pupillaire dépasse le seuilΘ. L’amplitude de cette dernière
impulsion correspond à la valeur de la DOA du patient. La concentration d’analgésique au site
eet correspondante peut alors être déduite à partir de la Figure 6.5. Ainsi, contrairement aux
mesures de la profondeur de l’hypnose, données par le moniteur du BIS, continues et disponibles à
tout instant, les mesures de la profondeur de l’analgésie dénies dans la section précédente sont :
1. Quantiées puisqu’elles ne sont que des multiples d’une constante. En eet, si on choisit,
par exemple, un pas d’amplitude de stimulation de 5mA, les mesures qu’on peut obtenir ne
peuvent être que des multiples de 5mA, à savoir, 5mA, 10mA, 15mA, 20mA, 25mA, ....
2. Échantillonées puisqu’il faut enclencher le protocole d’acquisition des mesures à chaque
fois qu’on veut estimer la profondeur de l’analgésie et ceci prend du temps. De plus, cet
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échantillonnage est apériodique parce que l’intervalle entre deux mesures successives n’est
pas régulier. Cela dépend de l’état du patient et du pas de quantication. Plus le patient est
analgésié, plus il faut de temps pour déterminer sa DoA et donc plus l’intervalle entre deux
mesures est grand.
Ces deux caractéristiques des mesures de notre nouvel indicateur (quantication et échan-
tillonnage) présentent un compromis dans le sens où si on veut avoir une estimation précise de
la DOA, il faut choisir un pas de quantication plus petit, mais cela nécessitera plus de temps
pour obtenir une nouvelle mesure i.e., des périodes d’échantillonnage beaucoup plus grandes.
Supposons, par exemple, que la DOA du patient soit égale à 32.5 mA. Sachant que la dilatation
maximale de la pupille suite à impulsion se produit au bout de 10 secondes (c’est à dire que l’on
attend 10 secondes entre deux impulsions pour savoir si une réaction pupillaire signicative va se
produire), avec un pas de quantication :
— ∆ = 1mA , la mesure quantiée est de 33 mA, le temps nécessaire pour l’obtenir est égal à
33 × 10 = 330 secondes (5.5 minutes) et l’erreur moyenne est de 0.5 mA.
— ∆ = 5mA, la mesure quantiée est de 35 mA, le temps nécessaire pour l’obtenir est égal à
7 × 10 = 70 secondes et l’erreur moyenne est de 2.5 mA.
— ∆ = 10mA, la mesure quantiée est de 40 mA, le temps nécessaire pour l’obtenir est égal à
4 × 10 = 40 secondes et l’erreur moyenne est de 5 mA.
6.5 Conclusion
Dans ce chapitre, on a introduit un nouvel indicateur permettant de mesurer la profondeur
de l’analgésie des patients en exploitant l’information de la variation de la surface pupillaire. Un
modèle à deux états dont les paramètres sont identiés avec les données expérimentales pour
le cas d’un patient est proposé an d’estimer la dilatation de la pupille. Pour adapter le modèle
proposé à chaque patient et établir les paramètres en fonction des caractéristique du patient (âge,
poids, sexe, taille), il faudrait réaliser une étude sur une plus large proportion de la population.
Les mesures du nouvel indicateur sont à la fois échantillonnées par rapport au temps et
quantiées. Ces deux caractéristiques devront être prise en compte dans la synthèse de lois de
commande pour l’analgésie qui va être abordée dans le prochain chapitre.
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7.1 Introduction
Ce chapitre concerne la commande de la deuxième composante de l’anesthésie : l’analgésie,
avec l’hypothèse qu’elle est réalisée sans interaction avec la commande de l’hypnose. Le cadre
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général adopté est celui des systèmes linéaires sujets à la saturation de la commande, à la quanti-
cation et l’échantillonnage de la sortie. La profondeur de l’analgésie (DOA) cible correspondant à
un point d’équilibre unique, un changement de variables est fait pour prendre ce point comme
origine et ainsi dénir un système d’erreur. Les objectifs de commande et les contraintes sur le
système sont rappelés et ré-écrits dans la nouvelle base.
Sous l’hypothèse que la mesure de la DOA est continue dans le temps, i.e., non échantillonnée,
on commence par présenter une stratégie pour la synthèse de contrôleur par retour de sortie
dynamique prenant en compte la saturation de la commande et la quantication de la sortie.
L’échantillonnage est ensuite considéré dans la section 7.3 où on évalue l’eet de l’échantillonnage
apériodique sur la stabilité du système en boucle fermée.
7.2 antification de la sortie
Considérons le modèle PK/PD suivant qui exprime les masses (xan1, xan2 et xan3) de la drogue
analgésique dans les trois compartiments (sang, muscle et matière grasse), sa concentration au
site eet (xan4) et la mesure de la DOA (yDOA) correspondant à l’amplitude minimale d’impulsion
induisant une variation signicative de la surface pupillaire
x˙an (t ) =

−(k10 + k12 + k13) k21 k31 0
k12 −k21 0 0
k13 0 −k31 0
ke0/v1 0 0 −ke0









yDOA (t ) = h(c4)
(7.1)
Comme pour le cas de l’hypnose, l’objectif de l’analgésie est de ramener puis maintenir le patient
subissant une chirurgie dans un état d’analgésie convenable. Selon l’intensité et la nature des
interventions (incision, intubation, ...) le niveau d’analgésie cible peut varier de 40 à 80 mA. Soit le
niveau cible xé à 40 mA, cet objectif est caractérisé dans le modèle (7.1) par un point d’équilibre
qu’on cherche à stabiliser.
7.2.1 Point d’équilibre, système d’erreur
Considérons donc une valeur pour la DOA cible égale à 40 mA, la concentration au site eet
devra donc être égale à xan4 = h−1 (40). Fixant cette valeur du xan4, on peut ensuite déduire les
valeurs des autres variables en cherchant le point d’équilibre du système (7.1). De la même façon
que dans la section 3.2.1, on peut déduire la valeur des variables d’état à l’équilibre
x4e = h







et la valeur de la commande correspondant à cet équilibre est donnée par
ue = k10xe1 (7.3)
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À partir du système (7.1) et du point d’équilibre cible xe qu’on veut stabiliser on dénit le
changement de variables suivant : x = xan − xe et u = uan − ue . Le système (7.1) linéarisé autour
du point d’équilibre xe s’écrit alors :
x˙ = Ax + Bu
y = Cx
(7.4)
avec x ∈ Rn ,u ∈ Rp et y ∈ Rm . y représente la variation du yDOA autour de 40 mA et C =[
0 0 0 β
]
avec β la tangente de la courbe de yDOA au point d’équilibre xe . Les conditions
de positivité sur uan et xan se traduisent par des contraintes sur u et x , à savoir :
xan ≥ 0⇒ x ≥ −xe
uan ≥ 0⇒ u ≥ −ue
(7.5)
Dans ce modèle d’erreur, on ne considère plus le système comme étant positif puisque u et x
peuvent prendre des valeurs négatives. Par contre, on va traiter le problème sous l’angle des
systèmes contraints. On identie deux types de contraintes : les contraintes physiques sur les
états (concentrations et masses de la drogue) qu’on doit absolument vérier lors de synthèse d’un
contrôleur et la contrainte sur la saturation de la commande qu’on peut autoriser. Des contraintes
d’objectifs peuvent être aussi considérées.
7.2.2 La quantification de la mesure de la DOA
D’un point de vue pratique, des impulsions successives d’amplitude croissante sont envoyées
jusqu’à ce que la variation de la taille de la réaction dépasse le seuilΘ. Ceci signie que le signal
de sortie est un signal quantié. On dénit la quantication autour du point d’équilibre établi
ci-dessus. L’équation de sortie s’exprime alors :
y = q(Cx ) (7.6)
q(.) représente le quanticateur uniforme, ayant une erreur de quantication ∆ > 0, déni par








Remarque 7.1 Le quanticateur considéré (7.7), contrairement au quanticateur standard
[Ceragioli et al. 2011] n’est uniforme que pourR≥0. Ce quanticateur semble plus brut car pour
∆ > 0 l’erreur de quantication est bornée par ∆ tandis que pour le quanticateur standard elle
est bornée par ∆2 . Néanmoins, ce quanticateur semble mieux adapté pour notre cas possédant
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Figure 7.1 – Le quanticateur uniforme
une zone symétrique de deux fois le pas de quantication [−∆, ∆] autour de zéro.




z 7→ q(z) − z
(7.8)
∆ 2∆ 3∆ 4∆ 5∆





Figure 7.2 – La fonctionψ représentant l’erreur de quantication
7.2.3 Formulation du problème
Comme évoqué dans le cas de l’hypnose, le système (7.4) contient des dynamiques rapides
et lentes avec la particularité que l’action de contrôle agit sur la dynamique rapide qui est
la dynamique clé dans la régulation de la DoA. Ainsi, dans ce qui suit, grâce à la structure
particulière du système, on peut le scinder en deux sous-systèmes, à savoir un sous-système
rapide (compartiment central (sang), site d’eet), sur lequel agit l’entrée de commande, et un
sous-système lent (muscles et matière grasse) dont la dynamique est inuencée seulement par
l’état du sous-système rapide. Le sous-système lent est alors considéré comme une perturbation
simple pour le sous-système rapide.
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Ainsi, soit xr = [x1 x4]′ ∈ Rnr les états rapides, xl = [x2 x3]′ ∈ Rnl les états lents, yr ∈ Rp et
u ∈ Rm . Le système (7.4) avec la sortie quantiée (7.6) peut être ré-écrit sous la forme :
x˙r = Arxr +Ar lxl + Bru
x˙l = Alrxr +Alxl
yr = q(Crxr )
(7.9)
q(.) représente le quanticateur uniforme déni dans (7.7). On considère un contrôleur par retour
de sortie dynamique, du même ordre que le sous système rapide, incluant une action anti-windup :
x˙c = Acxc + Bcuc + Ecϕ (yc )
yc = Ccxc + Dcuc
(7.10)
où xc ∈ Rnr , uc ∈ Rp , yc ∈ Rm sont, respectivement, l’état, l’entrée et la sortie du contrôleur.
Le terme Ecϕ (yc ) ∈ Rm , correspondant à une action anti-windup, permet de réduire les eets
indésirables provoqués par la saturation de l’actionneur. Les matrices Ac , Bc ,Cc , Dc et Ec sont des
matrices constantes de dimensions appropriées à déterminer. L’interconnexion entre le système
(7.9) et le contrôleur (7.10) est réalisée comme suit :
u = sat(yc )
uc = yr
ϕ (yc ) = sat(yc ) − yc
(7.11)
avec sat(.) la fonction de saturation dénie par
sat(yc (i ) ) = sign(yc (i ) )min{u0(i ) , |yc (i ) |}, i = 1, . . . ,m
u0(i ) > 0 étant la borne de saturation de la ième composante de yc . Selon les contraintes (7.5), la
borne de saturation symétrique est xée à u0 = ue . Ensuite, compte tenu de (7.9)-(7.10)-(7.11) on
obtient le système en boucle fermée suivant :
x˙r = Arxr + Br sat(Ccxc + Dcq(Crxr )) +Ar lxl
x˙c = Acxc + Bcq(Crxr ) + Ecϕ (Ccxc + Dcq(Crxr ))
x˙l = Alxs +Alrxr
(7.12)
Soit x = [x ′r ,x ′c ]′ ∈ R2nr , le système en boucle fermée (7.12) s’écrit :
x˙ = A˜x + Bϕϕ (Kx + Dcψ (C˜x )) + Bψψ (C˜x ) + Blxl (7.13a)
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Le problème qu’on cherche à résoudre peut alors être formulé comme suit :
Problème 7.1 Déterminer les matrices Ac , Bc , Cc , Dc , Ec et caractériser des ensembles A0,
A∞, Al tel que :
1. Les trajectoires des systèmes bouclés (7.13a) et (7.13b) sont connées dans les ensembles
A0 et Al respectivement ;
2. Pour toute condition initiale x (0) ∈ A0 \ A∞, les trajectoires du système (7.13a)
convergent vers A∞ ⊂ A0.
Remarque 7.2 Il est à noter que, en raison de la présence du quanticateur uniforme, la partie
droite de l’équation (7.13a) comporte une discontinuité. De ce fait, il n’y a aucune garantie
quant à l’existence de solutions dans le sens classique pour le système en boucle fermée,
i.e., des fonctions diérentiables partout qui satisfont la dynamique du système bouclé en
chaque point de leur domaine de dénition [Cortes 2008]. La notion de solution doit alors être
correctement redénie. À cette n, de manière similaire à [Tarbouriech et Gouaisbaut 2012],
nous supposons que les solutions de Caratheodory, dénies ci-dessous, pour le système (7.13a)
existent. Une étude plus générale pourrait être fait en tenant compte des solutions de Krasovskii
(qui comprend les solutions de Caratheodory) grâce à l’utilisation d’inclusions diérentielles :
pour plus de détails, voir [Ferrante et al. 2015], [Ferrante 2015].
Définition 7.1 Soit un système dynamique de la forme générale suivante :
z˙ = Z (z) (7.14)
avec z ∈ Rn , Z : Rn → Rn et I ⊂ R>0 un intervalle. La fonction φ : I→ Rn est une solution
de Caratheodory pour (7.14) si φ est continue sur I et
φ˙ (t ) = Z (φ (t )) pour presque tout t ∈ I.
La dénition ci-dessus n’insiste pas sur la diérentiabilité de φ et sur le fait que (7.14) doit être
satisfaite sur tout le domaine de dénition de la solution. Cette relaxation par rapport à la notion
de solution classique est plus adaptée à notre domaine du contrôle des systèmes dynamiques.
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7.2.4 Synthèse de contrôleur
7.2.4.1 Résultats préliminaires
Le système (7.13) contient une non-linéarité imbriquée puisque ϕ dépend deψ . Pour résoudre
le problème 7.1, nous exploitons les conditions de secteur aussi bien pourψ tel que présentées
dans [Ferrante et al. 2015] que pour ϕ en adaptant le résultat du Lemme 3.1. S’agissant de la
non-linéaritéψ , on utilise les conditions de secteur du lemme suivant :
Lemme 7.1 [Ferrante et al. 2015] Soient z ∈ Rp et S1,S2 ∈ Rp×p deux matrices diagonales
dénies positives. Alors la paire (ψ (z),z) satisfait les conditions suivantes :
ψ ′(z)S1ψ (z) − trace (S1)∆2 ≤ 0 (7.15)
ψ ′(z)S2 (ψ (z) + z) ≤ 0 (7.16)
Ensuite, on propose un lemme, qui est une extension du Lemme 3.1 pour le cas de la non-
linéarité ϕ (yc ) = sat (Kx + Dcψ (C˜x )) − (Kx + Dcψ (C˜x )) :
Lemme 7.2 Soit G ∈ Rm×2n , la non-linéarité ϕ (yc ) satisfait
ϕ (yc )
′T (ϕ (yc ) + Dcψ (C˜x ) +Gx ) ≤ 0 (7.17)
pour n’importe quelle matrice diagonale dénie positive T ∈ Rm×m si x ∈ S (K −G,u0) avec
S (K −G,u0) =
{
x ∈Rn ;∀i ∈ {1, ...,m}, −u0(i ) ≤ (K (i ) −G (i ) )x ≤ u0(i )
}
(7.18)
Preuve : Rappelons la dénition de ϕ (yc ) = ϕ
(
Kx + Dcψ (C˜x )
)
:
ϕ (yc ) :

u0 − Kx − Dcψ (C˜x ) si Kx + Dcψ (C˜x ) > u0
0 si |Kx + Dcψ (C˜x ) | ≤ u0
−u0 − Kx − Dcψ (C˜x ) si Kx + Dcψ (C˜x ) < u0
Considérons le premier cas, i.e., ϕ (yc ) = u0−Kx −Dcψ (C˜x ), qui est négative par dénition, il sut
de vérier que ϕ (yc ) + Dcψ (C˜x ) +Gx ≥ 0 pour satisfaire ϕ (yc )′T (ϕ (yc ) + Dcψ (C˜x ) +Gx ) ≤ 0.
Or, ϕ (yc ) + Dcψ (C˜x ) + Gx = u0 − Kx −Dcψ (C˜x ) +Dcψ (C˜x ) + Gx = u0 − Kx + Gx ≥ 0. Cette
dernière partie est positive si x ∈ S (K −G,u0). Ainsi, on a la satisfaction de la relation (7.17) pour
le premier cas. Pour les deux autres cas, le même raisonnement peut être utilisé. 
Sous forme de conditions d’inégalités matricielles, la proposition suivante donne un premier
pas de solution au problème 7.1.
Proposition 7.1 S’il existe deux matrices symétriques dénies positives P ∈ R2nr×2nr , Q ∈
Rn×n , trois matrices diagonales dénies positives S1, S2 ∈ Rp×p , T ∈ Rm×m , une matrice
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G ∈ Rm×2n , des matrices Ac ,Bc ,Cc ,Dc ,Ec et des scalaires positifs τ1,τ2,τ3,τ4,τ5,η,δ tels que :

He (PA˜) + (τ1 − τ2)P PBψ−C˜ ′S2 PBϕ−G ′T PBl
? −S1 − 2S2 −D ′cT 0
? ? −2T 0




He (QAs ) + τ4Q QBx
? −τ5P
 < 0 (7.20)
P K ′
(i ) −G ′(i )
? ηu20(i )
 ≥ 0 i = 1, ...,m. (7.21)
η(τ3 + δ (∆
2 trace(S1) − τ1)) + τ2δ ≤ 0 (7.22)
η ≤ 1 (7.23)
−τ4η + τ5δ ≤ 0 (7.24)
alors
Ac ,Bc ,Cc ,Dc ,Ec
A0 = E (P ,η) := {x ∈ R2n : x ′Px ≤ η−1}
A∞ = E (P ) := {x ∈ R2n : x ′Px ≤ 1}
Al = E (Q ,δ ) := {xs ∈ Rn : x ′lQxl ≤ δ−1}
sont solution du problème 7.1.
Peuve : Il s’agit de prouver que les trajectoires du sous-système (7.13a) restent connées dans
un ensemble invariant E (P ,η) tant que les trajectoires du sous-système lent (7.13b) sont dans
E (Q ,δ ). Par ailleurs, il faut aussi prouver que les trajectoires du sous-système rapide en boucle
fermée (7.13a) convergent vers un ensemble invariant E (P ) ⊂ E (P ,η).
Pour le sous-système rapide en boucle fermée (7.13a), on considère la fonction quadratique de
LyapunovV (x ) = x ′Px , P = P ′ > 0. Il faut prouver que V˙ (x ) < −α (V (x )), α étant uneK -fonction,
quelque soit x tel que x ′Px ≤ η−1 et x ′Px ≥ 1, et pour n’importe quel xl ∈ E (Q ,δ ). Autrement
dit, on doit vérier en utilisant la S-procédure l’inégalité suivante :
V˙ (x ) + τ1 (x
′Px − 1) + τ2 (η−1 − x ′Px ) + τ3 (δ−1 − x ′lQxl ) < −α (V (x )) (7.25)
De plus, en utilisant les conditions de secteur (Lemmes 7.1 et 7.2), une condition susante
pour vérier (7.25) est que
V˙ (x ) + τ1x
′Px − τ2x ′Px − τ3x ′lQxl −ψ ′S1ψ − 2ψ ′S2 (ψ + C˜x )




trace(S1)∆2 − τ1 + τ2η−1 + τ3δ−1 < 0 (7.27)
pourvu que E (P ,η) ⊆ S (K − G,u0), ce qui est garanti par la satisfaction de la condition (7.21).
L’inégalité (7.26) peut être écrite sous la forme ζ ′Lζ < −α (V (x )), avec ζ = [x ′ ψ ′ ϕ ′ x ′l ]′ et L
est la matrice à gauche de l’inégalité (7.19). Ainsi, la satisfaction des inégalités (7.19) et (7.22)
impliquent la satisfaction de (7.26). Par ailleurs, il faut prouver que l’ensemble A0 = E (P ,η)
contient l’ensemble A∞ = E (P ) ce qui est garanti si η ≤ 1.
De manière similaire ([Zabi et al. 2015a], [Tarbouriech et al. 2011]), la satisfaction des
relations (7.20) et (7.24) assure l’invariance de l’ellipsoïde E (Q ,δ ) du sous système lent (7.13b),
pour n’importe x ∈ E (P ,η). 
7.2.4.2 Conditions pour la synthèse
La proposition 7.1 donne une condition susante en termes d’inégalités matricielles pour
résoudre le problème 4.1. Néanmoins, certaines inégalités matricielles de la proposition ne sont
pas linéaires puisqu’elles comportent des produits entre les variables de décision, impliquant
notamment les matricesAc , Bc ,Cc ,Dc et Ec et la matrice de Lyapunov P . Par ailleurs, ces conditions
sont diciles à résoudre d’un point de vue numérique, ce qui rend impossible la synthèse d’un
contrôleur directement à partir de la proposition 7.1. An de linéariser, du moins partiellement,
les conditions de la proposition 7.1, nous utilisons la transformation de congruence proposée dans
[Scherer et al. 1997] pour établir des conditions numériquement plus adaptées pour résoudre le
problème 7.1.
Proposition 7.2 S’il existe trois matrices symétriques dénies positives X ,Y ∈ Rnr×nr ,Q ∈
Rnl×nl , trois matrices diagonales dénies positives S1, S2 ∈ Rp×p , S ∈ Rm×m , des matrices
W ∈ Rnr×nr , R ∈ Rnr×m , L ∈ Rnr×p , M ∈ Rm×nr , N ∈ Rm×p , Z ∈ Rm×nr , Z1 ∈ Rm×nr et des
scalaires positifs τ1, τ2, τ3, τ4, τ5, η,δ tels que

He (H1) + (τ1 − τ2)H2 H3 H6 H4
? −S1 − 2S2 −N ′ 0
? ? −2S 0




He (QAl ) + τ4Q QH5
? −τ5H2
 < 0 (7.29)
H2 H7
? ηu20(i )
 ≥ 0 i = 1, ...,m (7.30)
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et les conditions scalaires (7.22), (7.23) and (7.24), où
H1 =

ArY + BrM Ar + BrNCr
W XAr + LCr




 , H3 =














BrS − Z ′




′ − Z (i ) ′
C ′rN (i ) ′ − Z1(i ) ′

i = 1, ...,m
alors
Ec = U
−1 (R − XBrS )S−1
Dc = N
Cc = (M − NCrY ) (V ′)−1
Bc = U
−1 (L − XBrN )
Ac = U
−1 (W − XArY − XBrM −UBcCrY ) (V ′)−1
et les ensembles A0 = E (P ,η) := {x ∈ R2nr : x ′Px ≤ η−1}, A∞ = E (P ) := {x ∈ R2nr : x ′Px ≤
1}, Al = {xl ∈ Rnl : x ′lQxl ≤ δ−1} avec U ,V ∈ Rn des matrices non singulières telles que





 avec Xˆ = U ′((X − Y−1)−1)U (7.31)
sont solution du problème 7.1.






qui est une matrice non singulière puisque U et V sont supposées non singulières. L’objectif est
de réorganiser les conditions de la proposition 7.1 par un changement de variables assez judicieux.
Du coup, par la multiplication à droite et à gauche de la condition (7.19) par diaд{J, I ,S , I } et
diaд{J′, I ,S , I } respectivement, avec S = T −1, on obtient

He (JPA˜J′) + (τ1 − τ2)JPJ′ ? ? ?
Bψ
′PJ′ − S2C˜J′ −S1 − 2S2 ? ?
SBϕ
′PJ′ −GJ′ −Dc −2S ?
BlPJ
′ 0 0 −τ3Q

< 0






















Z1 = G1, Z = G1Y +G2V
′, R = XBrS +UEcS .
avec G = [G1 G2].





H2 = JPBψ − JC˜ ′S2
H6 = JPBϕS − JG ′
H4 = JPBs
Ainsi, on obtient la condition (7.28). De la même façon, la condition (7.29) peut être obtenue par la
multiplication à gauche et à droite de (7.20) par diaд{I ,J} et diaд{I ,J′} et en posant que Bx J′ = H5.
La condition (7.30) est obtenue par la multiplication à gauche et à droite de (7.21) diaд{J, I } et
diaд{J′, I } et en posant que J(K ′
(i ) −G ′(i ) ) = H7. 
Remarque 7.3 Étant donné que la matrice Ac solution au problème 7.1 dépend de Ar qui est
patient dépendante, la variabilité des patients ne peut pas être prise en compte en l’état actuel
de la proposition 7.2. Il faudra proposer une solution patient-indépendante comme cela a été
fait dans le cas de l’hypnose (section 4.2.3).
7.2.4.3 Algorithme de synthèse
L’objectif implicite du problème 7.1 est d’obtenir l’ensemble A0 aussi grand que possible par
rapport à certaines contraintes pratiques et un ensemble A∞ le plus petit possible. Ces deux
ensembles sont caractérisés par la même matrice P et le rapport entre eux est directement lié à η.
Alors on peut considérer un problème d’optimisation minimisant à la fois trace(P−1) et η (voir,
par exemple [Boyd et al. 1994] ou [Tarbouriech et al. 2011]). À partir de la dénition de P dans






avec Yˆ = −U −1X (I − XY )′U ′−1. La matrice U peut être arbitrairement choisie inversible sans
aucune inuence sur la faisabilité des conditions données dans la proposition 7.2. En particulier, en
choisissantU = X , il en découle que : trace(P−1) = trace(Y ) + trace(Yˆ ) = 2 trace(Y ) − trace(X−1).
Du coup, le critère d’optimisation considéré est le suivant
min trace(X + Y ) + η (7.33)
Alternativement, au lieu de minimiser l’ensemble A∞, on peut imposer qu’il soit inclus dans un
ensemble correspondant à maintenir le DOA dans un intervalle [−l∆,+l∆], l étant un entier à
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choisir. Cette contrainte peut être écrite sous la forme :
P = {x ∈ R2nr : |a′1x | ≤ 1}









 ≥ 0 (7.34)
avec H8 = Ja1 = [a′11Y a′11]′, a′11 = [0 β/l∆].
Par ailleurs, les conditions de la proposition 7.2 contiennent encore certains produits entre les
variables de décision, notamment les termes (τ1 − τ2)H2, τ3Q , τ4Q , τ5H2, YC ′rS2, QH5 dans (7.28)
et (7.29), ou encore η(τ3 − τ1), η trace(S1) dans (7.22) et τ4η dans (7.24). Néanmoins, en xant τ1,
τ2, τ3, τ4, τ5, S1, S2 et Q , ces conditions deviennent linéaires. Du coup, à l’exception de Q , elles
peuvent être sélectionnées en eectuant un balayage sur un intervalle donné. En ce qui concerne
le terme QH5, on peut procéder en trois étapes comme explicité par l’algorithme suivant :
Algorithme 7.1 [Zabi et al. 2016b]
Étape 1 : Tout d’abord, en considérant une matrice symétrique dénie positive Q0 et un scalaire
positif δ0 (qui correspond à un ensemble de perturbation donné), on calcule une solution
aux conditions LMI du sous-système rapide seulement (7.22), (7.23), (7.28) et (7.30) avec
comme objectif d’accélérer les dynamiques rapides par le placement des pôles.
Étape 2 : Ensuite, considérant X , Y solutions de la première étape, on cherche le plus grand
ensemble invariant E (Q ,δ ) ⊂ E (Q0,δ0) qui satisfait les inégalités (7.24) et (7.29) associées
au sous-système lent.
Étape 3 : Enn, considérant la matriceQ et δ solution de la deuxième étape, on résout le problème
d’optimisation suivant :
min − trace(X + Y ) + η
sous (7.28) − (7.30), (7.22) − (7.24), (7.34)
(7.35)
Comme expliqué précédemment pour le cas de l’hypnose, l’intérêt de scinder le système (7.1)
en deux sous-systèmes rapide et lent et de considérer le sous-système lent comme une perturbation
du sous-système rapide est de pouvoir faire la synthèse de contrôleurs ayant des gains réalistes et
assurant des performances que nous ne pouvons pas satisfaire si on considère le système global.
Cependant, cela introduit un certain conservatisme en supposant que les perturbations peuvent
évoluer de manière aléatoire dans l’ensembleAl et, ainsi, aecte la faisabilité ou les performances
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des conditions de synthèse de la proposition 7.2 par rapport au pas de quantication.
Face à ce conservatisme on propose une stratégie alternative considérant à d’abord faire la
synthèse du contrôleur en considérant le sous-système rapide sans perturbation. Ensuite, on
eectue l’analyse du système global en boucle fermée pour établir des domaines de fonctionnement
sûrs pour le système complet. Cette stratégie peut être résumée dans l’algorithme suivant :
Algorithme 7.2 [Zabi et al. 2016a]
Étape 1 : Considérer le sous-système rapide sans la perturbation du sous système lent (la partie
droite de l’équation (7.13a) sans le terme Blxl ) et faire la synthèse d’un contrôleur par
retour de sortie dynamique en cherchant une solution aux conditions (7.28) sans la dernière
ligne et colonne, (7.30), (7.22), (7.23). Dans cette première étape, le contrôleur est synthétisé
dans le but d’améliorer les performances comme par exemple le temps de réponse du
sous-système rapide par un placement de pôles à gauche du plan délimité par Re (p) ≤ −α :
He (H1) + 2αH2 < 0 (7.36)
Étape 2 : Soit le contrôleur synthétisé lors de la première étape, an de vérier qu’il est solution
du problème 7.1, on peut vérier qu’il satisfait les conditions de la proposition 4.1. L’intérêt
de scinder l’état du système en rapide et lent est de faire la synthèse du contrôleur pour
améliorer les performances du sous-système rapide. Cependant, une fois le contrôleur
connu, pour éviter le conservatisme, il est préférable d’eectuer une analyse du système
global en boucle fermée, avec z = [x ′,x ′s ]′ ∈ Rn et n = 2nr + nl ,






















La proposition suivante donne les conditions pour résoudre ce problème d’analyse du
système global :
Proposition 7.3 S’il existe une matrice symétrique dénie positive P ∈ Rn×n , trois
matrices diagonales dénies positives S1,S2 ∈ Rp×p ,T ∈ Rm×m , une matrice G ∈ Rm×n
et des scalaires positifs τ1,τ2,η tels que

He (PA) + (τ1 − τ2)P PBψ − C′S2 PBϕ −G ′T







(i ) −G ′(i )
? ηu20(i )
 ≥ 0 i = 1, ...,m. (7.39)
η(∆2trace (S1) − τ1) + τ2 ≤ 0 (7.40)
η ≤ 1 (7.41)
alors le système global en boucle fermée (7.37) est tel que, pour n’importe quelle condi-
tion initiale z (0) ∈ A0 \ A∞, ses trajectoires convergent vers A∞ ⊂ A0, avec
A0 = E (P ,η) := {z ∈ Rn : z ′Pz ≤ η−1}
A∞ = E (P ) := {z ∈ Rn : z ′Pz ≤ 1}
Preuve : La preuve de cette proposition suit exactement celle de la proposition 7.1 avec la
seule diérence que les états de dynamique lente ne sont plus considérés comme perturba-
tion. 
Remarque 7.4 Il faut bien noter que les ensembles A0 et A∞ de la Proposition 7.3
n’ont pas la même signication que dans le cas découplé (Proposition 7.2) étant donné
que la dimension que la matrice P n’est pas la même.
Jusqu’à présent, les résultats de stabilité ont été établis dans le cadre local en vériant que
E (P ,η) ⊆ S (K −G,u0). Ce choix peut être justié dans le cas de l’hypnose par le fait que la
boucle fermée était prévue pour la phase de maintenance uniquement après une approche
d’induction réalisée avec une commande en temps minimal, ce qui n’est pas le cas pour
l’analgésie. Du coup, pour pouvoir employer les contrôleurs synthétisés dans un cadre
global, le corollaire suivant peut être utilisé. Il donne les conditions susantes pour la
stabilité asymptotique globale de l’ensemble A∞ pour le système (7.37).
Corollaire 7.1 S’il existe une matrice symétrique dénie positive P ∈ Rn×n , trois
matrices diagonales dénies positives S1,S2 ∈ Rp×p ,T ∈ Rm×m et un scalaire positif τ1
tels que

He (PA) + (τ1)P PBψ − C′S2 PBϕ − K ′T




∆2trace (S1) − τ1 ≤ 0 (7.43)
alors, pour n’importe quelle condition initiale z (0) ∈ Rn \A∞ les trajectoires du système
global en boucle fermée (7.37) convergent vers A∞
Preuve : La preuve est similaire à celle de la proposition 7.3 à la diérence que G = K et
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que V˙ (z) < −α (V (z)) quelque soit z tel que z ′Pz ≥ 1. 
L’objectif dans cette étape d’analyse est de maximiserA0 et minimiserA∞. Dans le contexte
global A0 = Rn , l’objectif est seulement de minimiser A∞ en considérant le problème
d’optimisation suivant :
min − trace(P )
sous (7.42) − (7.43) (7.44)
Dans la deuxième étape de l’algorithme 7.2, le problème d’analyse locale est généralement faisable
(éventuellement avec des ensembles plus petits qu’espéré). À l’inverse, il n’y a aucune garantie à
priori que le problème global soit faisable.
7.2.5 Illustration numérique
Soit un patient nominal, homme, âgé de 53 ans, 77 kg, 177 cm. Le point d’équilibre (7.2)-(7.3)
du système (7.1) correspondant à un DOA cible de 40 mA est :
x4e = 2.04mд/l , xe1 = 10.67mд, xe2 = 19.08mд, xe3 = 11.05mд, ue = 5.08mд/min.
Les matrices du système patient (7.9) à dynamiques découplées et centré autour du point d’équilibre
































Synthèse de contrôleur suivant l’algorithme 7.1
Le premier objectif est de faire la synthèse d’un contrôleur par retour de sortie dynamique
en considérant l’algorithme 7.1. Comme expliqué dans le chapitre 6 (section 6.4), le pas de
quantication qui ore un bon compromis entre précision et disponibilité (plus courte période
entre deux mesures) de la DOA pour notre cas d’application est ∆ = 5mA. Cependant, en utilisant
l’algorithme 7.1, compte tenu du conservatisme de l’approche et des multiples non-linéarités à
gérer, il est très dicile de trouver une solution au problème pour des pas de quantication ∆ > 1.
On résout donc ce problème dans un premier temps pour ∆ = 1, ce qui signie que les mesures de
la DoA sont des multiples de 1 mA. On applique l’algorithme 7.1 avec u0 = 5, l’objectif d’accélérer





 et δ0 = 0.3306
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Ensuite en xant τ1 = 1.23, τ2 = 0.1, τ3 = 0.3, τ4 = 0.02, τ5 = 0.0485,η = 0.8261,δ = 0.3306 et




















Avec l’hypothèse que, à l’état initial (patient réveillé), la DOA est égale à 12.5 mA, la Figure 7.3
montre l’évolution de la DOA du système en boucle fermée comparée à son évolution en boucle
ouverte et la Figure 7.4 montre le débit de rémifentanil uan à injecter.





















Figure 7.3 – L’évolution de la DOA en boucle fermé avec le Contrôleur 1 vs en boucle ouverte
(∆ = 1).


























Figure 7.4 – Le débit de rémifentanil injecté en boucle fermée avec le Contrôleur 1 (∆ = 1)
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Dans la simulation ci-dessus, la commande en boucle fermée avec ce contrôleur a été appliquée
sur le patient bien réveillé et donne un système plus rapide que la boucle ouverte (uan = ue ). En
eet, la Figure 7.3 montre que le temps de réponse pour que la DOA atteigne l’intervalle [35, 45],
par exemple, est égal à 4.35 minutes en boucle fermée et à 12 minutes en boucle ouverte.
Synthèse de contrôleur suivant l’algorithme 7.2
La synthèse de contrôleur, avec un ∆ = 5, n’étant pas facile à réaliser considérant les perturba-
tions du sous-système lent, la solution consiste à faire la synthèse en négligeant ces perturbations
puis à faire une analyse du système global comme proposé par l’algorithme 7.2. L’amélioration
du temps de réponse est réalisé par le placement de pôles comme proposé par la condition (7.36)
avec α = 1, de manière à obtenir le système en boucle fermée deux fois plus rapide qu’en boucle
ouverte. En xant τ1 = 2, τ2 = 0.002, η = 0.2 and S2 = 0.002, l’exécution de la première étape de




















Ensuite, l’exécution de la deuxième étape (Problème d’optimisation (7.44)) donne les domaines
A0 et A∞ reportés par la Figure 7.5. Il faut remarquer que même si A0 correspond à R2n , les
contraintes physiques liées aux contraintes de positivité du système de l’analgésie garantissent
que x ≥ −xe aussitôt que u ≥ −ue . Les rayures de la Figure 7.5 correspondent à cette frontière
physique, d’où la trajectoire démarrant du point x = −xe (xan = 0) est initiée et qui converge bien
vers A∞.













Figure 7.5 – Les deux domaines A0 et A∞, issus de l’analyse globale du système bouclé avec le
Contrôleur 2, projetés dans le plan du sous-système rapide.
Les Figures 7.6 et 7.7 montrent, respectivement, l’évolution de la DOA du système en boucle
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fermée comparée à son évolution en boucle ouverte et du débit du rémifentanil à injecter.

































Figure 7.6 – L’évolution de la profondeur de l’analgésie (DOA) du système en boucle fermée avec
le Contrôleur 2 vs en boucle ouverte avec un ∆ = 5











































Figure 7.7 – Le débit de rémifentanil injecté en boucle fermée avec le Contrôleur 2 (∆ = 5).
Finalement, pour évaluer l’impact de la quantication sur la commande du système, on
compare la réponse du système sans et avec quantication de la sortie ainsi que les deux débits
injectés. La Figure 7.8 présente l’évolution de la DOA et du débit de rémifentanil à injecter dans
les deux cas.
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Figure 7.8 – L’eet de la quantication de la DOA sur la commande et la réponse du système ; en
rouge, le système est commandé avec la sortie quantiée (continue Crxr , discontinue q(Crxr )) et
en bleu le système est commandé avec la sortie non quantiée.
La réponse du système avec une sortie (DOA) quantiée montre un léger retard par rapport
à celle sans quantication. Mais le plus grand inconvénient est au niveau de la commande qui
montre des variations abruptes en raison de la quantication de la sortie (entrée du contrôleur).
7.3 Échantillonnage de la sortie
Outre le fait qu’elle est échantillonnée dans l’espace de mesure, à savoir quantiée, la DOA
est également échantillonnée par rapport au temps car elle n’est disponible que de temps en
temps et apériodique parce que l’intervalle entre deux mesures successives n’est pas régulier.
Dans cette section on évalue la stabilité du système en boucle fermée considérant la quantication
et l’échantillonnage de la sortie et la saturation de la commande et on essaye d’estimer le plus
grand intervalle admissible entre deux mesures.
7.3.1 Formulation du problème
7.3.1.1 Modèle patient
D’une manière générale, soit le système patient autour du point d’équilibre décrit par le
modèle linéaire suivant :

x˙p (t ) = Apxp (t ) + Bpsat (u (tk ))
y (t ) = q(Cpxp (tk )),
∀t ∈ [tk , tk+1), k ∈ N (7.45)
avec xp ∈ Rnp , u ∈ Rm et y ∈ Rp représentant l’état, l’entrée et la sortie du système, respective-
ment. On note par tk le kème instant d’échantillonnage et l’entrée de commande est maintenue
constante avec une valeur u (tk ), ∀t ∈ [tk , tk+1). Par conséquent, la série {tk }k ∈N est une série
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croissante de scalaires positifs tel que ⋃k ∈N[tk , tk+1) = [0, +∞). Nous supposons qu’il existe deux
scalaires positifs T1 ≤ T2 tels que la diérence entre deux instants d’échantillonnage successifs
Tk = tk+1 − tk satisfait
∀k ∈ N, 0 ≤ T1 ≤ Tk ≤ T2. (7.46)
Par ailleurs, an d’éviter la solution Zeno on suppose que {tk }k ∈N n’a pas de point d’accu-
mulation. Notez que le temps Tk entre deux échantillons peut être variable, ce qui permet de
modéliser un échantillonnage apériodique. Le cas particulier des échantillonnages périodiques
correspond à Tk = T1 = T2 = T , ∀k ∈ N.
7.3.1.2 Contrôleur discret
Étant donné que les mesures de la DOA sont discrètes, on doit passer, logiquement, à un
contrôleur à temps discret qui peut aussi être considéré dans une perspective d’implémentation
réelle. Il s’agit d’un contrôleur par retour de sortie dynamique de la forme :

xc (tk+1) = Acxc (tk ) + Bcy (tk ) + Ecϕ (u (tk )),
u (tk ) = Ccxc (tk ) + Dcy (tk ),
∀k ∈ N (7.47)
où xc ∈ Rnc , y ∈ Rp et u ∈ Rm sont, respectivement, l’état, l’entrée et la sortie du contrôleur. Les
matrices du contrôleur Ac , Bc ,Cc , Dc , Ec sont supposées constantes et de dimensions appropriées.
Ec est le gain statique de l’anti-windup et ϕ (.) est la zone morte dénie dans (3.11).
7.3.1.3 Interconnexion dans le cadre des systèmes hybrides
On considère que l’interconnexion entre le système patient continu et le contrôleur de retour
de sortie dynamique à temps discret est réalisée de la manière suivante : à chaque fois qu’une
nouvelle mesure de la DOA est disponible, elle est envoyée au contrôleur à temps discret qui
calcule la nouvelle valeur de commande devant être injectée dans l’entrée du système. Cette valeur
de commande est ensuite maintenue constante jusqu’au prochain instant d’échantillonnage grâce
à un bloqueur d’ordre zéro (ZOH). À partir des hypothèses précédentes, la dynamique du système
en boucle fermée peut être représentée par un système hybride décrit comme suit :

x˙p (t ) = Apxp (t ) + BpDcCpxm (t ) + BpCcxc (t ) + Bpϕ (u (t )) + BpDcψ (Cpxm (t )),
x˙m (t )= 0,
x˙c (t ) = 0,
∀t ∈ R\ {tk }k ∈N

xp (t
+) = xp (t ),
xm (t
+)= xp (t ),
xc (t
+) = Acxc (t ) + BcCpxm (t ) + Ecϕ (u (t )) + Bcψ (Cpxm (t )),
∀t ∈ {tk }k ∈N
(7.48)
À chaque instant d’échantillonnage t = tk , les variables sont réinitialisées impulsivement. Bien
sûr, étant donné que la dynamique du système évolue de façon continue, on a que xp (t+) = xp (t ).
D’autre part, xm est une variable auxiliaire ajoutée pour mémoriser la valeur échantillonnée de la
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sortie du système et ainsi coupler les dynamiques continues et à temps discret via le signal de
commande u (tk ) = Ccxc (tk ) + Dcy (tk ) = Ccxc (tk ) + Dcq(Cpxm (tk )).
7.3.1.4 Énoncé du problème
Pour le système en boucle fermée donné par (7.48) on s’intéresse à analyser à la fois l’inuence
de la saturation de la commande, de la quantication et de l’échantillonnage apériodique de la
sortie sur la stabilité asymptotique du système en boucle fermée. En particulier, si on considère
notre cas d’analgésie où la matrice Ap est Hurwitz, on se focalise sur l’analyse de la stabilité
asymptotique globale vers un ensemble compact A∞ autour de l’origine. Le problème considéré
est formulé ainsi :
Problème 7.2 Soient T1 et T2, tels que T1 < T2 :
1. Déterminer un ensemble compact A∞ contenant l’origine et établir les conditions ga-
rantissant que A∞ est globalement asymptotiquement stable pour le système (7.48) ;
2. Estimer la plus grande valeur admissible de T2, pour laquelle la stabilité asymptotique
globale de A∞ est garantie pour le système (7.48).
7.3.2 Analyse de stabilité
Au lieu de considérer le cadre hybride classique [Teel et al. 2012] pour étudier ce type de
système, on utilise une autre direction en adaptant la technique basée sur une fonctionnelle telle
que développée dans [Briat et Seuret 2012], [Gomes da Silva Jr et al. 2016]. Par conséquent, on
considère l’ensemble de la trajectoire d’état du système en boucle fermée comme une séquence
de fonctions (xp (tk + τ ),xm (tk + τ ),xc (tk + τ )), pour tout τ ∈ [0, Tk ]k ∈N. An d’exprimer cette
notion, on dénit χp,k (τ ) = xp (tk+τ ), χm,k (τ ) = xm (tk+τ ), χc,k (τ ) = xc (tk+τ ),ϕk (τ ) = ϕ (tk+τ )
etψk (τ ) = ψ (tk + τ ) avec χp,k (0) = lim
s→tk
xp (s ), χm,k (0) = lim
s→tk
xm (s ), χc,k (0) = lim
s→tk
xc (s ), ϕk (0) =
lim
s→tk
ϕ (s ) etψk (0) = lim
s→tk









avec n = 2np + nc . Alors, le système en boucle fermée peut être écrit comme :

χ˙p,k (τ ) = Ap χp,k (τ ) + BpDcCp χm,k (τ ) + BpCc χc,k (τ ) + Bpϕk (τ ) + BpDcψk (τ ),
χ˙m,k (τ ) = 0,
χ˙c,k (τ ) = 0,
ϕ˙k (τ ) = 0,
ψ˙k (τ ) = 0,
χp,k+1 (0) = χp,k (Tk ),
χm,k+1 (0) = χp,k (Tk ),
χc,k+1 (0) = Ac χc,k (Tk ) + BcCp χm,k (Tk ) + Ecϕk (Tk ) + Bcψk (Tk ),
ϕk+1 (0) = ϕk (Tk ),
ψk+1 (0) = ψk (Tk ).
(7.49)
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An de développer les conditions pour la stabilité asymptotique globale du système (7.49) en
utilisant une fonctionnelle, on commence par rappeler le lemme suivant :
Lemme 7.3 [Briat et Seuret 2012] Considérons le système (7.49), deux scalaires positifs T1
et T2, T1 < T2 V : Rn → R+ une fonction quadratique pour laquelle il existe des scalaires réels
0 < µ1 < µ2 tels que
∀x ∈ Rn , µ1 |x |2 ≤ V (x ) ≤ µ2 |x |2. (7.50)
Alors, les deux armations suivantes sont équivalentes :
(i) Pour tout k ∈ N, Tk ∈ [T1, T2], la diérence de la fonction de Lyapunov entre deux
instants d’échantillonnage satisfait :
∆V (k ) < 0;
où ∆V (k ) = V (χk+1 (0)) −V (χk (0))
(ii) Il existe une fonctionnelle continue V0 : [0, T2] × K → R, K étant l’ensemble des
fonctions continues de [0, T ] à Rn avec T1 < T < T2 qui satisfait pour tout z ∈ K
∀Tk ∈ [T1, T2] V0 (Tk ,z) = V0 (0,z). (7.51)
et telle que pour tout k ∈ N, Tk ∈ [T1, T2] et τ ∈ [0, Tk ] et





[V (χk (τ )) +V0 (τ , χk )] < 0, (7.52)
avec Λk = V (χk+1 (0)) −V (χk (Tk )).
De plus, si une des armations est vériée, alors le système (7.49) est asymptotiquement stable
pour n’importe quel Tk satisfaisant (7.46).
En utilisant le Lemme 7.3, le théorème suivant donne une solution au problème d’analyse de
la stabilité du système (7.49).
Théorème 7.1 Pour deux scalaires positifs T1 < T2, s’il existe deux matrices symétriques dé-
nies positives P ∈ Rn×n , R ∈ Rnp×np , deux matrices symétriques X ∈ R(np+m+p )×(np+m+p ) , S1 ∈
Rnp×np , trois matrices diagonales dénies positives U ∈ Rm×m , U1 ∈ Rp×p , U2 ∈ Rp×p , des
matrices S2 ∈ Rnp×np , N ∈ Rnζ ×np , nζ = 3np + nc +m + p, et un scalaire positif η satisfaisant,
pour i = 1,2,
Ψ1 (Ti ) =

Π1 + Ti (Π3 + Π4) TiN
∗ −TiR
 < 0, (7.53)
Ψ2 (Ti ) = Π1 + Ti (Π2 − Π3 + Π4) < 0, (7.54)
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Ψ3 (Ti ) = ∆2trace (U1) − ηTi < 0, (7.55)
avec
Π1 = M
+′PM+ −M−′PM− + Π10
−He















12S1M12 + He{M ′12S2M2 + NM12}
Π2 = M
′


































































0 0 0 0 0 I
]
M12 = M1 −M2, Mc =
[








0 I 0 0 0 0
0 I 0 0 0 0




0 I 0 0 0 0
0 0 I 0 0 0
0 0 0 I 0 0

.
Alors, l’ensemble A∞ = E (P ) est globalement asymptotiquement stable pour le système
(7.49) pour n’importe quel échantillonnage apériodique satisfaisant (7.46).
Preuve : Soit la fonction de transfert V (χk ) = χ ′kP χk , avec P ∈ Rn×n symétrique dénie
positive, qui satisfait (7.50).
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Soit la fonctionnelleV0 dénie pour tout τ ∈ [0, Tk ], comme suit :
V0 (τ , χk ) = τTk (χp,k (τ )− χp,k (Tk ))′S1 (χp,k (τ )− χp,k (Tk ))





















p,k (θ )R χ˙p,k (θ )dθ ,
avec S1 ∈ Rnp×np , X ∈ R(np+m+p )×(np+m+p ) , R ∈ Rnp×np des matrices symétriques et S2 ∈ Rnp×np
et R > 0. La fonctionnelleV0 (τ , χk ) est nulle pour τ = 0 et τ = Tk , satisfaisant la condition (7.51).
De plus, elle est continue et dérivable sur [0, Tk ).
Selon le Lemme 7.3, si on prouve queW (τ , χk ), dénie à partir de V (x ) etV0, est telle que
W˙ (τ , χk ) < 0 pour n’importe quel χk tel que χ ′kP χk ≥ 1, alors on peut conclure que∆V (k ) < 0, ce
qui garantit que les trajectoires convergent uniformément asymptotiquement vers A. Autrement
dit, on doit vérier, en utilisant la S-procédure l’inégalité suivante :
W˙ (τ , χk ) + η(χ ′kP χk − 1) < 0 (7.57)
D’autre part, la fonctionnelleW dépend des non-linéarités ϕk etψk . La première non-linéarité
vérie globalement la condition de secteur suivante (cf. Lemme 7.2 avec G = K)




 + DcΨ (0)+- < 0,
tandis que la seconde vérie (cf. Lemme 7.1)
Wq1 (χk ,ψk ) := ψ ′k (0)U1ψk (0) − trace (U1)∆2 < 0,
Wq2 (χk ,ψk ) := 2ψ ′k (0)U2
(
ψk (0) +Cp χm,k (0)
)
< 0,
pour n’importe quelles matrices diagonales dénies positives U ∈ Rm×m , U1,U2 ∈ Rp×p . An
d’inclure ces contraintes dans l’analyse de la stabilité, on dénit la fonctionnelle :
W˙д (τ , χk ) : = Λk
Tk
+ V˙ (χk ) + V˙0 (τ , χk ) + η(χ ′kP χk − 1)




Notons que si W˙д (τ , χk ) < 0, il en résulte que W˙ (τ , χk ) < 0. An de majorer la fonctionnelle
W˙д (τ , χk ), on dénit le vecteur
ζk (τ ) = [χp,k (τ )′ χp,k (Tk )′ χm,k (0)′ χc,k (0)′ ϕk (0)′ ψk (0)′]′
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Ac χc,k (Tk ) + BcCp χm,k (Tk )
+Ecϕk (Tk ) + Bcψk (Tk )













= M−ζk (τ ).
ce qui implique que
Λk = ζk (τ )
′ [M+′PM+ −M−′PM−] ζk (τ ). (7.59)
Le deuxième terme de W˙д est donné par ddτV (χk (τ )) = 2χ˙k (τ )′P χk (τ ). Ce terme peut également
être exprimé en utilisant le vecteur ζk en observant que

































Alors, on peut écrire :
dV (χk (τ ))
dτ




















En ce qui concerne les conditions de secteur des non-linéarités ϕk et ψk , la même formulation
peut être obtenue en écrivant que
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ϕk (0) = M5ζk (τ ),







 ζk (τ ),
ce qui mène à
Ws = ζk (τ )′
He






 ζk (τ ),
Wq1 = ζk (τ )′[M6′U1M6]ζk (τ ) − trace (U1)∆2,










Finalement, on calcule le terme V˙0 :
V˙0 (τ , χk ) = T −1k
(
2τ χ˙ ′p,k (τ )S1 (χp,k (τ ) − χp,k (Tk ))
+ 2τ χ˙ ′p,k (τ )S2χp,k (Tk ) + τ χ˙
′
p,k (τ )R χ˙p,k (τ )
+ (χp,k (τ ) − χp,k (Tk ))′S1 (χp,k (τ ) − χp,k (Tk ))
+ 2(χp,k (τ ) − χp,k (Tk ))′S2χp,k (Tk )













− ∫ Tkτ χ˙ ′p,k (θ )R χ˙p,k (θ )dθ ) .
Maintenant, il faut borner le dernier terme. L’inégalité suivante est valable pour toute matrice
N ∈ Rnζ ×np et R ∈ Rnp×np symétrique dénie positive :
(
ζk (τ )




R−1N ′ζk (τ ) − χ˙p,k (θ )
)
≥ 0





′R χ˙p,k (θ )dθ ≤ 2ζk (τ )′N (χp,k (τ ) − χp,k (Tk )) + (Tk − τ )ζk (τ )′NR−1N ′ζk (τ ).
En utilisant le vecteur ζk on trouve :
V˙0 (τ , χk ) ≤ ζk (τ )′
[
Π10 + τΠ2 + (Tk − 2τ )Π3 + τNR−1N ′
]
ζk (τ ). (7.61)
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En utilisant les expressions précédentes, on trouve :
W˙д (τ , χk ) ≤ 1Tk ζk (τ )′[Π1 + τΠ2 +TkΠ4
+τNR−1N ′ + (Tk − 2τ )Π3]ζk (τ )
+ 1Tk (trace (U1)∆
2) − η
(7.62)
avec Π1, Π2, Π3 et Π4 dénies dans (7.56). Une condition susante pour garantir que W˙д < 0
revient à garantir que :
Π1 + τΠ2 + (Tk − 2τ )Π3 +TkΠ4
+(Tk − τ )NR−1N ′ < 0.
trace (U1)∆
2 − ηTk < 0
(7.63)
L’inégalité (7.63) est ane par rapport à τ ∈ [0, Tk ]. Du coup, il sut de vérier que (7.63) est
négative pour τ = 0 and τ = Tk . Ainsi, W˙д < 0 si les inégalités suivantes
Π1 +Tk (Π3 + Π4 + NR
−1N ′) < 0,
Π1 +Tk (Π2 − Π3 + Π4) < 0,
trace(U1)∆2 − ηTk < 0,
sont satisfaites. Le même argument peut être appliqué pour Tk dans l’intervalle [T1, T2]. En
utilisant le complément de Schur, les conditionsΨ1 (Ti ) < 0,Ψ2 (Ti ) < 0 etΨ3 (Ti ) < 0, pour i = 1,2,
données par (7.53) et (7.54), sont obtenues.

Le Théorème 7.1 fournit donc des conditions susantes pour assurer la stabilité asymptotique
globale de A pour le système (7.49) pour tout échantillonnage apériodique satisfaisant (7.46).
7.3.3 Problème d’optimisation
Considérant T1 et T2 donné, un objectif implicite dans la résolution du problème 7.2-1 consiste à
avoir l’ensembleA le plus petit possible, de sorte que les trajectoires en boucle fermée convergent
vers un ensemble susamment proche de la cible. Ainsi, cela peut être eectué en minimisant le
critère trace(P ). La non-linéarité dans (7.56) due au produit ηP (7.56) peut être facilement gérée
en sélectionnant η sur un certain intervalle. Le problème d’optimisation est le suivant :
min trace (P )
sous (7.53), (7.54), (7.55)
(7.64)
Par ailleurs, si l’objectif est seulement de garantir que la sortie quantiée converge puis
reste dans l’ensemble [−∆ + ∆], on peut remplacer la minimisation de A∞ par une contrainte
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supplémentaire imposant qu’il soit inclus dans un ensemble
P = {χ ∈ Rn : | γ ′χ | ≤ 1}
L’inclusion de A∞ dans P s’écrit : 
P γ ′
? 1
 ≥ 0, (7.65)
Un autre objectif peut être d’évaluer, pour un T1 donné, la valeur maximale admissible de
T2 pour laquelle la stabilité asymptotique globale de A pour le système en boucle fermée sous
échantillonnage apériodique est assurée. Ceci correspond au problème 7.2-2 et peut être formulé
comme suit :
max T2
sous (7.53), (7.54), (7.55), (7.65)
(7.66)
Ce problème est non-linéaire. Du coup, pour un T1 donné, le problème (7.66) peut être résolu en
augmentant T2 et en testant la faisabilité des LMI ci-dessus.
7.3.4 Illustration numérique
Considérons le même patient nominal, homme, âgé de 53 ans, 77 kg, 177 cm pour lequel le
Contrôleur 1 et le Contrôleur 2 ont été synthétisés dans la section précédente. On peut montrer
que le Contrôleur 1 est aussi solution du Problème 7.1 pour un pas de quantication ∆ = 5 et
une borne de saturation de l’actionneur u0 = 5 en résolvant le problème d’analyse donné par le
Corollaire 7.1. Étant donné que la réponse de la pupille prend environ 10 secondes pour atteindre
son maximum, soit le temps minimum pour obtenir l’information DoA (cas où la pupille ache
un réaction signicative dès la première impulsion), la discrétisation de ces deux contrôleurs







































T1 est choisi xé à 16min, correspondant au pas de discrétisation du contrôleur. On considère
le problème d’estimation de la valeur maximale T2. La résolution du problème d’optimisation 7.2-2
montre que la valeur maximale admissible de T2 est de 0.5 minute pour le Contrôleur 1 et de 0.25
minute pour le Contrôleur 2.
Ces limites restent tout de même très conservatives car, par simulation, on peut voir que
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même si la yDOA dépasse la cible de 40 mA, le système patient converge toujours vers le point
d’équilibre (le système d’erreur converge vers l’origine) pour tout Tk < 12.3 minutes pour le
Contrôleur 1 et pour toutTk < 4.8 minutes pour le Contrôleur 2. Néanmoins, si on veut que yDOA
ne dépasse pas 45 mA, la période d’échantillonnage Tk doit être inférieure à 5.3 minutes pour le
Contrôleur 1 et inférieure à 2.8 minutes pour le Contrôleur 2 .
Pour un échantillonnage périodique Tk , les Figures 7.9 et 7.10 reportent l’évolution de yDOA
dans le temps considérant le Contrôleur 1 et le Contrôleur 2 respectivement. Les trajectoires du
sous-système rapide sont reportées dans les Figures 7.11 et 7.12.




































Figure 7.9 – L’évolution de yDOA en boucle fermée avec le Contrôleur 1 pour diérentes périodes
d’échantillonnage.





































Figure 7.10 – L’évolution deyDOA en boucle fermée avec le Contrôleur 2 pour diérentes périodes
d’échantillonnage.
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Figure 7.11 – Les trajectoires du sous-système rapide en boucle fermée avec le Contrôleur 1 pour
diérentes périodes d’échantillonnage.





















Figure 7.12 – Les trajectoire du sous-système rapide en boucle fermée avec le Contrôleur 2 pour
diérentes périodes d’échantillonnage.
On peut noter que plus le contrôleur est rapide plus la période d’échantillonnage doit être
petite pour que yDOA converge vers la cible 40 mA et que les trajectoires du système ne nissent
pas sur un cycle limite.
Finalement, pour montrer l’apport de notre méthode par rapport aux méthodes de commande
classiques et la nécessité de prendre en compte l’échantillonnage et la quantication de la sortie
lors de la conception des lois de commande, on considère un contrôleur basique de type PID dont
les paramètres sont réglés sur le système patient sans considérer les contraintes de saturation, de
quantication et d’échantillonnage.
uan (t ) = kp
(
e (t ) + I
∫






avec kp = 1.5, I = 0.35, D = 0.75 et e = 40 − yr . Dans ce cas, l’évolution de la DOA est reportée
sur la Figure 7.13. Si, à présent, on considère ces contraintes, la Figure 7.14 montre l’évolution de
la DOA ainsi que le débit injecté considérant le PID et le contrôleur discret ci-dessus.

















Figure 7.13 – L’évolution de la DOA utilisant un PID et sans les contraintes.









































Figure 7.14 – L’évolution de la DOA pour le cas d’un PID (bleu) et de notre contrôleur (rouge)
ainsi que le débit du rémifentanil injecté.
Outre le fait que la réponse dépasse de beaucoup la référence, le débit à injecter pour le cas
du PID ache des variations très abruptes et donc non réalistes.
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7.4 Conclusion
La commande de l’analgésie nécessite la prise en compte de trois contraintes : saturation
de la commande, quantication et échantillonnage de la sortie. Dans ce chapitre on a proposé
la synthèse de contrôleur par retour de sortie dynamique par une approche LMI considérant les
deux premières contraintes. Compte tenu de la dispersion des dynamiques, l’approche proposée
est similaire à ce qu’on a fait auparavant pour l’hypnose. Elle consiste à scinder le système
en deux sous-systèmes rapide et lent permettant de focaliser la synthèse du contrôleur sur
l’amélioration des performances du sous-système rapide. Cette approche induit du conservatisme,
d’où l’algorithme proposé de négliger l’eet du sous-système lent lors de la synthèse.
Ensuite, des conditions pour une analyse de stabilité du contrôleur synthétisé considérant
l’échantillonnage apériodique de la sortie ont été développées. Les estimations de la période
d’échantillonnage maximale garantissant la stabilité du système complet en utilisant ces conditions
restent pessimistes. Ce conservatisme est la conséquence de l’emploi des conditions de secteurs
de la saturation et de la quantication. L’amélioration de ces estimations peut constituer une
perspective de ce travail.
Conclusion et perspectives
Dans cette thèse, la commande de l’anesthésie a été abordée dans un cadre théorique et formel,
en se basant sur des modèles empiriques existants dans la littérature. Les résultats obtenus, sous
forme d’ensembles de conditions LMI, permettent de faire la synthèse et l’analyse des lois de
commande pour les deux composantes principales de l’anesthésie, à savoir, l’hypnose et l’analgésie,
en prenant en compte diérentes caractéristiques (positivité du système, variabilité des patients,
dispersion des dynamiques), diérentes contraintes (saturation de l’actionneur, quantication et
échantillonnage de la sortie) et en garantissant des propriétés de convergence, de stabilité et de
suivi de références constantes.
L’originalité de ces travaux peut se résumer en deux points :
• Le premier concerne la commande de l’état d’hypnose du patient où une loi de commande à
switch est proposée permettant d’automatiser la procédure pratiquée réellement en bloc opératoire.
Une première commande doit amener le patient depuis un état initial de réveil au voisinage d’un
point d’équilibre cible correspondant à un objectif du BIS en un minimum de temps, correspondant
à ce qui est réalisé manuellement par le médecin anesthésiste par l’injection de bolus. La commande
optimale calculée consiste à injecter la drogue hypnotique avec le débit maximal pendant un
intervalle de temps [0 Tcom] suivi par un débit nul pendant l’intervalle [Tcom Tf ]. La durée
d’application de chaque débit (maximum ou nul) dépend des caractéristiques du patient. Une fois
l’état du patient au voisinage de la cible, la deuxième commande est réalisée en boucle fermée.
elle consiste à maintenir le patient dans un ensemble invariant garantissant que le BIS reste
dans un intervalle [40 60] ou éventuellement suive des références constantes répondant aux
exigences de l’intervention chirurgicale. Les commandes en boucle fermée sont de type retour
d’état ou retour de sortie dynamique avec la présence d’un intégrateur pour assurer le suivi des
références constantes. Sur le système complet, la synthèse de ces commandes pose de nombreux
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problèmes numériques et conduit généralement à des problèmes de conditionnement étant donné
que le système patient présente une dispersion importante des dynamiques. L’approche proposée
a consisté à scinder le système patient en deux sous-systèmes, rapide et lent, et à focaliser la
synthèse des contrôleurs sur le sous-système rapide (l’action du sous-système lent est considérée
comme une perturbation) puisque la profondeur de l’hypnose (mesurée par le BIS) est directement
reliée aux dynamiques rapides.
• Le deuxième point concerne l’utilisation d’un nouvel indicateur pour l’analgésie dont
les mesures sont quantiées et échantillonnées et la synthèse de contrôleurs par retour de sortie
dynamique pour la commande de la profondeur de l’analgésie tenant compte de ces caractéris-
tiques. Cette mesure est donnée par l’amplitude maximale de l’impulsion qui induit une variation
signicative de la surface pupillaire. Ainsi, pour l’obtenir, le protocole consiste à envoyer des
impulsions successives d’amplitude croissante jusqu’à l’observation d’une réponse pupillaire, d’où
la quantication et l’échantillonnage de ces mesures. Un modèle mathématique est proposé pour
exprimer la variation de l’indicateur en fonction de la concentration au site eet de la drogue
analgésique. Ensuite, la synthèse des contrôleurs par retour de sortie dynamique est proposée
prenant en compte la quantication de la sortie. L’eet de l’échantillonnage sur la stabilité du
système est aussi étudié.
Perspectives futures
Les travaux de cette thèse ont permis de répondre à plusieurs problèmes et d’en soulever
d’autres qui pourront être traités dans les perspectives futures. Ces perspectives peuvent aller
dans deux grandes directions :
(I) Ce travail a été essentiellement axé sur les apports méthodologiques au problème de la
commande de l’anesthésie. Il est désormais nécessaire d’aborder le problème d’un point de
vue expérimental avec deux objectifs principaux :
? Améliorer les modèles : on a pu constater dans la bibliographie le manque d’études
concernant la variabilité des paramètres de la fonction du BIS (γ et EC50) en fonction
des caractéristiques des patients. Quelques récents travaux ont cependant commencé
à s’intéresser à ce problème [Coppens et al. 2011] , [Dumont et al. 2009]. Un travail
de modélisation peut être considéré pour mettre en évidence ces variabilités qui
peuvent alors être prises en compte dans la synthèse de lois de commande. Un travail
de modélisation est à entreprendre aussi concernant le nouvel indicateur proposé
pour l’analgésie en collectant plus de données patients pour d’une part valider le
modèle proposé et d’autre part établir la variabilité de ces paramètres en fonction
des caractéristiques des patients.
? Confronter nos contrôleurs à la réalité, en passant à l’étape de tests réels des stratégies
de commande proposées sur des patients en bloc opératoire.
(II) Du point de vue méthodologique, de nombreux problèmes restent ouverts, voici les plus
importants :
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? La commande de chaque composante de l’anesthésie est faite sous l’hypothèse qu’elle
est réalisée seule ou du moins sans interaction avec l’autre composante si elles sont
eectuées simultanément. Cette hypothèse peut être levée, en partie, en considérant
par exemple pour le cas de l’hypnose que la variation du BIS est aussi fonction de la
concentration au site eet des drogues analgésiques comme proposé par [Caiado
et al. 2013].
? Comme expliqué à maintes reprises tout au long du manuscrit, l’approche de scinder le
système patient en deux sous-systèmes, rapide et lent, a permis de focaliser la synthèse
des commandes sur l’amélioration des performances du sous-système d’intérêt : le
rapide. Néanmoins elle introduit un conservatisme qui limite l’amélioration des
performances et l’estimation des ensembles d’invariance des deux sous-systèmes
quand elle suppose que le sous-système lent, considéré comme perturbation, peut
évoluer aléatoirement dans un ensemble. Or, on sait bien que son état converge vers
l’origine (du système d’erreur), ce qui correspond à une perturbation évanescente.
Cet aspect serait à prendre en compte an de réduire ce conservatisme qui, pour
le cas du commutations entre commande optimale et commande de régulation en
boucle fermée, ne permet pas d’établir des ensembles garantissant formellement la
stabilité du problème global considérant le switch.
? Parmi les pistes qui restent à explorer, on peut citer celle qui consiste à chercher un
moyen pour prendre en compte l’incertitude dans l’équation de sortie et en particulier
ré-écrire les conditions de secteur de la quantication. La variabilité des patients
(matrice dynamique A) n’a pas été prise en compte lors de la synthèse de contrôleur
par retour de sortie dynamique avec intégrateur (chapitre 4).
? Les estimations de la période d’échantillonnage maximale garantissant la stabilité du
système complet en utilisant les conditions proposées restent pessimistes. L’améliora-
tion de ces estimations peut être envisagée en considérant le cas d’un échantillonnage
périodique où l’actualisation de la commande ne se fait plus au moment de l’obten-
tion d’une nouvelle mesure mais au prochain instant d’échantillonnage. Dans ce
cas, cependant, il faudra prendre en compte le retard qui résulte du fait qu’on doit
attendre le prochain instant d’échantillonnage pour actualiser la commande avec une
mesure obtenue avant.
? Finalement, la saturation en vitesse de l’actionneur (limitant les variations rapides du
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